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1. Politika kvality

Cilem nasi €innosti je:

z&kaznik spokojeny s nabidkou poskytovanych vySetieni,

zakaznik spokojeny se spravnosti a pfesnosti vydavanych vysledkd laboratornich vySetfeni,
efektivni komunikace se zakaznikem a spoluprace pfi definovani pozadavka,

udrZeni statutu akreditované laboratore dle CSN EN 1SO 15189,

zvySovani odborné zpusobilosti pracovnikd,

zlepSovat a kontinualné posuzovat validitu laboratornich metod,

zvySovat prestiz a utvaret povédomi o Centralni laboratofi mezi zakazniky.

Je samoziejmosti:

Ze CL je bezpe¢nym mistem pro nase pracovniky i hosty,

Ze na pracovisti dbame na dodrzovani vSech norem a predpisu tykajici se ochrany zdravi a
bezpecnosti prace v laboratofi,

ze s informacemi, daty a vysledky pacientd zachazime s ohledem na jejich bezpecnost, utajeni a
davérnost,

vysoka uspésnost v ramci mezilaboratorniho porovnavani a externich kontrol kvality,

Ze mame nastaveny postupy pro neustalé zvySovani odborné zpusobilosti pracovnikd.

Zavazujeme se:

vytvaret pfedpoklady a podminky k zajisténi plnéni pozadavkd normy CSN EN ISO 15189,
trvale plnit akreditaéni pozadavky stanovené akreditanim organem,
k pouzivani zasad SLP a uplathovani nejnovéjSich poznatk( pfi realizaci laboratornich vySetfeni.

(PIné znéni Politiky kvality je uvedeno v Priru¢ce kvality CL a je k dispozici k nahlédnuti u manazera kvality CL)

Ukolem kazdého pracovnika Centralni laboratofe je védomé pfispivat k naplfiovani této politiky kvality,
jejimz smyslem je trvalé zlepSovani vSech ¢innosti a naplnéni motta:

»Centralni laborator - spolehlivy partner v laboratorni diagnostice“
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2. Personalni obsazeni, prehled pracovist’

Vedouci oddéleni Ing. Jakub Rucka +420 554 690 300
Zastupce vedouciho oddéleni Mgr. Jan Vaverka +420 554 690 309
Manazer kvality laboratofe Vladimira GajdoSova, BBA  +420 554 690 300
Vedouci Useku imunologie/mikrobiologie Mgr. Lucie Roubalova +420 554 690 310
Vedouci useku hematologie Mgr. Iva Vykrutova +420 554 690 310
Vedouci useku biochemie Mgr. Jan Vaverka +420 554 690 309
Vedouci pfijmu Sarka Tvrdofiova +420 554 690 303
Vydej transfuznich pfipravku +420 554 690 118 (do 15:00)

+420 554 690 303 (od 15:00)

Centralni laboratoir SZZ Krnov

= I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezru€ovym vrchem, 794 01 Krnov
] +420 554 690 303
® laborator@centlab.cz

WWW.SzzZKrnov.cz

@ Pracovni doba: Rutinni provoz, informace, vydej materialu: 6:30 — 15:00
Pohotovost: nepretrzity provoz

Material na statimova vySetfeni pfijimame nepfetrzité — material je nutno predat osobné sluzbé CL.

Odbérova mistnost SZZ Krnov — hlavni vchod - prizemi

= I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezru€ovym vrchem, 794 01 Krnov
[ ] +420 554 690 311
® laborator@centlab.cz

WWW.SzzZKrnov.cz

&  Pracovni doba: 6:00 —14:30

Odbérova mistnost - poliklinika

= nam. Hrdin 927/8 vchod ,D*, Pod Bezru¢ovym vrchem, 794 01 Krnov
[} +420 554 620 234
® laborator@centlab.cz

WWW.SzzZKrnov.cz

® Pracovni doba: 6:00 —9:00

# Svozova sluzba:

Pomoci svozove sluzby je mozno zajistit svoz materialu a rozvoz odb&rového materialu, distribuci Zadanek a

] +420 554 690 300

Vydej materialu:

Vydej materialu z CL se provadi v dobé od 6:30 — 15:00 kazdy vSedni den.
-] +420 554 690 303
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Klinickou konzultaci poskytuiji:

Ing. Jakub Rucka Vedouci CL +420 554 690 300
Mgr. Lucie Roubalova Vedouci useku imunologie/mikrobiologie +420 554 690 310
Magr. Iva Vykrutova Vedouci useku hematologie +420 554 690 310
MUDr. Natalija Rytikovd LékaF useku hematologie +420 554 690 736
Mgr. Miroslav Jufina Analytik useku imunologie/mikrobiologie +420 554 690 301
Mgr. Jifina Vasifova Zastupce vedouciho Useku imunologie/mikrobiologie +420 554 690 301

3. Jak zadat vySetireni

Soucasti kazdého vzorku zasilaného do laboratofe musi byt Citelné vyplnéna zadanka. Zaslana zadanka je
povaZzovana za smlouvu mezi laboratofi a Zadatelem a je zakladnim dokumentem pro prokazani pozadované
zdravotni péc€e zdravotnim pojistovnam, nebo pozadujicimu subjektu v pfipadé samoplatce.

PoZadovat vySetfeni v CL je mozno pomoci Zddanky laboratornich vySetfeni. CL pfijima tyto typy Zadanek:
« centralni zadanka CL,
o elektronicka Zzaddanka CL (v ramci SZZ Krnov)
« specialni Zadanky CL (isoserologické vySetfeni a o transfuzni pfipravky),
« ostatni Zadanky (za distribuci ani jejich obsah nezodpovida CL).

Bez ohledu na typ musi Zzadanka dle platné legislativy obsahovat tyto udaje vySetfovaného pacienta:
» Cislo pojisténce (identifikace pacienta),

jméno, pfijmeni a pohlavi pacienta,

identifikace zadatele,

datum a ¢as odbéru primarniho vzorku,

kéd pojistovny.

Nevyplnéni nékterého z uvedenych povinnych udaju je divodem k odmitnuti vySetfeni v CL (tento krajni
stav vysvétluje kapitola ,Nepfijeti vzorku a odmitnuti vy$etfeni®).

3.1 Centralni Zadanka

Centralni zadanka je oboustranny papirovy formular formatu A4 uvedeny v pfiloze 16.1 tohoto dokumentu.
Centralni zadanka ma rubovou a licni stranu. Na licni strané je hlavicka a seznam vySetfovanych metod
(rozdéleno pro piehlednost do celkl), rub Zadanky obsahuje pouze seznam metod.

Centralni zadanka v souladu s normou CSN EN ISO 15189 obsahuje misto pro:
« Cislo pojisténce (identifikace pacienta),
pohlavi pacienta,
vypInéni jednoznacné identifikace Zadatele (v€etné adresy klinického Zadatele),
jméno odebirajiciho,
zatrhnuti druhu primarniho vzorku,
vybér poZadovaného vySetfeni,
diagndzu dle platné verze MKN,
pojistovnu,
doplnéni klinickych informaci (,Poznamka®),
udavani antitrombotické IéCby + uvadéni nazvi medikace (,Poznamka“),
vyplnéni data a ¢asu odbéru primarniho vzorku,
vyplnéni ¢asu zahajeni transportu, vyplnéni data a €asu pfijeti vzorku laboratofi,
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« doplInéni adresy pacienta u ozna¢enych infekénich onemocnéni (,Poznamka®).

3.1.1 Jak vyplnit centralni Zadanku

« Vyplite hlavi¢ku - hlavicka obsahuje poli¢ka (jsou popséna pfed nebo uvnitf) pro vepsani pfisluSnych
adajh (poligko ,odesila“ je &iselny kod, ktery vam byl pFid&len laboratofi specialné pro vase ICP).

« Vas$ pozadavek na vysSetfeni vyznacéte zaplnénim policka (u nazvu metody) podle vzoru v hlavicce.
KFizky ani jiné znaCky nejsou povolené znaky a takto vyplnéna Zadanka nebude pfijata!

« Specialni udaje nutné pro vypoctové metody (objem moce, doba sbéru, teplota pro ABR), jiny typ
materialu apod. vyplrite do pFislusnych policek v Zadance.

« Pokud je u vySetfeni (viz. kapitola 14.3) uvedena polozka ,Nutné klinické info.:“ vyplite pfislusné pole
nebo udaje vepiste do pole ,Poznamka®“.

o Pokud je vySetfeni oznaceno teCkou pfed nazvem, doplrite do pole ,Poznamka“ adresu pacienta pro
pfipadné epidemiologické Setieni.

Poznémka
Pri vyplriovani Zadanky pouZzivejte pouze psaci potfeby ¢erné (optimum), modré, popr. zelené barvy. Pri pouZiti
Jinych barev nebude va$e Zadanka pfijata!

3.2 Specialni Zadanky 5 .
Pouzivaji se zadanky o isoserologické vySetfeni a o transfuzni pfipravky. Zadanka splfiuje kritéria normy CSN
EN ISO 15189 a obsahuje misto pro vyplnéni vSech povinnych udaju, které jsou uvedeny v pfedchozim
odstavci.

3.2.1 Transfuzni pripravky
Na isoserologické vySetfeni a test kompatibility pouZivejte pouze specialni Zadanku, ktera je zajiStovana
prostfednictvim centralniho skladu SZZ Krnov nebo svozovou sluzbou CL. Pro tento typ vySetfeni musi byt dle
platné legislativy (pokud je znamo) na zadance uvedeno:
» Cislo pojisténce (identifikace pacienta),
jméno a pfijmeni pacienta,
pohlavi pacienta,
identifikace odesilajiciho Iékafre,
identifikace Zadatele,
datum a ¢as odbéru,
podpis Iékafe a sestry, ktera odbér provedia,
KS,
pocet pfedchozich transfuzi,
reakce po transfuzich,
imunni protilatky,
pocet predchazejicich porodu,
termin porodu,
pohlavi novorozence,
identifikacni ¢islo novorozence shodné s identifikaci novorozence na jeho zapésti,
druh primarniho materialu.

Poznémka

PozZadavek na vySetfeni je nutno Fadné vyznacit na Zadance.

Zkumavka se vzorkem musi obsahovat jméno a pfijmeni pacienta, ¢. pojisténce, datum odbéru a u
novorozence musi byt Citelné uvedeno identifikacni ¢islo shodné s identifikaci novorozence na jeho zapésti a
na Zadance.

Nedpliné oznadené vzorky nebo chybné vyplnénéa Zadanka jsou divodem k nevysetfeni dle kapitoly ,,Nepfijeti
vzorku a odmitnuti vySetfeni*.

3.2.2 Ostatni Zadanky (nedistribuuje CL)
CL prijima i jiné zde neuvedené typy zadanek (vyjma pozZadavkl na isoserologické vySetfeni a test
kompatibility). Pfi poZadovani vySetfeni na jiném typu Zadanky plati povinnost vyplInit udaje uvedené v bodé 3.
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4. Jak a jaka vySetreni Ize doordinovat
V kapitole ,,Seznam metod“ je u vétSiny vySetifeni polozka ,,Moznost doordinovat:“, kde je popsano, za
jakych podminek Ize vySetfeni doordinovat (ve vétsiné moznost doordinavky souvisi se stabilitou materialu).
Doordinovat Ize:

o telefonicky,

e dodanim zadanky s novymi poZadavky.

41 Telefonicka doordindvka
e doordinace na Cisle +420 554 690 303,
e pracovnici CL musi potvrdit doordinavku (provéfi dostateénost materialu, stabilitu materialu),
e iv pFipadé telefonické doordinavky jste povinni dodat fadné vyplnénou Zadanku, kde v poli
.,Poznamka“ uvedete ,Doordinovano® (viz nasledujici kapitola).

4.2 Doordinovani pomoci Zadanky

Doordinovani pomoci Zadanky se fidi stejnymi pravidly jako v pfipadé pozadovani laboratornich vySetieni.
Postup a pravidla jsou uvedena v kapitole 3. tohoto dokumentu, v pfipadé doordinovani doplite do pole
,Poznamka“ text ,Doordinovano®.

5. Pravidla pro odbér biologického materialu

5.1 Vybér odbérového materialu

Vybér odbérového materialu (odbérovky) se fidi vyhradné pozadavky CL, které jsou uvedeny u kazdého
vysSetfeni (viz kapitola ,Seznam vySetfeni“) v polozce ,Odebirejte do:* Pro snadnéjSi orientaci je uvedena i
barva uzavéru odbérovky, ale pouze pro systém firmy SARSTEDT!

Dodani chybného vzorku je v CL didvodem k odmitnuti vySetfeni, jak je uvedeno v kapitole ,Nepfijeti vzorku a
odmitnuti vySetfeni tohoto dokumentu.

5.2 Hygienicka pravidla odbéru
V odbé&rové mistnosti Centraini laboratofe se provadi odbér Zilni krve vyhradn& pomoci uzavieného
odbérového systému (Sarstedt). Vzhledem k vysSi kvalité takto ziskaného primarniho vzorku, snadnéjsi
standardizaci a sniZeni infekénich rizik na pfijatelnou Uroven doporuc¢ujeme tento postup i svym klientdim.
Zasady pro odbér biologického materidlu jsou popsany v § 5 vyhlaSky 306/2012 Sb., o podminkéach
predchazeni vzniku a §ifeni infekénich onemocnéni a o hygienickych pozadavcich na provoz zdravotnickych
zafizeni a ustavu socialni péce, ve znéni pozdéjsich predpisu.

PFi odbéru biologického materialu a jeho vySetfeni se postupuje podle téchto hygienickych pozadavk:

a) odbéry biologického materialu u poskytovatele zdravotnich sluzeb Ize provadét v mistnostech nebo
prostorech, ur€enych pro manipulaci s biologickym materialem, spliujicich zakladni hygienické
pozadavky pro odbér biologického materialu,

b) k odbéru biologického materidlu se pouzivaji sterilni zdravotnické prostfedky véetné jednorazovych
rukavic, a to vzdy pouze pro jednu oSetfovanou fyzickou osobu; prostupnost rukavic musi odpovidat
jejich pouziti a mife rizika biologickych ¢initeld,

c) biologicky material je nutno ukladat do standardizovanych nadob a do dekontaminovatelnych
prepravek, s vylou€enim rizika kontaminace Zadanek,

d) biologicky material se transportuje tak, aby nedo$lo k jeho znehodnoceni fyzikalnimi vlivy a k ohroZeni
fyzickych osob.

5.3 Identifikace vzorku

Vzorek (primarni odbérovy material) musi byt opatfen Stitkem, ktery obsahuije:

jméno a pfijmeni pacienta pokud je znamo (pokud ne, oznacte vzorek ,Neznamy XYZ“, oznaCeni musi byt
shodné se zadankou!),

Cislo pojisténce, rodné C&islo anebo alespor datum nebo ro¢nik narozeni, pokud je znamo,

pokud je to nutné jiné rozliSeni odbéru (datum odbéru, €as, poradi u kfivek apod.),

u vzorku na isoserologické vySetfeni a test kompatibility Citelné jméno a podpis odebirajiciho.

5.4 Postup a zasady odbéru

5.4.1 Odbér vendzni krve
NejcastéjSim odbérem pro vétSinu vysetfeni je vendzni krev. Postup odbéru je spoleény pro odbér ,srazlive® i
.nesrazlivé” krve.
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a)
b)
c)
d)
e)

f)
)]
h)

k)

1)

pfiprava prislusné dokumentace (prevence zameény vzorki),

kontrola identifikace pacienta,

kontrola dostupnosti vSech pomucek potfebnych pro odbér,

ovéfeni dodrzeni vSech omezeni pfed odbérem dotazem u pacienta,

seznameni pacienta s postupem odbéru,

zajisténi vhodné polohy pro odbér, pacient by nemél byt pfed odbérem nasilné probuzen, béhem
odbéru by nemél jist nebo Zvykat,

kontrola identifikacnich Udaju na zkumavkach, bezprostfedné pfed odbérem kontrola jehly, stfikacek a
zkumavek,

aplikace turniketu, smi v8ak byt aplikovan maximalné jednu minutu, opakované pouziti je mozné
nejdfive az po dvou minutach, instrukce nemocného k sevieni pésti nebo opakované “pumpovani” je
nevhodné,

posouzeni kvality Zilniho systému v loketni jamce, napfiklad zejména s ohledem na zhojenou
popaleninu, stavy po ablaci prsu, hematomy, parenteralni terapii (voli se vzdy opacna paze),
zavedené kanyly,

malo zfetelné Zily lze zvyraznit napfiklad masézi paze od zapésti k lokti, kratkymi poklepy
ukazovakem na misto odbéru, aplikaci teplého prostfedku (kolem 40 °C po dobu 5 minut), spusténim
paze podél okraje postele, pfi Zilnim odbéru u déti mladSich dvou let Ize pro odbér pouzit pouze
povrchoveé Zily,

vzdy je nutné zabranit poranéni Zily nebo paze zpusobené neotekavanym pohybem ditéte, pro
odbéry u déti se pouzivaji jednorazové pomucky pro odbér v détském véku vybavené napf.
propojovacimi kanylami,

dezinfekce mista vpichu doporu¢enym prostfedkem,

m) po dezinfekci je nutné kazi nechat oschnout, po dezinfekci je dalSi palpace mista odbéru nepfijatelna,

n)
0)

P)

q)

odbér materialu,

doporucené poradi odbérl z jednoho vpichu: zkumavka pro hemokultury, zkumavky bez pfisad,
zkumavky pro hemokagulaci, ostatni zkumavky s pfisadami, pokud se pouzivaji zkumavky s rlznymi
pfisadami, je vhodné nasledujici pofadi: K3-EDTA zkumavky, citratové zkumavky, heparinové
zkumavky, oxalatové a fluoritové zkumavky,

pokud se nepodafi odebrat dostateCné mnoZstvi krve, zméni se pozice jehly, pouZije se jina
vakuovana zkumavka, uvolni se pfili§ zatazeny turniket, opakované sondovani jehlou je nepfipustné,
nejvhodné&jsi doba pro uvolnéni turniketu je okamzik, kdy se ve zkumavce nebo stfikacce objevi krev,
v€asné uvolnéni turniketu normalizuje krevni obéh a zabrani krvaceni po odbéru (pacient béhem a po
odbéru uvolni svalové napéti paze),

misto vpichu i s jehlou se zakryje (kryti z buniciny), na kryti se jemné zatla¢i a pomalym tahem se
odstrani jehla ze Zily, dba se, aby nedoslo k poranéni pacientovy paze,

po odbéru se za normalnich okolnosti oCisti misto odbéru a aplikuje se naplastové kryti nebo kryti z
buni€iny mista odbéru,

pacientovi se doporuci ponechat misto odbé&ru zakryté nejméné 15 minut, pfi pokracujicim krvaceni z
mista odbéru se pomoci &tverce z buniiny a pfiméfeného tlaku na misto odbéru vycka zastaveni
krvaceni, Ctverec z buniiny se pomoci gazového obvazu pevné pfipevni k pazi (pacientovi se
doporuci tento zplsob kryti ponechat nejméné 15 minut),

pfi vyrazném krvaceni se pouzije tlakovy obvaz na misto odbéru a informuje se oSetfujici Iékaf,

u nékterych vySetieni je nutné vzorek krve bezprostfedné po odbéru ochladit, tato skute¢nost je
uvedena u pfislusného vySetfeni v polozce ,Specialni podminky*,

pacientovi se po odbéru povoli pfijem potravy, pokud tomu nezabranuiji jiné okolnosti, zvlastni péci je
nutno vénovat napfiklad diabetikiim I1é€enym inzulinem,

¢as odbéru krve (datum, hodina a minuta) se zaznamena na zadanku, podobnym zpusobem se
zaznamenavaiji také informace o komplikacich pfi odbéru spolu s identifikaci odbérového pracovnika,
do CL se odeSlou spravné oznacené zkumavky spole€¢né se zadankou.

54.1.1 Pina krev, nesrazliva krev, plazma

U nékterych analyt dochazi ke zméné chemické podstaty nebo koncentrace pfi koagulaci krve, proto je nutné
odebirat krev na tato vySetfeni do nadob s antikoagulaénim pfipravkem (EDTA, heparin apod.). U analytq,
kterych se to tyka, je tato skuteCnost zfetelné uvedena i s pfislusnym druhem odbérového materialu
v ,Seznamu vysSetfeni*.
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NejCastéji pouzivané antikoagulacni pfipravky:
EDTA: Sarstedt - Cerveny uzavér
citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzaveér
heparinat lithny: Sarstedt - oranzovy uzavér
EDTA+fluorid: Sarstedt — Zluty uzavér

54.1.2 Srazliva krev, sérum
Srazliva krev, resp. horni vrstva ziskana po centrifugaci (sérum), se ziska ze zkumavky bez antikoagulac¢nich
pfisad (systém SARSTEDT — hnédy uzaver).

5.4.2 Odbér kapilarni krve

5.4.2.1 Kapilarni odbér na krevni plyny — ,ASTRUP*

a) provedte punkci,

b) odeberte vzorek (prvni kapka se neodebira),

c) krev se odebira do kapilary s protisrazlivou Upravou (heparin), kapilara musi byt plna (minimalni
objem kapilary je 175 pul),

d) vzorek nesmi obsahovat bubliny (krevni sloupec musi byt v kapilare spojity),

e) nasadte prvni uzavér,

f) vlozte michaci pilinu, vzdy zasadné pouze jednu,

g) uzavrete vzorek druhym uzavérem a ihned pomoci magnetu promichejte,

h) urychlené dodejte spravné oznaeny vzorek i s Zadankou do laboratofe.

54.2.2 Kapilarni odbér pro méreni glykémie glukometrem
a) zapnéte pristroj a fidte se pfikazy na displeji (viz navod vyrobce: Glucose StatStrip Connectivity —
Méreni vzorku pacientt),
b) zajistéte dobré prokrveni mista vpichu nejlépe suchym teplem a provedte punkci,
c) odeberte vzorek (prvni kapka se neodebira),
d) kapka krve se nanasi na testovaci prouzek, ktery pfedem vloZte do glukometru,
e) glukometr drzte v poloze prouzkem doll — prouzek musi byt zcela zaplnén krvni,
f) pokud je potfeba, méfeni opakujte vZdy s novym prouzkem,
g) vysledna hodnota glykémie pfechazi automaticky do elektronické Zadanky.

5.4.3 Nejcéastéjsi zdroje chyb pri odbéru krve

54.3.1 Chyby pfi pfipravé nemocného

a) pacient nebyl nalacno, pozité tuky zpusobi pfitomnost chylomiker v séru nebo plazmé, zvysi se
koncentrace glukézy,

b) v dobé odbéru anebo tésné pfed odbérem dostal pacient influzi,

c) pacient nevysadil pfed odbérem urcité Iéky dle pokynu lékare,

d) odbér nebyl proveden rano nebo byl proveden po mimoradné fyzické zatézi (véetné nocnich smén),

e) delSi cestovani pfed odbérem se mlze negativné projevit napf. u kardiakd,

f) je zvolena nevhodna doba odbéru: béhem dne Fada biochemickych a hematologickych hodnot kolisa,
odbéry mimo rano ordinujte proto jen vyjimec¢né,

g) pokud pfili§ uzkostlivy pacient dlouho pfed odbérem nejedl ani nepil, jsou vysledky ovlivnény
dehydrataci.

54.3.2 Chyby zptsobené nespravnym pouZitim turniketu pfi odbéru
Dlouhodobé stazeni paze nebo nadmérné cvi€eni ("pumpovani") se zatazenou pazi pfed odbérem vede ke
zménam pomeért télesnych tekutin v zatazené pazi, ovlivnény jsou napf. koncentrace drasliku nebo proteina.
54.3.3 Chyby vedouci k hemolyze vzorku

Hemolyza vadi celé fadé biochemickych i hematologickych vySetfeni zejména proto, Ze fada latek preSla z
erytrocytll do séra nebo plazmy nebo Ze zbarveni interferuje s vySetfovacim postupem.

Hemolyzu mdzZe zpusobit:
a) pouziti vihké odbérové soupravy,
b) znecisténi jehly nebo pokozky stopami jesté tekutého dezinfekéniho roztoku,
c) pouziti pfili§ uzké jehly, kterou se pak krev nasilné nasava,
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d) prudké tfepani krve ve zkumavce (pfichazi v Gvahu i pfi neSetrném transportu krve ihned po odbéru),
e) uskladnéni piné krve v lednici,

f) prodlouzeni doby mezi odbérem a dodanim do laboratore,

g) odbér nedostateného mnoZzstvi vzorku - nespravna koncentrace protisrazlivého &inidla.

54.3.4 Chyby pfi adjustaci, skladovani a transportu

pouzily se nevhodné zkumavky (napf. pro odbér stopovych prvku),

pouzilo se nespravné protisrazlivé ¢inidlo nebo jeho nespravny pomér k piné Krvi,

zkumavky s materidlem nebyly dostate¢né oznaceny,

zkumavky s materialem byly potfisnény krvi,

uplynula dlouha doba mezi odbérem a oddélenim krevniho kolace nebo erytrocytl od séra nebo
plazmy (fada latek véetné enzym( presla z krvinek do séra nebo do plazmy, rozpad trombocytt vede
k uvolnéni destiCkovych komponent - ACP a dalsi),

« krev byla vystavena teplu,

o krev byla vystavena pfimému sluneCnimu svétlu (krev uréenou k pfesnému stanoveni koncentrace
bilirubinu chrarite i pfed normalnim dennim svétlem a svétlem zafivek, protoze svételné paprsky
urychluji oxidaci bilirubinu, ktery pak nelze spravné stanovit).

5.4.4 Odbér moce — nativni vzorek moce

Chemicka a cytologicka analyza moce mUze vyzadovat odbér moce béZnym mocenim, katetrizaci, punkci nebo
odbér do specialnich odbérovych nadob, vakl a jinych specialnich odbérovych systému &i zafizeni pfimo u
llzka pacienta.

Zisk vzorkl moc¢e ma presto tyto spole¢né zasady:
e primarni odbérové nadoby:

musi byt Ciste,

musi mit dostateCny objem pro minimalné 50 - 100 ml moce,

by mély byt opatfeny vickem o priméru minimalné 5 cm (pohodiny odbér pro muze i zeny),

musi mit téZ dostate¢né tésny uzavér (vicko), aby béhem transportu a pfi skladovani

nedoslo k uniku mocée z nadoby,

dno odbérové nadoby, musi byt dostate€né Siroké (zabranéni nahodnému vyliti moce),

= nesméji obsahovat interferujici latky a sorbovat nebo ménit nékteré detekované a
stanovované sloZky, analyty, ¢astice a elementy moce, at jiZ jednorazoveé &i v ase,

= ty Casti sbérné nadoby a jejiho uzavéru, které pfichazeji do styku s odebranou moci, by
nemély byt moznym zdrojem mikrobialni kontaminace.

o pro vétSinu b&znych kvalitativnich a semikvantitativnich chemickych analyz moce testaénimi prouzky
se nepouzivaji stabilizaéni pfisady,

« moC by méla byt zpracovana do 24 hodin po odbéru (netyka se chemické a cytologické analyzy
moce),

o vzorek moCe mulze byt uchovavan pfi +4°C az +8°C v chladni¢ce po dobu 24 hodin (netyka se
chemické a cytologické analyzy moce),

» pokud vzorek obsahuje bakterie a neni uchovavan v chladni¢ce, dochazi ¢asto k faleSné pozitivnim
nalezim dusitant a protein( zvlasté pfi pouziti nasobnych testacnich prouzk( s vice analytickymi
reak&nimi zénami na jednom prouzku,

« pokud je nutné pfidavat stabilizaéni pfisady, je toto vzdy zminéno u pfislusného analytu (poloZzka
»opecialni podminky“) v ,Seznamu metod®.

5.4.4.1 Stredni proud moce
NejCastéji pozadovany vzorek moce je "stfedni proud mocée". Zasady a nazorny postup pro odbér je uveden
v pfiloze 16.3 a 16.4 tohoto dokumentu.

54.4.2 Prvni proud moce

Prvni proud moce je prvni porci moCe po zaCatku mikce. Tento vzorek moc€e je nejvhodnéjSi pro detekci a
stanoveni Chlamydia trachomatis pomoci PCR. Neni v§ak vliibec vhodny pro rutinni mikrobiologické stanoveni
bakterialnich kultur vzhledem k bézné bakterialni kontaminaci z uretralnich organ.
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54.4.3 Vzorek moce po jednorazové katetrizaci

Vzorek moce po jednorazové katetrizaci je ziskan po jednorazovém zavedeni sterilni cévky do mocového
méchyfe moc€ovou trubici. Pro malé déti, které jeSté nejsou schopné mikci kontrolovat, je to jedna z moznosti,
jak ziskat validni vzorek moce pro potvrzeni nebo vylouceni infekce mocového traktu.

54.4.4 Vzorek mocCe z permanentniho katetru

Vzorek mo¢e z permanentniho katetru je ziskan obvykle pfi vyméné &i sterilni punkci permanentniho katetru.
Vzorky pro analyzu moc¢e nesmi byt odebirany ze sbérnych sackl napojenych na permanentni katetr.

54.4.5 Moc¢ ze suprapubické punkce

Mo¢ ze suprapubické punkce je ziskana sterilni aspiraci moce pfes abdominalni sténu z naplnéného mocoveého
méchyfe. Riziko vneseni infekce je pomoci suprapubické punkce podstatné nizsi, nez v pfipadé jednorazoveé
katetrizace.

5.4.4.6 Moc¢ z odbérovych sacku

Moc¢ z odbérovych sacku - tento odbér/sbér moce je hojné uzivan zvlasté u novorozencl a kojencu, nese vSak
s sebou vysokou pravdépodobnost kontaminace mikroorganizmy z klGze. Cela oblast kolem genitalii musi byt
peclivé omyta vodou. Pak je pfipojen sterilni odbérovy sacek a pfitomnost moce v sacku je Casto kontrolovana.
Odbérovy sacek se ponechava maximalné 1 hodinu, poté vyznamné stoupa pravdépodobnost kontaminace.
Negativni vysledek bakterialni kultivace spolehlivé vylu€uje infekci moCového traktu. Hraniéni vysledek je nutno
verifikovat odbé&rem modce suprapubickou punkci nebo jednorazovou katetrizaci.

5.4.4.7 Urostomie
Urostomie (popfipadé mo¢ z nahrad mocového méchyre Casti ilea) se vyuziva Casto zvlasté po operacich
mocového méchyfe. Dospéli i pediatricni pacienti s dilatovanymi uretery mivaji Casto i oboustranné
ureterostomie. Chronické infekce a krvaceni na misté stomie jsou Casté. Udrzovani stomie v Cistot& a wyliti
prvni porce moce ziskané sterilni cévkou vhodné velikosti jsou pfedpokladem ziskani kvalitniho vzorku.

54.4.8 Vzorky pro lokalizaci mista IMC

Odbéry moce ze specifickych segmentd mocovych cest mohou vyznamné pomoci pfi vytipovani abnormalit v
mocovych cestach, které vyzaduji pozornost urologa. V téchto pfipadech je nutné vyznacit na zadance pavod
vzorku moce (levy, pravy ureter, moGovy méchyr aj.).

Dolni mocové cesty mohou byt rovnéz pfredmétem vySetfovani, zpravidla prostaty. Pro diagnostiku chronické
bakterialni prostatitidy se stale doporu€uje metoda odbéru dle Meares-Stameye. Sbira se prvni a stfedni proud
moce, potom kapky vylou¢ené prostatickou masazi a kone¢ny objem moce vylou€eny po skonleni prostatické
maséze.

54.4.9 Casovy sbér mode - sbirana mo¢

Pro mnohé analyty stanovované v moci je dllezité sledovat jejich exkre€ni rychlost.
Sbérna nadoba pro sbér moce (primarni nadoba):
« musi mit objem alespori 2 - 3 litry
« musi byt vyrobena z materialu, ktery:
= brani adhezi slozek moce k povrchu nadoby a brani jejich absorbci povrchem nadoby
= brani vlivu pfimého svétla rliznych vinovych délek na sbiranou mo¢; svétlo mize mit
vyznamny vliv na fadu klinicky vyznamnych metabolitt
= brani kontaminaci obsahu uzaviené sbérné nadoby z vnéjsku
« musi vyhovovat i pfi pouziti stabilizatord moce

Vhodné stabiliza¢ni pfisady zabrariuji zménam stanovovanych metabolitCi a slozek v ¢ase.
Sekundarni nadoby = nadoby, které pfinesete do laboratore:

o by mély byt z prdhledného materialu,

« lehce plnitelné z primarnich nadob bez rizika potfisnéni &i vyliti moce,

« se pIni po dikladném promichani primarnich nadob tak, aby objem moce byl cca 10 ml.

5.4.5 Odbér punktatu
Odbér punktatu se provadi dle obecnych pravidel pro odbér biologického materialu do fadné oznacené sterilni

plastové odbérové nadobky s pfidavkem heparinu (Sarstedt — oranZovy uzavér). Vyjimku tvofi punkce hrudniku
pfi podezfeni na hemothorax — krvavy punktat z hrudniku se odebirad do zkumavky s EDTA (Sarstedt — Cerveny
uzaver).
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5.4.6 Odbér likvoru
Odbér likvoru se provadi dle obecnych pravidel pro odbér biologického materialu do Fadné oznacené sterilni
plastové odbérové nadobky bez pfisad.

5.4.7 Odbér stolice

5.4.7.1 Odbér stolice na stfevni parazity, rotaviry a adenoviry, Helicobacter
pylori antigen a kalprotektin

Odbér se provadi do Cisté, dobfe uzaviratelné odbérové nadobky. Podle konzistence stolice se
odebira cca 500 pl tekuté nebo polotuhé stolice nebo cca 1g (ij. asi velikost liskového ofiSku) tuhé
stolice. U parazitarnich onemocnéni existuji tzv. negativni faze infekce, pfi nichz nejsou ve stolici
dospéli paraziti, vajiCka ¢&i cysty. Proto se doporu€uje negativni vySetfeni alespofi 2x s jednodennim
odstupem opakovat.

Cerstvy vzorek stolice dodejte ihned do laboratofe, nebot po del$i dob& dochazi k narugeni
morfologie vegetativnich stadii i cyst prvokl a vysledek vySetfeni mize byt ovlivnén.

54.7.2 Perianalni otisk

Metoda na detekci vajicek roupl (Enterobius vermicularis). Stér provadime pomoci lepici pasky
(izolepy), kterou pfitiskneme na perianalni fasy. Po odlepeni ji znovu nalepime stejnou stranou na
podlozni sklicko. Skli¢ka s izolepou v obalu dodava na vyzadani laboratof.

Stér provadime rano pred umytim.

Sklicko s perianalnim otiskem zajistime proti rozbiti.

54.7.3 Odbér stolice na test na okultni krvaceni — FOB test

Vzorek muze byt odebran z toaletniho papiru nebo do Cisté nadobky. Je tfeba se vyhnout kontaminaci vodou z
toalety. Postup odbéru vzorku stolice znazornén v pfiloze - kapitola 16.5

5.4.8 Odbér na vysetreni Chlamydia sp. — prukaz antigenu

5.4.8.1 Uretralni vzorky (muzi, Zeny)

pacinet by nemél 1 hodinu pfed odbé&rem modit,

pro odbér pouzijte specialni tampdn (uretralni vzorky) dodavany laboratofi,

tampén zavedte 2 — 4 cm do uretry a otacejte jim 3 — 5 vtefin, poté tampdn vytahnéte, vioZte do
obalu a zaSlete do laboratofe,

neprodlené po odbéru zaslete vzorky do laboratofe v chladicim boxu, pfipadné skladujte 3 dny pfi
teploté 2 — 8°C.

54.8.2 Cervikalni vzorky (Zeny)

pfed vlastnim odbé&rem setfete jinym sterilnim tampdnem hlen na cervixu a tampdn zlikvidujte,
nasledné, pro vlastni odbér, pouZijte specialni tampdn (pro cervikalni vzorky), dodavany laboratofi,
zavedte tampodn do cervikalniho kanalu tak, az neni vidét jeho Spicka (na hranici epitelii) a otacejte
15 — 20 vtefin — pozor na kontaminaci exocervikalnimi nebo vaginalnimi burfikami — poté tampdn
vytahnéte, vlozte do obalu a zaSlete do laboratofe,

neprodlené po odbéru zaSlete vzorky do laboratofe v chladicim boxu, pfipadné skladujte 3 dny pfi
teploté 2 — 8 °C.

54.8.3 Oftalmické vzorky

do oka mozno kapnout lokalni anestetikum, poté odkryt horni a spodni vicko,

pro odbér pouzijte specialni tampon dodavany laboratofi,

pomoci tampdnu otfete povrch horni a spodni spojivky s ota¢enim tampdnu, aby byl zajistén odbér
z celého povrchu spojivky, poté tampodn vytahnéte, vlozte do obalu a zaSlete do laboratofe,
neprodlené po odbéru zaslete vzorky do laboratofe v chladicim boxu, pfipadné skladujte 3 dny pfi
teploté 2 — 8 °C.

Ve vSech pfipadech vzdy oznacte jednotlivé jamky na skli¢ku dle mista stéru!
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5.4.9 Odbér na virologické vysetreni

5.4.9.1 Orofaryngealni vytéry

e pfi vytéru z krku (orofaryngealni vytér) zasuite tampon dozadu do hltanu a k mandlim. Tampén
jemné otfete o oba pilife mandli a zadni hltan, nedotykejte se jazyka, zubU a dasni. Tampoén poté
vlozte do vhodné nadoby.

54.9.2 Nasofaryngealni vytéry

« pfi vytéru z nosohltanu (nasofaryngedlni vytér) zasurite tampoén nosnimi dirkami paralelné s patrem,
dokud nepocitite odpor nebo dokud tampdén nedosahne vzdalenosti rovnajici se vzdalenosti od ucha
k nosni dirce pacienta, coz oznacuje kontakt s nosohltanem. Po zasunuti tampénem opatrné otodte,
abyste ziskali infikované buriky a vioZtejej do vhodné nadoby.

5.5 Jaké mnoZstvi je nutno odebirat
Odebirané mnozstvi ,srazlivé“ krve vzdy zavisi na poCtu pozadovanych analyz*, na bézna biochemicka
vySetfeni ze séra staci 1 plna (7,5 ml) zkumavka.

* orientané Ize Fici, Ze na kazdou analyzu je potfeba cca 100 ul plné krve

Pokud pozadujete jesté dalSi specialni vySetfeni (napf. sérologicka nebo imunologicka vysetfeni), je vhodné
odebrat jesté jednu plnou zkumavku. Zvlasté u déti (novorozenci) je toto nutno brat do uvahy. V pfipadé
nejasnosti kontaktujte laboratof (tel.: +420 554 690 303).

Pozor u ,odbérovek® s antikoagulaéni pfisadou. Na b&Zné koagulaéni vySetfeni staci odebrat 1 plnéa (2,9 ml)
zelena koagulaéni zkumavka. Pokud poZadujete jeSté dalSi specialni koagulaéni vySetfeni (napf. stanoveni
aktivit koagulacnich faktor(l), je vhodné odebrat jesté dalSi koagulacni zkumavku (2,9 ml)**. Na stanoveni lupus
antikoagulans je vyZadovana zvlast jesté jedna zelena koagulaéni zkumavka. Je nutné dodrzet spravny pomér
krve a antikoagula&niho pfipravku, €ehoz dosahnete pouze aspiraci krve po rysku na sténé odbérovky (systém
SARSTEDT).

** orientacné lIze fici, Ze na kazdou analyzu je potfeba cca 250 ul plazmy (z jedné zkumavky vySetfime cca 4
faktory)

Odbéry ostatnich télnich tekutin vyZaduji cca 100 pl materidlu na vySetfeni, vyjimkou je analyza moci, kdy je
vhodné dodavat plnou odbérovku. Specialni situaci je vySetfeni télnich tekutin na sérologicka vysetfeni, o
potfebném mnozstvi materialu k vySetfeni se, prosim, informujte v laboratofi.

6. Neprijeti materialu a odmitnuti vysSetieni

V CL rozliSujeme dva pojmy, nepfijeti materialu k vySetfeni a odmitnuti vySetfeni. Nepfijetim materidlu se
rozumi odmitnuti pfevzeti materialu zaméstnanci CL u pfijmového okynka z dGvodu:

« mozného poskozeni zdravi zaméstnancl CL (rozbité nebo potfisnéné vzorky, potfisnéné zadanky
apod.),

« mozného vydani chybnych vysledkld z CL (vzorky bez zadanky, vzorky s chybnou identifikaci nebo
bez ni apod.).

Odmitnutim vySetfeni se rozumi neprovedeni analyzy z:

« technickych dlvod( (vadné vzorky, napf. hemolytické nebo v jiné ,odbérovce®),

« ekonomickych divodl (nedostate¢né udaje na zadance, které vedou k neproplaceni ze strany ZP).
PIné znéni smérnice je na pozani k dispozici u vedouciho laboratofe, pro ucely tohoto dokumentu uvadime
pouze obecné zasady:

« 0 divodech nepfijeti materialu nebo odmitnuti vySetfeni vas informujeme (vyjimkou je pfipad, kdy
neni mozné zadnym zplsobem zjistit kontakt na Zadatele),

« vSechny neshodné pfipady tohoto typu se v CL dokumentuji,

« v definovanych pfipadech realizujeme feSeni neshody po konzultaci s Zadatelem,

o v pfipadech, kdy je to mozné (napf. chybi udaje pro styk se ZP) a neshoda nem4 vliv na kvalitu
vySetfeni je pro nas pacient na prvnim misté a vzorek STATIM ihned zpracujeme (FeSeni neshody je
pro nas druhoradé),

« Ve vetSiné pfipadd mate moznost napravy bez nutnosti odmitnuti vySetfeni (¢as na napravu je vSak
nejvyse 15 minut).
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7. Zachazeni s biologickym materialem pred predanim a transport do laboratore

71 Transport vzorku do laboratore z liiZzkovych oddéleni a ambulanci SZZ Krnov

Transport vzorku z pracovist SZZ Krnov se déje prostfednictvim personalu z daného pracovisté. Vzorky musi
byt do laboratofe dopravovany v uzavifenych zkumavkach, uloZzenych k tomuto u€elu uréenych stojanech nebo
transportnich boxech. Vzorky musi byt transportovany co nejdfive po odbéru a musi byt zabezpec€eny proti
rozbiti nebo jinému znehodnoceni (teplo, chlad, nadmérné otfesy...).

Transport musi byt dostatecné rychly, aby mohly byt vzorky v€as zpracovany s ohledem na stabilitu
jednotlivych analytd.

Zadanky na vy$etieni se transportuji oddélené od vzork(.

Odbérové nadobky ani zadanky nesmi byt v zadném pripadé potfisnéné zvenci biologickym materialem.

Krev nesmi byt vystavena pfimému svétlu / slunci.

7.2 Transport a skladovdni odbért na virologické vysetreni

Detekce respiraCnich patogenl je zavisla na kvalitnim odbéru vzork(, rychlému pfevozu do laboratore,
vhodném skladovani a manipulaci pfed laboratornim testovanim. Pfed odb&rem vzork( neni vyZzadovana zadna
zvlastni pfiprava pacienta a pro skladovani vzork( neni nutna zadna pfedbézna tprava vzork(.
Nasofaryngealni a orofaryngealni vytéry se musi pfepravovat ve virovém transportnim médiu. Vzorky, které je
mozno do laboratofe dodat urychlenég, Ize ulozit do chladni¢ky a pfepravovat pfi teploté 2°C — 8°C. Vzorky
mohou byt také uchovavany po dobu 7 dnu pfi 2 — 8°C, pfi delSim skladovani je potfeba vzorky zamrazit pfi -
20°C nebo idealné na -70°C. Je nutné predejit opakovanému zmrazeni a rozmrazeni vzork(.

7.3 Transport vzorku do laboratore od externich Zadatelu

Svoz materialu z externich pracovist je zprostfedkovan svozovou sluzbou SZZ Krnov, pfip. si dovoz zajistuje
pfimo externi pracovisteé.

Svoz materialu organizovany svozovou sluzbou SZZ Krnov je pod kontrolou Centraini laboratofe. Transport je
zajistovan s ohledem na stabilitu analytt a doporuceni odbornych spole¢nosti. Vzorky jsou transportovany

v uzavienych termoboxech (zamezeni kontaminace okoli ¢i osob, zajisténi teplotniho optima pro vzorky) za
kontinualniho monitoringu doby a teploty transportu vzork(. V termoboxech jsou pfitomna teplotni €idla

s termografickym zaznamem. P¥i prvnim vloZeni vzorkd do termoboxu je zapnut monitoring teploty a do
pfilozeného formulare je zaznamenavan ¢as jednotlivych svozl (u kazdého Iékafe/zafizeni na svozové trase je
ucinén zaznam o vlozeni vzorkd do termoboxu).

Odecet teploty a doby transportu je proveden po doru¢eni materialu do Centralni laboratofe personalem pfijmu
materialu.

8. Skladovani a likvidace pouzitého odbérového materialu a vzorki

8.1 Skladovani vysetienych vzorkii v CL pro potfeby opakovanych vysSetreni

VySetfené vzorky jsou pro potfeby doordinovani nebo opakovani vysetfeni z divodu pochybnosti ze strany
Zadatele ulozeny v pfislusnych udloznych mistech uvnitf uzavieného oddéleni CL nejméné tfi dny. Podminky
v uloZznych mistech jsou voleny tak, aby bylo po uvedenou dobu mozno provadét opakovana stanoveni co
nejvétSiho poctu analytd. Skladovaci podminky povéfeni pracovnici CL trvale monitoruiji.

Poznamka:

Ne vSechny analyty Ize za danych skladovacich podminek vySetfit vzhledem k jejich velmi kratké stabilité. Pfi
doordinovani nebo opakovaném vySetfeni je vzdy povinnosti povéfenych pracovnikG CL vzit tento fakt do
uvahy a proveditelnost vySetieni v dany okamZik posoudit.

8.2 Likvidace pouzitého odbérového materialu - pracovisté mimo SZZ Krnov

Likvidaci a nakladani s pouzitym odbérovym materialem ustavuje Zakon o odpadech €. 541/2020 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Svoz a likvidaci nebezpecného odpadu, stejné tak dodani obalového materialu, zajiStujeme spolupracujicim
lékafim zdarma.

8.3 Likvidace pouzitého odbérového materidlu - pracovisté pod spravou SZZ Krnov

Likvidace a nakladani s biologickym resp. odbérovym materialem pro jednotlivé zdravotnické useky patfici pod
SZZ Krnov je popsana v dokumentu S 02 012 Nakladani s odpady.

Postupy vychazi zplatnych pravnich predpisit a dokumentl nadfizené organizace v oblasti nakladani
s nebezpecnymi odpady.
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9. Vysledky — vysledkova zprava

9.1 Vysledkova zprava
Vysledkova zprava je koneény vystup z CL. M& véechny naleZitosti dle normy CSN EN 1SO 15189.
Vysledky poskytujeme zadatelim takto:
ustné (telefonicky), jsou hlaSeny ihned po uvolnéni, jedna se o vysledky STATIM (na pracoviste,
kde neni pfipojeni k NISu) a dale se jedna o vysledky ,kritické*,
« Vv elektronické formé, jsou distribuovany ihned po uvolnéni, u STATIMUG i ve formé pfedbéznych
(neuplnych) zprav,
o Vv tisténé formé, jsou distribuovany ihned po uvolnéni, u STATIM{ nebo v pfipadech pokud by
kompletnosti branilo specialni vySetfeni, které provadime pouze nepravidelné, i ve formeé
pfedbé&znych (neuplnych) zprav.

Komunikaéni heslo — telefonické hlaseni vysledku na Zadost Zadatele

Z dGvodu ochrany osobnich udajl neni pfipustné sdélovat vysledky laboratornich vySetfeni bez jednoznacného

oveéfeni identity volajiciho, proto je nutno uvést komunikacéni heslo.

o Jednotliva a unikatni komunikacni hesla jsou soucasti Protokol(l o pfevzeti a byla zaslana spolupracujicim
Iékarlm, jejich sprava je v pIné kompetenci povéfence pro ochranu osobnich tdaju

o 'V pfipadé ztraty, ¢i vyzrazeni, bude povéfencem pro ochranu osobnich Udajli pfidéleno Cislo nové

o Pridélené heslo je vyuzivano i pfi komunikaci zadatele s ostatnimi oddélenimi a ambulancemi SZZ Krnov

o Telefonické sdélovani vysledku pacientlim je nepfipustné!!

9.2 Tisténé vysledkové zpravy — vysledkové listy
Tisténé vysledky jsou pfedavany k distribuci k jednotlivym zadatelim takto:
e do uzamcenych pfihradek v CL v den tisku nebo nejblizSi nasledujici pracovni den — za dalSi
distribuci nenese CL zodpovédnost,
e pomoci svozové sluzby nejpozdéji v pracovni den nasledujici po vytisténi,
e postou CR, datum podani je nejpozdéiji v nejbliz&i nasledujici pracovni den po vytidténi.

Forma dodani vysledk( vySetfeni je volena dle pozadavkl zadatell, vzdy vSak tak, aby byla zachovana
dlvérnost informaci souvisejici s Udaji pacientd.

V pfipadé, kdy pacient vyslovné zada SZZ Krnov, aby byly vysledky vySetfeni z CL zaslany prostfednictvim
nezabezpe&eného elektronického kanalu nebo postou, ugini tak pomoci formulafe Zadost pacienta. Pacient
bude pouden a stvrdi svym podpisem - je si védom skuteCnosti, Ze vysledky obsahuji jeho osobni udaje a
v tomto pfipadé CL neni schopna garantovat, Ze e-mail nebo psani neotevfe jind osoba nezZ adresat.

Vysledek pacienta lze pfedat i jiné osob& a to na zakladé vyplnéni formuldfe Informovany souhlas
s poskytnutim vysledk( laboratorniho vySetieni jiné osob&. Zadatel musi informovany souhlas podepsat na
odbérovém misté SZZ Krnov, v jiném pfipadé musi byt podpis ufedné ovéfen. Laboratorni vysledky budou
predany na zakladé predlozeni dokladu totoznosti.

Oba formulare jsou k dispozici na intranetu a webovych strankach SZZ.
O predani vysledkového listu druhé osobé se v CL vede zaznam.

9.3 Elektronicky prenos dat
Elektronicky pfenos dat probiha dle datového standardu MZ CR. Elektronicka forma pienosu:
o v ramci sluzby MISE, kterou poskytujeme spolupracujicim Iékafim
o v ramci nadfizené organizace jsou vysledkové zpravy distribuovany v PDF souboru s certifikaci

O moznostech pfipojeni se prostfednictvim NIS nebo internetu informujte na telefonnim Ccisle
+420 554 690 300.

9.4 Ochrana dat v CL
CL ma zpracovany postupy pro kontrolu, uvolfiovani a autorizaci kone¢ného vysledkového listu v papirové, ale i
elektronické podobé.
Kazdy zaméstnanec CL podpisem své pracovni smlouvy stvrdil prohlaseni o povinné mi€enlivosti.
V pracovni naplni nebo popisu pracovniho mista kazdého zaméstnance je uvedeno, zda:
« je opravnén nahlizet data pacient( (provadét kontrolu pfedchozich vysledk),
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je opravnén uvolfiovat a autorizovat vysledkové listy,

je opravnén doplnovat komentare k vysledkim,

je opravnén komentovat nebo poskytovat vysledky vySetieni,
« je opravnén ménit zaznamy v databazi pacientd.

CL ma rovnéz pisemné definovano:
« komu a za jakych okolnosti smi pracovnici CL vydat vysledky vySetieni,
« komu a za jakych podminek smi umoznit nahlizet do databaze pacientd.

Dne 25. kvétna 2018 vstoupila v u€innost nova pravidla v nakladani s osobnimi udaji fyzickych osob, ktera jsou
znama jako GDPR. Zmény vychazi z Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaju a o volném pohybu téchto
udaju.

Pro kazdé zpracovani osobnich udajl jsou v CL nastavena opatfeni za u¢elem jejich ochrany a zajisténim
naplnéni pozadavku na integritu a d{ivérnost.

Odpovédnost za zpracovani osobnich udajl nese spravce:
Sdruzené zdravotnické zafizeni Krnov, pfispévkova organizace
I. P. Pavlova 552/9
Pod Bezru€ovym vrchem
794 01 Krnov

Povérenec pro ochranu osobnich udaja v SZZ Krnov
poverenec@szzkrnov.cz
+420 554 690 191

9.5 Zmény vysledkovych zprav

Zmeény vysledkovych zprav vychazeji vétSinou z upozornéni Zadatele na neshodu nékterého z vySetieni
s pfedpokladanymi vysledky. CL se snazi takovéto neshody provéfit (nej¢astéji opakovanim vysetfeni) a pokud
opravdu shleda rozpor, uvede tuto informaci na vysledkové zpravé nebo jinak informuje Zadatele. Kazda
takovato oprava je v CL evidovana a je zpétné dohledatelna.

9.6 Hlaseni extrémnich / kritickych vysledkii

Vyrazné patologické vysledky, jejichZ neznalost by mohla ohrozit zdravi pacienta, u néhoz byla vySetfeni v CL
provedena, nebo by z neznalosti mohlo dojit k ohroZzeni zdravi jinych osob, hlasi pracovnici CL ihned po
provedeni analyzy zadateli.

Povéfeny pracovnik:

- telefonicky kontaktuje zadatele* (v prvnim pfipadé pfimo oSetfujiciho lékafe, pokud by mohlo dojit
k prodleni, ostatni oSetfujici personal),

- pfedstavi se, nahlasi extrémni/kriticky vysledek, spojeni kriticky vysledek® je povinnosti povéfeného
pracovnika pouzit (hlasi se nazev metody a naméfend extrémni/kritickd hodnota),

- je povinnosti hlasiciho si vyzadat zopakovani v8ech nahlaSenych/zaznamenanych udajd, pokud tak druha
strana neucini automaticky, kazdé hlaSeni se v CL dokumentuje.

* pracovnici CL hlasi takovéto vysledky telefonicky na telefonni €islo Zadatele z identifikace na Zadance. Pro
tento ucel Vas Zadame o aktualizaci telefonnich Cisel na razitku nebo o zaslani aktualnich &isel do CL (dalSi
moznosti je uvadét své telefonni Cislo, nejlépe mobilni do policka ,Poznamky*)

Poznamka
HlaSeni podléhaji pouze vysledky uvedené v nasledujici tabulce, hlaseni se tykaji pouze:

« vSechny rutinni vzorky zadatel mimo zafizeni SZZ Krnov, I. P. Pavlova 9,

o VvSechny rutinni vzorky z arealu I. P. Pavlova 9, ale vzdy jen pfi prvnim zachytu nebo nahlém
zhorSeni (nehlasi se tedy kazda patologicka hodnota pfi hospitalizaci pacienta), u vzorktl STATIM je
pfedpokladana naléhavost vy3etfeni, Zadatel na vysledky ¢ekd a CL ma postupy jak a v jakych
Casech ma dorudit takovéto vysledky Zadateli.
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Tabulka €. 1 : Vysledky podléhajici hlaseni

Dolni mez Horni mez nebo Jednotka
kvalitativni vysledek

ALT - 50 ukat/l
Amylasa - 10,0 pkat/|
Antitrombin 50 - %
aPTT-R - 2,0
Bilirubin-celkovy - 100,0 umol/l
Bilirubin-celkovy (odbér z pupecniku) 50 umol/l
CRP - 100,0 mg/l
D-dimery >5000 ug/l FEU
Digoxin - 4,7 ug/l
Fibrinogen 1,0 - g/l
Glukéza 2,5 20,0 mmol/l
Hemoglobin 70,0 200 g/l
Hodnoceni natéru periferni krve Nalez schistocytt = 10/1000 erytrocytli
IL-6 - 500,0 ng/l
Imunoglobuliny (G, A, M) >30 g/l
Leukocyty 1,5 30 10/
Nalez blastl, leukemickych promyelocytl, parazitl — Diferencial mikroskopicky
Neutrofily 1,0 10%/1
Trombocyty 30 1000 10%/1
Protrombinovy test - 5,0 INR
Protrombinovy test R - 22,0
Troponin | - 20000 ng/l
Urea - 20,0 mmol/l
HAV-IgM pozitivni
HBsAg pozitivni
a-HCV pozitivni
PAT pozitivni
Paul-Bunnelllv test/Ericson(lv test pozitivni
ETG v modi (mimo psych. ambul. SZZ Krnov) pozitivnl'
Kratom (mimo psych. ambul. SZZ Krnov) pOZitiVﬂi
Toxikologie (mimo psych. ambul. SZZ Krnov) pOZitiVﬂi
Toxoplasma IgA, IgE pozitivni
Borrelie WB pozitivni
Yersinie WB pozitivni
Rotaviry, Adenoviry ve stolici pozitivni
Zkouska kompatility pozitivni

Mezi extrémni/kritické vysledky patfi i Protrombinovy test — pomér s vysledkem vy38im nez 2. Vzhledem k
tomu, Zze Zadatelé pouze raritné uvadi antikoagulaéni terapii u pacientd s timto vySetfenim, nejsou tyto vysledky
hlaseny, ale na vysledkové zpravé je zobrazen text: ,Vysledek metody P_Protrombinovy test — pomér > 2 je
kriticky. Interpretujte s ohledem na pfipadnou antikoagulaéni 1é¢bu.”

9.7 Vzajemna komunikace

Hlaseni vysledkl a informace na vysledkovych listech jsou jednou, nikoliv vSak jedinou formou komunikace
s CL.

Snahou CL je, aby komunikace s vami, tedy nasSimi zakazniky, byla co nejefektivnéjsi, abychom co nejlépe
poznali vase potfeby a mohli se jim v co nejvétSi mife pFizplsobit a abyste byli co nejvice seznameni se
spektrem nami poskytovanych sluzeb a se zplisobem jejich vyuziti ve prospéch pacientu.

Pro vzajemnou vyménu informaci mohou slouzit:

« Laboratorni pfiru¢ka pro odbéry
V aktuélni podobé je vydavana minimalné jednou ro€né na www.szzkrnov.cz
« Informaéni letaky
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Slouzi k rychlému informovani o novych ¢&i ruSenych sluzbach, o zménach stavajicich sluzeb a
jinych dulezitych skuteénostech v dobé mezi jednotlivymi aktualizacemi laboratorni pfirucky

e Seminare poradané CL

o StiZnosti a podnéty
Jednou c¢tvrtletné Ize v ¢ekarné odbérové mistnosti spoleéné s pracovnikem CL vyplnit anketni
dotaznik Hodnoceni sluzeb Centralni laboratofe a odbérové mistnosti, ktery pomGze v budoucnu
zlepsit kvalitu poskytované zdravotnické péce

e Ankety, dotazniky

« Nahodné ziskané informace

VSichni pracovnici oddéleni jsou vedenim pozadani o to, aby informovali o pfipadnych hodnocenich

celkové ¢innosti CL nebo o konkrétnich pfipadech spoluprace s CL, o kterych se dozvédéli.

Tento zpusob ziskavani informaci je pracovnikim vysvétlen jako naprosto dobrovolny a v pfipadé

potfeby anonymni

WWW.SZZKrnov.cz

Doplriujici udaje na zadankach a informace od odbérovych sester

Udaje od svozovych pracovnik(

e-mail: laborator@centlab.cz

9.7.1 Zpusob reseni stiZznosti a reklamaci

Stiznosti se rozumi kazda pisemna informace o nespokojenosti pacientd, klinickych pracovnikd nebo ostatnich,
s kvalitou, objemem nebo v€asnosti poskytovanych sluzeb, se zplsobem komunikace nebo s jinymi
skute¢nostmi ovliviiujicimi vnimani CL zjejich strany, u niz je vyzadovana odpovéd (typicky: nevhodné
chovani, odmitnuti sluzeb atd.), stiznosti pfedavejte prostfednictvim CL nebo na sekretariat SZZ Krnov.
Reklamaci se rozumi pasivné ziskana informace o nespokojenosti pacientd, klinickych pracovnikii nebo
ostatnich, s kvalitou, objemem nebo v€asnosti poskytovanych sluzeb, se zpisobem komunikace nebo s jinymi
skute&nostmi ovliviiujicimi vnimani CL z jejich strany, ktera je podana uUstné nebo u které neni vyZadovana
odpoveéd (typicky: nedodani vysledk( nebo jejich nekompletnost nebo zpozdéni).

Je snahou CL stiznostem a reklamacim pFfedchazet. Pokud nejste s kvalitou arozsahem naSich sluzeb
spokojeni, pouzijte néktery z komunikacnich prostfedkd uvedeny v kapitole 9.7 této pfiru¢ky (nejlépe e-mail).
CL ma dokumentovany postup pro feSeni vasich stiznosti a reklamaci, ktery zajiStuje, Zze kazda stiznost nebo
reklamace bude zodpovédnymi pracovniky CL prezkoumana. PFfi oznamovani stiznosti nebo reklamace se
prosim snazte potlacit své emoce a problém se snazte co nejpfesnéji a co mozna nejjednoduseji zformulovat.

9.7.2 Klinické konzultace, pomoc pfi vybéru dostupnych vysSetieni

Pracovnici CL, jsou vedeni ktomu, aby se neustdle vzdélavali. Pfi pochybnostech o volbé nékterého
z vySetieni jsou pracovnici uvedeni v kapitole 2 této pfirucky pfipraveni vdm potfebné informace poskytnout.
Informace o vySetfeni jsou uvedeny ve standardnim operaénim postupu, ktery je k vySetfeni zpracovan.

10. Nejistota méreni

Centralni laboratorf stanovila nejistotu méreni minimalné u metod v rozsahu akreditace. Nejistotu mate moznost
ziskat u vedoucich usekl CL, manazera kvality CL anebo vedouciho Centralni laboratofe (viz kapitola 2). O
moznosti jak pozadat o nejistoty jsou zakaznici informovani na vysledkovém listu.

11. Doba odezvy

Povéfeni pracovnici (vedouci Usekl ve spolupraci s Iékafrem oddéleni) stanovili doby odezvy pro jednotliva
vySetteni.

Rychlost odezvy laboratofe na klinicky poZadavek je zakladnim atributem moderni klinické laboratore. Cas
odezvy odrazi klinické potfeby. Celkovy interval od odbéru biologického materialu do vydani vysledku, zahrnuje
napfiklad také dobu transportu vzorkd. Je proto nutné s timto ¢asovym Udajem pocitat. Centralni Zadanka
obsahuje poli¢ko na vyplnéni ¢asu zahajeni transportu, je tedy ve vaSem vlastnim zajmu tuto poloZku vyplnit.
Doby odezvy uvedené v tabulce vychazi z doporu€eni odbornych spole€nosti, a jsou uvedeny jako Casovy
interval od prevzeti biologického materialu laboratofi do zvefejnéni vysledku (tedy Laboratory Turnaround Time
- TAT). Laboratof garantuje jeho dodrzeni pro 80 % dodanych vzork(. Zbyvajicich 20 % je vyhrazeno pro
situace, kdy se vzorek fedi, probiha jina analyza a start nové analyzy je nutné odlozit a podobné.
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Poznamka
CL méa zpracovany postupy prijeti materialu. Jednou ze soucasti je i zapis ¢asu pfijeti poZadavk( do laboratore.
TAT je tedy ¢asovy udaj od skutecného pfijeti materialu v CL do vydani vysledku Zadateli (tedy i telefonicky!).

Vitalni indikace (v pfipadé SZZ Krnov se jedna o ptipad ,TROMBOLYZA*) - ordinace laboratorniho vySetfeni v
situaci spojené s ohrozenim zivota, kdy vysledek vySetfeni ma vliv na preZziti pacienta. Vzorky na vysetfeni maji
absolutni pfednost, je nutné zastavit analyzy jinych vySetifeni. Transport vzorku je pfedem ohlasen.

Statim (akutni vySetfeni) - ordinace laboratorniho vySetfeni v situaci, kdy vysledek vySetfeni mize zasadnim
zplUsobem ovlivnit rozhodovani o dalSi péci o nemocného. Vzorky na vySetfeni maji pfednost pfed ostatnimi
vzorky.

Tabulka &. 2: Dostupnost vysledki analyz ordinovanych z VITALNI INDIKACE a STATIM

A - Dostupnost pfi vitalni indikaci v minutach

B - Dostupnost pfi indikaci STATIM v minutach

C - Dostupnost rutinnich vysledkt = jedna se o udaj od pfijeti vzorku do CL po jeho uvolnéni v pracovni dny.
Pokud se jedna o distribuci materialu a/nebo vysledku vySetfeni mimo areal CL nebo jsou v dobé od pfijeti
do vydani vysledku dny pracovniho klidu, mGze se dle toho kone¢na doba odezvy prodlouZzit.

Analyt A B C

ABR 15 30 24 hod
Albumin v séru 30 60 24 hod
ALP 30 60 24 hod
ALT 30 60 24 hod
Amoniak 30 60 24 hod
AMS + pankreaticky izoenzym 30 60 24 hod
Anti-Mullerian hormon v séru (AMH) - - 24 hod
Antitrombin 30 60 24 hod
Anti-Xa - 60 24 hod
APTT 30 60 24 hod
AST 30 60 24 hod
Bilirubin 30 60 24 hod
Ca v moci - 60 24 hod
Ca 30 60 24 hod
Celkova bilkovina 30 60 24 hod
Celkova bilkovina v mogi - 60 24 hod
CK 30 60 24 hod
Cl v modi - 60 24 hod
Cl v pIné krvi 15 30 24 hod
Cl v séru 30 60 24 hod
COVID-19 * - 90 48 hod
CRP 30 60 24 hod
Cytologie likvoru 30 60 24 hod
D-dimer 30 60 24 hod
Diferencial mikroskopicky - 120 24 hod
Diferencial pfistrojové 15 45 24 hod
Digoxin - 60 24 hod
Etanol - 60 24 hod
Fe - 60 24 hod
Fibrinogen 30 60 24 hod
GGT 30 60 24 hod
Glukdza v likvoru 30 60 24 hod
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Glukéza v moci - 60 24 hod
Glukéza v plazmé 30 60 24 hod
Glukéza v séru 30 60 24 hod
HCG - 60 24 hod
IL-6 - 60 24 hod
K v modi - 60 24 hod
K v pIné krvi 15 30 24 hod
K v séru 30 60 24 hod
Kreatinin v moci - 60 24 hod
Kreatinin v séru 30 60 24 hod
Krevni obraz 15 45 24 hod
Krevni skupina 30 60 24 hod
Kyselina moc¢ova - 60 24 hod
Laktat 30 60 24 hod
Laktat v pIné krvi 15 30 24 hod
LD - 60 24 hod
Lipaza 30 60 24 hod
Mg v modi - 60 24 hod
Mg v séru 30 60 24 hod
Mocovina v mogi - 60 24 hod
Mocovina v séru 30 60 24 hod
Moc&-chemicky - 60 24 hod
Moc¢-sediment - 60 24 hod
Myoglobin - 60 24 hod
NA v moci - 60 24 hod
Na v pIné krvi 15 30 24 hod
Na v séru 30 60 24 hod
NAT - 60 24 hod
NT-proBNP - 60 24 hod
Osmolalita mogi - 60 24 hod
Osmolalita séra 25 60 24 hod
P - 60 24 hod
Parathormon - 60 24 hod
PAT - 60 24 hod
Procalcitonin - 60 24 hod
Protrombinovy test 30 60 24 hod
Retikulocyty 15 45 24 hod
Schistocyty - 120 24 hod
Spektrofotometrie likvoru * 30 60 24 hod
Teofylin - 60 24 hod
Toxikologicky screening - 30 24 hod
Trombinovy Cas 30 60 24 hod
Trombocyty citrat 15 45 24 hod
Trombocyty mikroskop - 120 24 hod
Troponin | 30 60 24 hod
Zkouska kompatibility - 90 24 hod

*pouze po telefonické konzultaci s CL

Pokud nékteré z vySetfeni, které ma CL v nabidce, neni uvedeno v tabulce, jedna se vétSinou o specialni
vySetfeni s dostupnosti rutinnich vysledk( 14 dni az 1 mésic.
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12. Systém managementu kvality v CL

Centralni laboratof je akreditovana CIA dle normy CSN EN ISO 15189, jako zdravotnicka laborator &. 8048
(www.cia.cz). Seznam vysSetfeni v rozsahu akreditace je uveden v kap. 14.1.

13. VySetrovani smluvnimi laboratoremi

Smiluvni laboratofi se dle normy CSN EN ISO 15189 rozumi externi laboratof, do niz se zasila vzorek
k laboratornimu vySetieni.

CL odpovida za volbu a sledovani jakosti smluvnich laboratofi a zajiStuje, aby smluvni laboratof odpovidala
pozadavkim na kompetenci k provadéni pozadovanych vySetfeni. CL si jako smluvni laboratofe vybira

akreditované laboratofe a pro specialni expertizy pak laboratofe k tomuto uréené (napf. SZU, NRL).

Vzorky z CL jsou odesilané do smluvni laboratore:

e pokud se jedna o vysledek, u kterého je tfeba dalSi konfirmace,

e pokud dané vySetfeni CL neprovadi.

Vysledek ziskany konfirmaénim vySetfenim ve smluvni laboratofi

e v kone¢ném vysledkovém listu CL jsou zahrnuty vSechny podstatné ¢asti vysledkd ze zpravy smluvni
laboratofe nebo konzultanta, a to beze zmén, které by mohly ovlivnit klinickou interpretaci;

e vysledky jsou oznaceny a je uvedeno, ze se jedna o vysledky vySetfeni ze smluvni laboratore.

Pozadované vysSetreni CL neprovadi

o vtakovém pfipadé je v CL vzorek pouze preanalyticky zpracovan dle pozadavkd smluvni laboratore,

oznacen, zabalen a pfedan k transportu;

e za distribuci vysledkl vySetfeni zadatelim je zodpovédna smluvni laborator.

14. Seznam metod

14.1 Seznam vysetieni v rozsahu akreditace

. Do Identifikace Predmét
Nazev vysetreni T ]

vysSetreni vysSetreni

Stanoveni latkové koncentrace mocoviny fotometrickou metodou SOP 1011153 Sérum, mo¢
[S_Urea, U_Urea]
Stanoveni latkové koncentrace kreatininu enzymaticky fotometrickou metodou SOP 1011282 Sérum, mo¢
[S_Kreatinin (enzymaticky), U_Kreatinin (enzymaticky)]
Stanoveni latkové koncentrace kyseliny mocové fotometrickou metodou SOP 1011001 Sérum, moc¢
[S_Kyselina mocova, U_ Kyselina mocova]
Stanoveni latkové koncentrace sodnych iontu iontové selektivni elektrodou SOP 1011086 Sérum, mo¢
[S_Sodik, U_Sodik]
Stanoveni latkové koncentrace celkového vapniku fotometrickou metodou SOP 1011056 Sérum, mo¢
[S_Vapnik, U_Vapnik]
Stanoveni latkové koncentrace celkového horciku fotometrickou metodou SOP 1011057 Sérum, mo¢
[S_Hofi¢ik, U_Hofrcik]
Stanoveni latkové koncentrace anorganickych fosfatii fotometrickou metodou SOP 1011109 Sérum, mo¢
[S_Fosfor, U_Fosfor]
Stanoveni latkové koncentrace celkového bilirubinu fotometrickou metodou SOP 1011110 Sérum
[S_Bilirubin celkovy]
Stanoveni katalytické koncentrace ALT fotometrickou metodou SOP 1011111 Sérum
[S_ALT]
Stanoveni katalytické koncentrace GGT fotometrickou metodou SOP 1011112 Sérum
[S_GGT]
Stanoveni katalytické koncentrace ALP fotometrickou metodou SOP 1011113 Sérum
[S_ALP]
Stanoveni katalytické koncentrace CK fotometrickou metodou SOP 1011114 Sérum
[S_CK]
Stanoveni latkové koncentrace chloridovych iontl iontové selektivni elektrodou SOP 1011291 Sérum, mo¢
[S_Chloridy, U_Chloridy]
Stanoveni katalytické koncentrace lipazy fotometrickou metodou SOP 1011116 Sérum
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[S_Lipaza]
Stanoveni katalytické koncentrace celkové amylazy fotometrickou metodou SOP 1011117 Sérum
[S_Amylaza celkova]
Stanoveni latkové koncentrace triacylglyceroli fotometrickou metodou SOP 1011295 Sérum
[S_Triacylglyceroly]
Stanoveni hmotnostni koncentrace ApoAl a ApoB imunoturbidimetrickou metodou SOP 1011122 Sérum
[S_Apolipoprotein Al, S_Apolipoprotein B]
Stanoveni hmotnostni koncentrace celkové bilkoviny fotometrickou metodou SOP 1011123 Sérum
[S_Celkova bilkovina]
Stanoveni latkové koncentrace zeleza fotometrickou metodou SOP 1011124 Sérum
[S_Zelezo]
Stanoveni latkové koncentrace ionizovaného vapniku iontové selektivni elektrodou SOP 1011126 Sérum, krev
[S_Ca ionizovany, B_Ca ionizovany]
Stanoveni latkového podilu glykovaného hemoglobinu (HbA1c) metodou HPLC SOP 1011108 Krev
[HB_Glykovany hemoglobin]
Stanoveni osmolality kryoskopickou metodou SOP 1011127 Sérum, moc¢
[S_Osmolalita, U_Osmolalita]
Stanoveni hmotnostni koncentrace celkové bilkoviny fotometrickou metodou SOP 1011128 Mo¢, likvor
[U_Celkova bilkovina, Csf_Celkova bilkovina]
Stanoveni hmotnostni koncentrace albuminu imunoturbidimetrickou metodou SOP 1011129 Mo¢
[U_Albumin
Stanoveni hmotnostni koncentrace albuminu fotometrickou metodou SOP 1011130 Sérum
[S_Albumin]
Stanoveni arbitrarni latkové koncentrace CA 125 CLIA metodou SOP 1011026 Sérum
[S_CA 125]
Stanoveni arbitrarni latkové koncentrace CA 19-9 CLIA metodou SOP 1011029 Sérum
[S_CA 19-9]
Stanoveni hmotnostni koncentrace volného PSA CLIA metodou SOP 1011044 Sérum
[S_PSA volny]
Stanoveni arbitrarni latkové koncentrace CA 15-3 CLIA metodou SOP 1011030 Sérum
[S_CA 15-3]
Stanoveni katalytické koncentrace AST fotometrickou metodou SOP 1011254 Sérum
[S_AST]
Stanoveni latkové koncentrace draselnych iontti iontové selektivni elektrodou SOP 1011292 Sérum, moc¢
[S_Draslik, U_Draslik]
Stanoveni katalytické koncentrace pankreatické amylazy fotometrickou metodou SOP 1011300 Sérum
[S_Amylaza pankreaticka]
Stanoveni latkové koncentrace cholesterolu HDL fotometrickou metodou SOP 1011293 Sérum
[S_HDL cholesterol]
Stanoveni latkové koncentrace cholesterolu LDL fotometrickou metodou SOP 1011294 Sérum
[S_LDL cholesterol (pfimo)]
Stanoveni hmotnostni koncentrace troponinu | CLIA metodou SOP 1011095 Sérum
[S_hs-Troponin I]
Stanoveni latkové koncentrace celkového cholesterolu fotometrickou metodou SOP 1011156 Sérum
[S_Cholesterol]
Kvalitativni a semikvantitativni chemické vySetfeni moce na automatickém analyzatoru SOP 1011146 Mo¢
reflexni fotometrii
[U_pH, U_Bilkovina, U_Glukéza, U_Aceton, U_Urobilinogen, U_Bilirubin, U_Krev,
U_Nitrity, U_Leukocyty, U_Specificka hustota, U_Barva, U_Zakal]
Kvantitativni morfologicka analyza mocového sedimentu na automatickém analyzatoru SOP 1011147 Mo¢
[U_Erytrocyty, U_Leukocyty, U_Valce leukocyt., U_Valce hyalinni, U_Valce
granulované, U_Epit.dlazdicov., U_Epit.kulovité, U_Bakterie, U_Kvasinky, U_Hlen,
U_Kryst.k.mocové, U_Drt,, U_Kryst.oxalatu, U_Tripelfosfat, U_Plisen, U_Spermie,
U_Shluky leukocytti]
Stanoveni latkové koncentrace glukézy fotometrickou metodou SOP 1011157 Sérum,
[S_Glukéza, P_Glukéza, Csf_Glukéza] plazma, likvor
Kvantitativni stanoveni koncentrace IgG a IgA protilatek proti Chlamydia trachomatis SOP 1011262 Sérum
EIA metodou
[S_anti-Chlam.tr.lgG, S_anti-Chlam.tr.IgA]

| Kvantitativni stanoveni IgG a IgA protilatek proti Chlamydia pneumoniae EIA metodou SOP 1011263 Sérum
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[S_anti-Chlam.pn.lgG, S_anti-Chlam.pn. IgA]

Kvalitativni stanoveni pfitomnosti povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg)
LEIA metodou
[S_HBsAg]

SOP 1011269

Sérum

Kvantitativni stanoveni koncentrace IgG protilatek proti Helicobacter pylori LEIA
metodou
[S_anti-Helicobac.lgG]

SOP 1011133

Sérum

Kvantitativni stanoveni koncentrace IgA protilatek proti Helicobacter pylori EIA
metodou
[S_anti-Helicobac.lgA]

SOP 1011134

Sérum

Kvantitativni stanoveni koncentrace IgG a kvalitativni stanoveni pfitomnosti igM
protilatek proti Toxoplasma gondii LEIA metodou
[S_anti-Toxo.lgG, S_anti-Toxo.IgM]

SOP 1011135

Sérum

Kvantitativni stanoveni koncentrace IgG a kvalitativni stanoveni pfitomnosti IgM
protilatek proti cytomegaloviru LEIA metodou
[S_anti-CMV IgG, S_anti-CMV IgM]

SOP 1011136

Sérum

Kvalitativni stanoveni pfitomnosti p24 HIV antigenu a protilatek proti HIV typu 1 (HIV-1 +
podtyp “O”) a typu 2 (HIV-2) LEIA metodou
[S_HIVp24 + anti-HIV1/2]

SOP 1011288

Sérum

Kvantitativni stanoveni celkovych protilatek proti viru hepatitidy A LEIA metodou
[S_anti-HAV celk.]

SOP 1011265

Sérum

Kvalitativni stanoveni pfitomnosti IgM protilatek proti hepatitidé A (anti-HAV IgM) LEIA
metodou
[S_anti-HAV IgM]

SOP 1011266

Sérum

Kvantitativni stanoveni koncentrace IgG a IgM protilatek proti Borrelia burgdorferi
ELISA metodou
[S_anti-Borrelia IgG, S_anti-BorrelialgM]

SOP 1011139

Sérum

Kvantitativni stanoveni koncentrace protilatek IgG (VCA, EBNA1 a EA) a IgM (VCA) proti
viru Epstein-Barrové (EBV) ELISA metodou
[S_anti-EBV VCA IgG, S_anti-EBV VCA IgM, S_anti-EBNA IgG, S_anti-EBV EA IgG]

SOP 1011141

Sérum

Stanoveni hmotnostni koncentrace kyseliny valproové imunoturbidimetrickou metodou
[S_Valproat]

SOP 1011024

Sérum

Stanoveni hmotnostni koncentrace teofylinu imunoturbidimetrickou metodou
[S_Teofylin]

SOP 1011094

Sérum

Stanoveni hmotnostni koncentrace IgA, IgG a IgM imunoturbidimetrickou metodou
[S_IgA, S_lgG, S_IgM]

SOP 1011118

Sérum

Stanoveni hmotnostni koncentrace CRP imunoturbidimetrickou metodou
[S_CRP]

SOP 1011019

Sérum

Stanoveni hmotnostni koncentrace transferinu imunoturbidimetrickou metodou
[S_Transferin]

SOP 1011296

Sérum

Kvantitativni stanoveni koncentrace celkovych protilatek IgE LEIA metodou
[S_IgE]

SOP 1011038

Sérum

Kvantitativni stanoveni koncentrace specifickych protilatek IgE LEIA metodou
[S_alergen]

SOP 1011060

Sérum

Kvalitativni stanoveni pfitomnosti protilatek IgG proti nuklearnim antigenim (ANA)
nepfimou imunofluorescenéni metodou
[S_ ANA]

SOP 1011075

Sérum

Kvantitativni stanoveni koncentrace protilatek IgG proti dsDNA ELISA metodou
[S_ anti — dsDNA]

SOP 1011062

Sérum

Kvantitativni stanoveni koncentrace protilatek IgA, IgG a IgM revmatoidniho faktoru
(RF) ELISA metodou
[S_Revm. faktor IgA, S_Revm. faktor IgG, S_Revm. faktor IgM]

SOP 1011101

Sérum

Kvalitativni stanoveni pritomnosti protilatek IgG proti extrahovatelnym jadernym a
cytoplazmatickym antigentim (ENA screening) ELISA metodou
[S_ENA screening]

SOP 1011085

Sérum

Kvantitativni stanoveni koncentrace protilatek IgG proti specifickym citrulinovym
peptidim ELISA metodou
[S_anti-CCP]

SOP 1011155

Sérum

Kvantitativni stanoveni koncentrace protilatek IgA proti tkanové transglutaminaze
ELISA metodou [S_Transglut. IgA]

SOP 1011082

Sérum
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Stanoveni hmotnostni koncentrace AFP CLIA metodou

[S_Alfa-I-fetoprotein]

Stanoveni hmotnostni koncentrace CEA CLIA metodou

[S_CEA]

Stanoveni hmotnostni koncentrace ferritinu CLIA metodou

[S_Ferritin]

Stanoveni hmotnostni koncentrace celkového PSA CLIA metodou

[S_PSA celkovy]

Stanoveni latkové koncentrace volného T4 CLIA metodou

[S_T4 volny]

Stanoveni latkové koncentrace volného T3 CLIA metodou

[S_T3 volny]

Stanoveni arbitrarni latkové koncentrace anti-tyreoglobulinovych protilatek CLIA
metodou

[S_Anti-tyreoglobulin]

Stanoveni arbitrarni latkové koncentrace protilatek proti tyroidalni peroxidaze CLIA
metodou

[S_Anti-tyreoidalni peroxidaza]

Stanoveni arbitrarni latkové koncentrace hCG CLIA metodou

[S_hCG]

Stanoveni hmotnostni koncentrace myoglobinu CLIA metodou

[S_Myoglobin]

Stanoveni arbitrarni latkové koncentrace TSH CLIA metodou

[S_TSH]

Stanoveni aktivovaného parcialniho tromboplastinového testu optickou metodou na
analyzatoru Sysmex CS-2000i

[P_ APTT pac., P_APTT-pomér]

Stanoveni protrombinového testu na analyzatoru Sysmex CS-2000i
[P_Protrombinovy test, P_Protrombinovy test-pomér]

Stanoveni koncentrace fibrinogenu optickou metodou na analyzatoru Sysmex CS-2000i
[P_fibrinogen]

Kvantitativni stanoveni aktivity antitrombinu spektrofotometrickou metodou na
analyzatoru Sysmex CS-2000i

[P_antitrombin]

Stanoveni parametrt krevniho obrazu na analyzatoru Sysmex XN-1000
[B_Erytrocyty RBC, B_Leukocyty WBC, B_Trombocyty PLT, B_Normoblasty absolutné,
B_Normoblasty relativné, B_Hemoglobin HGB, B_Hematokrit HCT,
B_Tromb.sti.obj.MPV, B_Eryt. ki. RDW-CV, B_Str.obj.ery. MCV, B_Barv. ery. MCH,
B_Sti.b.kon. MCHC, B_Eryt. ki. RDW-SD, B_Tromb.kfivka PDW]

Stanoveni parametr krevniho obrazu na analyzatoru Sysmex KX-21N

[B_Erytrocyty RBC, B_Leukocyty WBC, B_Trombocyty PLT, B_Hemoglobin HGB,
B_Hematokrit HCT, B_Tromobj.MPV, B_Eryt. k. RDW-CV, B_Stf.obj.ery. MCV]
Stanoveni hodnot pétipopulaéniho rozpoétu leukocytli na analyzatoru Sysmex XN-1000
[B_Lymfocyty abs. pocet, B_Lymfocyty rel. pocet, B_Monocyty abs. pocet,
B_Monocyty rel. pocet, B_Bazofily abs. pocet, B_Bazofily rel. po¢et, B_Eozinofily abs.
pocet, B_Eozinofily rel. pocet, B_Neutrofily abs. pocet, B_Neutrofily rel. pocet]
Stanoveni poétu retikulocytti a ekvivalentu hemoglobinu v retikulocytech na
analyzatoru Sysmex XN-1000

[B_Retikulocyty abs., B_Retikulocyty rel.]

Vysetreni krevni skupiny zkumavkovou metodou

[B_Krevni skupina]

Test kompatibility sloupcovou aglutinaci BioRad

[P_Scr. protilatek, P_Scr.prot.sol. R1, P_Scr.prot.sol. R2, P_Scr.prot.sol. rr,
P_Scr.prot.enz. R1, P_Scr.prot.enz. R2, P_Scr.prot.enz. rr, B_Krevni skupina, P_Vys.
kompatibil., P_Vys. kompatibil.sol., P_Vys. kompatibil.enz]

Pfimy antiglobulinovy test sloupcovou aglutinaci BioRad

[B_Coombs.pi.(PAT), B_Senzibiliz. ery, B_Antigl.kvant.lgG]

Screening nepravidelnych antierytrocytarnich protilatek v NAT a enzymatickém testu v
plazmé sloupcovou aglutinaci BioRad

[P_Scr. protilatek, P_Scr.prot.sol. R1, P_Scr.prot.sol. R2, P_Scr.prot.sol. rr,
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SOP 1011064

SOP 1011035

SOP 1011154

SOP 1011069

SOP 1011093

SOP 1011068

SOP 1011142

SOP 1011152

SOP 1011143

SOP 1011144

SOP 1011090

SOP 1011326

SOP 1011092

SOP 1011145

SOP 1011149

SOP 1011150

SOP 1011306

SOP 1011304

Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum
Sérum

Sérum

Sérum

Sérum
Sérum
Sérum

Plazma

Plazma
Plazma

Plazma

Krev

Krev

Krev

Krev

Krev, plazma

Krev, plazma

Krev

Krev, plazma
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P_Scr.prot.enz. R1, P_Scr.prot.enz. R2, P_Scr.prot.enz. rr, B_Autoprotil.enzym,

B_Autoprotil.LISS]

VysSetieni krevni skupiny na automatickém analyzatoru IH 500

[B_krevni skupina (A)]

Screening nepravidelnych antierytrocytarnich protilatek v plazmé sloupcovou

aglutinaci na analyzatoru IH 500
[P_Scr. protilatek (A)]

Vysetieni kompatibility sloupcovou aglutinaci na analyzatoru IH 500

SOP 1011322 Krev

SOP 1011321 Plazma

SOP 1011320 Krev, plazma

[P_Scr. protilatek (A), B_krevni skupina (A), P_Vys. kompatibil. (A)]

Odbér vzorku zilni krve
Odbér vzorku kapilarni krve

14.2

Zilni krev
Kapilarni krev

0905003A
0905003B

Abecedni seznam vysetifovanych metod

Zkratky u véku ve fyziologickych rozmezich maji tento vyznam:
D —den, T — tyden, M — mésic, R — rok, F — osoba Zzenského pohlavi, M — osoba muzského pohlavi.

Vysvétlivky pro zdroj referenénich mezi

PL
PLPM
NCLP
CHS
DOS
oL
CcL

Pribalovy letak

Pfibalovy letak pfedchazejici metody
Narodni Ciselnik laboratornich polozek
Ceska hematologicka spole¢nost
Doporuce/ni odborné spolec¢nosti
Odborna literatura

Stanoveno v laboratofi

Metody vySetiované na useku biochemie

B-CTX: Beta-CrossLaps v séru
Princip vySetieni

Odebirany material

Odebirejte do

Pokyny pro pacienta

Specialni podminky

Material k tomuto vySetieni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za
Vysetieni na STATIM

VysSetieni nelze doordinovat.

Referencéni rozmezi

ECLIA

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni (s gelem) Sarstedt — hnédy uzavér

nalaéno, ranni vzorek

Koncentrace 3 CTx v séru je ovlivnéna cirkadiannim rytmem - doporu¢eno odebirat
vzdy za stejnych podminek.

denné, 24 hodin

Po-P4& 6:30-15:00

3dny/1den
neprovadime

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
F 0 30 148 967 ng/l PL
F 30 40 150 635 ng/l PL
F 40 50 131 670 ng/l PL
F 50 60 183 1060 ng/l PL
F 60 70 171 970 ng/l PL
F 70 150 152 858 ng/l PL
M 0 30 238 1019 ng/l PL
M 30 40 225 936 ng/l PL
M 40 50 182 801 ng/l PL
M 50 60 161 737 ng/l PL
M 60 70 132 752 ng/l PL
M 70 150 118 776 ng/l PL
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a-TSH (TRAK): Protilatky proti TSH receptoru v séru

Princip vySetieni ECLIA

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni (s gelem) Sarstedt — hnédy uzaver
Podminky transportu Transport krve do laboratofe v den odbéru

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 0 1,75 u/l PL

ABR: parcialni tlak kysliku (p0O2)

Princip vySetieni Amperometrie

Odebirany material PIna krev

Odebirejte do QOdbér arterialni; odbér kapilarni; odbér pupeénikové krve dle materialu, viz
specialni podminky

Specialni podminky Odbér arterialni: Plast s protisrazlivou pfisadou - heparinat

Odbér kapilarni: Heparinizovana plastova kapilara

Odbér pupecnikové krve: Plast s protisrazlivou pfisadou - heparinat

Odbér krve provést anaerobné do zkumavky na acidobazickou rovnovahu.
Odebrana krev nesmi obsahovat bublinky vzduchu.

Krev v odbérové zkumavce je nutné promichat.

Max. €as od ziskani do zpracovani vzorku je 15 min pfi doporu¢ené teploté 20°C.

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin
VysSetieni provadime rutinné denné, 24 hodin
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
VySetieni na STATIM denné, 24 hodin
Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.
nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 15 minut
VysSetieni nelze doordinovat.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 4T 7,6 9,2 kPa NCLP
47 1 9,3 11,4 kPa NCLP
1 15 10,8 12,7 kPa NCLP
15 150 9,9 14,4 kPa NCLP

ABR: parcialni tlak oxidu uhli¢itého (pC0O2)

Princip vySetieni Potenciometrie

Odebirany material PIna krev

Odebirejte do QOdbér arterialni; odbér kapilarni; odbér pupeénikové krve dle materialu, viz
specialni podminky

Specialni podminky Odbér arterialni: Plast s protisrazlivou pfisadou - heparinat

Odbér kapilarni: Heparinizovana plastova kapilara

Odbér pupecnikové krve: Plast s protisrazlivou pfisadou - heparinat

Odbér krve provést anaerobné do zkumavky na acidobazickou rovnovahu.
Odebrana krev nesmi obsahovat bublinky vzduchu.

Krev v odbérové zkumavce je nutné promichat.

Max. €as od ziskani do zpracovani vzorku je 15 min pfi doporu¢ené teploté 20°C.

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin
VySetieni provadime rutinné denné, 24 hodin
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
VySetieni na STATIM denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
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telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 15 minut

Vysetreni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 1D 4 7,3 kPa N(:)LP
2D 5D 4.4 6 kPa NCLP
6D 1 4.4 5,3 kPa NCLP
1 3 4,4 5,5 kPa NCLP
3 14 4,4 5,65 kPa NCLP
14 150 4,8 59 kPa NCLP

ABR: pH

Princip vySetieni Potenciometrie

Odebirany material PIna krev

Odebirejte do

Specialni podminky

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
VySetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

VySetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

QOdbér arterialni; odbér kapilarni; odbér pupeénikové krve dle materialu, viz
specialni podminky

Odbér arterialni: Plast s protisrazlivou pfisadou - heparinat

Odbér kapilarni: Heparinizovana plastova kapilara

Odbér pupecnikové krve: Plast s protisrazlivou pfisadou - heparinat

Odbér krve provést anaerobné do zkumavky na acidobazickou rovnovahu.
Odebrana krev nesmi obsahovat bublinky vzduchu.

Krev v odbérové zkumavce je nutné promichat.

Max. €as od ziskani do zpracovani vzorku je 15 min pfi doporu¢ené teploté 20°C.
denng, 24 hodin

denné, 24 hodin

3dny/1den
denné, 24 hodin

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 15 minut

VysSetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 1D 7,220 7,414 NCLP
2D 5D 7,300 7,420 N(:)LP
6D 1 7,320 7,430 NCLP
1 14 7,330 7,435 NCLP
14 150 7,360 7,440 NCLP

ACTH: Adrenokortikotropin v plazmé

Princip vysetreni ECLIA

Odebirany material

Odebirejte do

Podminky transportu

Material k tomuto vySetieni pfijmeme
VysSetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za
VySetieni na STATIM

Vysetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Krev vendzni

Plast s protisrazlivou pfisadou — EDTA Sarstedt - rlizovy uzavér
Ihned po odbéru ulozte do tajiciho ledu a dodejte do laboratofe
Po-P4 6:30-15:00

Po-P4 6:30-15:00

3dny/1den
neprovadime

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 7.2 63,3 ng/l PL
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AFP: alfa-I-fetoprotein v séru

Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 69

Princip vySetieni CLIA

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

VysSetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

VysSetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.
Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 0 8,1 pg/l PL
Albumin v mo¢i
VySsetieni v rozsahu akreditace cislo: 25
Princip vySetieni Imunoturbidimetrie
Odebirany material Mo¢€ - pfenostné nesbirana — viz specialni podminky
Odebirejte do Plast bez Upravy Sarstedt - Zluty uzavér
Specialni podminky Podle sou¢asnych doporu€eni odbornych spole¢nosti je preferovano kvantitativni
stanoveni albuminu v nesbirané moci (nahodny vzorek) a vypocet albumin-
kreatininového kvocientu (ACR) pfed stanovenim albuminurie z ¢asovanych vzorku
(sbér pfes noc nebo za 24 hodin)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 0 20 mg/l CL
Interpretace/Hodnoceni

VySe uvedené rozmezi je pouze orientacni, rozhodujici je hodnoceni podle ACR (viz vypoctové metody nize) nebo odpadu albuminu
v moci (viz vypoctové metody nize).

Albumin v séru

VySsetieni v rozsahu akreditace cislo: 26

Princip vySetieni Absorpcni spektrofotometrie
Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Specialni podminky Zabrarite hemolyze!
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

VysSetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

VySetieni na STATIM denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 1 27 33 gll NCLP
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1 15 30
15 150 32

ALP: Alkalicka fosfatdaza v séru

VySetieni v rozsahu akreditace
Princip vysetreni

Odebirany material

Odebirejte do

Specialni podminky

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
VysSetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za
VySetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.
nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, Ze potfebny material je v

dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Vydani: 28. elektronické vydani

Vydano: 13. 03. 2024

NCLP
PL

43 g/
48 gll

¢islo: 11

Absorpéni spektrofotometrie

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Zabrarite hemolyze!

denng, 24 hodin

denné, 24 hodin

3dny/1den
denné, 24 hodin

60 minut

30 minut

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni

F 1D ™ 0,8 6,8 ukat/| PLPM
F ™ 1 2,07 5,68 uakt/l PLPM
F 1 4 1,8 5,28 ukat/| PLPM
F 4 7 1,6 4,95 ukat/| PLPM
F 7 10 1,2 5,42 uakt/l PLPM
F 10 13 0,9 5,53 ukat/| PLPM
F 13 16 083 27 ukat/| PLPM
F 16 18 0,78 1,98 uakt/l PLPM
F 18 150 0,6 1,8 ukat/| PLPM
M 1D ™ 1,25 5,32 ukat/| PLPM
M ™ 1 1,37 6,38 uakt/l PLPM
M 1 4 1,73 5,75 ukat/| PLPM
M 4 7 1,6 5,15 ukat/| PLPM
M 7 10 143 525 uakt/l PLPM
M 10 13 0,7 6,03 ukat/| PLPM
M 13 16 1,23 6,5 ukat/| PLPM
M 16 18 0,87 29 uakt/l PLPM
M 18 150 0,7 2,2 ukat/| PLPM

ALT: Alaninaminotransferaza v séru

VySsetieni v rozsahu akreditace
Princip vySetieni

Odebirany material

Odebirejte do

Priprava pacienta

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za
Vysetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.
nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v

dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

¢islo: 9

Absorpcni spektrofotometrie

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Vynechat svalovou namahu pfed odbérem

denné, 24 hodin

dennég, 24 hodin

3dny/1den
denné, 24 hodin

60 minut

30 minut

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 6T 0 0,73 ukat/| NCLP
6T 1 0 0,85 uakt/l NCLP
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1 15 0 0,61 ukat/| NCLP

15 150 0 0,67 ukat/| PL
U této metody se hlasi vysledky, které piekroc¢i dolni/horni mez pro hlaseni kritickych vysledku (zalezi na okolnostech)
dolni mez horni mez jednotka
0,00 5,00 ukat/|

Amoniak (NH3) v plazmé
Princip vySetieni

Odebirany material

Odebirejte do

Specialni podminky

Absorpcni spektrofotometrie
Krev venézni
Sklo, plast s protisrazlivou pfisadou — EDTA Sarstedt - rdzovy uzavér

zcela naplnéna krvi.

Ihned po odbéru dodejte do laboratore
denné, 24 hodin

denné, 24 hodin

Podminky transportu

Material k tomuto vySetieni pfijmeme
VysSetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za

VySetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

3dny/1den
denné, 24 hodin

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut
Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.
nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

VysSetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Zabrarite hemolyze! Hemolyza zvySuje koncentraci amoniaku. Zkumavka musi byt

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 1D 64 107 umol/l oL
1D ™ 56 92 umol/l oL
™ 18 21 50 umol/l OL
18 150 10 53 umol/l NCLP

AMS: alfa-amylaza v moci

Princip vySetieni
Odebirany material
Odebirejte do

AbsorpCni spektrofotometrie
Mo¢
Plast bez upravy Sarstedt - Zluty uzaver

denné, 24 hodin
denné, 24 hodin

Material k tomuto vySetieni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za
Vysetieni na STATIM

VysSetieni nelze doordinovat.

3dny/1den
neprovadime

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni

F 0 150 0 7,5 ukat/l PLPM

M 0 150 O 8,2 ukat/l PLPM

AMS: alfa-amyldaza v moci (pankreaticky isoenzym)

Princip vySetieni Absorpcni spektrofotometrie
Odebirany material Mo¢

Odebirejte do Plast bez Upravy Sarstedt - Zluty uzavér
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za
VySetieni na STATIM

Vysetieni nelze doordinovat.

3dny/1den
neprovadime

Referenc¢ni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni

F 0 150 0 53 ukat/| PLPM

M 0 150 0 5,9 ukat/| PLPM
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AMS: alfa-amylaza v séru

Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 15

Princip vySetieni Absorpcni spektrofotometrie
Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

VysSetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

VysSetieni na STATIM denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, Ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 O 2,0 ukat/| PL
U této metody se hlasi vysledky, které prekroci dolni’/horni mez pro hlaseni kritickych vysledkt (zalezi na okolnostech)
dolni mez horni mez jednotka
0,00 10,00 ukat/|

AMS: alfa-amylaza v séru (pankreaticky isoenzym)

Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 33

Princip vySetieni Absorpcni spektrofotometrie
Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denné, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 24 hodin

VysSetieni na STATIM denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dn(i od pfrijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, Ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 0 0,9 ukat/| PL
Anti-Miillerian hormon v séru (AMH)
Princip vysetreni ECLIA
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin
VySetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30 — 15:00
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
VySetieni na STATIM neprovadime

VysSetieni nelze doordinovat.
VysSetieni pouze za pfimou uhradu

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
20 24 1,52 9,95 ug/l PL
24 29 1,2 9,05 ug/l PL
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29 34 0,711 7,59 ug/l PL
34 39 0,405 6,96 ug/ | PL
39 44 0,059 4,44 ug/l PL
44 150 0,01 1,79 ug/L PL

Pro vysledky pod hodnotou 0,681 ug/l je pravdépodobnost nizkého, nebozadného poctu oocytd minimainé 63%.
Pro vysledky >2,27 ug/l je pravdépodobnost vice nez 15 rezervnich oocytl vice nez 75%.
U fertilnich Zzen s prokazanou diagnézou polycystickych ovarii je rozmezi bez ohledu na vék 2,41 — 17,1 ug/I.

anti-TG: Protilatky proti tyreoglobulinu v séru

Vysetieni v rozsahu akreditace cislo: 75

Princip vySetieni CLIA

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Podminky transportu Transport krve do laboratofe v den odbéru

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 O 4,5 ku/l PL

anti-TPO: Protilatky proti tyreoidalni peroxiddze v séru

VySsetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 76

Princip vySetieni CLIA

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Podminky transportu Transport krve do laboratofe v den odbéru

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

VysSetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dn(i od pfrijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 0 60 ku/l PL

Apo A I: Apolipoprotein A | v séru

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 18

Princip vysetreni Imunoturbidimetrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Pokyny pro pacienta nalacno 12 hodin

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

VysSetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni

F 0 150 1,1 1,9 g/l DOS

M 0 150 1,0 1,7 g/l DOS
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Apo B: Apolipoprotein B v séru

Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 18

Princip vySetieni Imunoturbidimetrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Pokyny pro pacienta nala¢no 12 hodin

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 0,5 1,0 g/l DOS
ASLO: Antistreptolysin O v séru
Princip vySetieni Imunoturbidimetrie
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
VysSetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 6 0 100 klu/ PL
6 15 0 250 kIu/i PL
15 150 O 200 kIu/I PL

AST: aspartataminotransferdza v séru

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 31

Princip vysetreni Absorpéni spektrofotometrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Priprava pacienta Vynechat svalovou namahu pred odbérem
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

VySetieni na STATIM denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 6T 0 1,21 ukat/| NCLP
6T 1 0 0,97 ukat/| NCLP
1 15 0 0,63 ukat/| NCLP
15 150 0 0,67 ukat/| PL

beta-2-mikroglobulin v séru
Princip vySetieni Imunoturbidimetrie
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Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetreni pfijmeme

VySetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

VySetieni na STATIM

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Vydano: 13. 03. 2024

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
denné, 24 hodin

Po-P4 6:30-15:00

3dny/1den
neprovadime
do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéfi, ze potrebny material je v

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 1,00 240 mg/| PL

Bilirubin primy (konjugovany) v séru
Princip vysetreni

Odebirany material

Odebirejte do

Specialni podminky

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
VySetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

VySetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za
Vysetieni Ize doordinovat do 3 dn(i od pfijeti vzorku
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Absorpéni spektrofotometrie

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material je nutné chranit pfed pfimym svétlem (snizeni hodnot)

denné, 24 hodin

denné, 24 hodin

3dny/1den
denné, 24 hodin

60 minut

30 minut
do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéfi, ze potfebny material je v

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 0 5 umol/l PL

Bilirubin v séru

VySetieni v rozsahu akreditace
Princip vysetreni

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za
Vysetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za

¢islo: 8

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za
Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Absorpéni spektrofotometrie

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
denng, 24 hodin

denng, 24 hodin

3dny/1den
denné, 24 hodin

60 minut

30 minut
do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéfi, ze potrebny material je v

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj

od do dolni  horni

0 1D 20 150 umol/l PLPM
1D 2D 22 193 umol/l PLPM
2D 4D 12 217 umol/l PLPM
4D 6D 2 216 umol/l PLPM
™ 18 3 17 umol/l PLPM
18 150 2 21 umol/l PLPM

U této metody se hlasi vysledky, které piekroc¢i dolni/horni mez pro hlaseni kritickych vysledku (zalezi na okolnostech).
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dolni mez horni mez jednotka

0,00 100,00 umol/l

C-peptid v séru

Princip vySetieni CLIA

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni nelze doordinovat.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 322 1529 pmol/l PL

C3: C3 sloZzka komplementu v séru

Princip vysetreni Imunoturbidimetrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné 1x tydné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 0,75 1,40 gll NCLP
C4: C4 sloZzka komplementu v séru
Princip vySetieni Imunoturbidimetrie
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
VySetieni provadime rutinné 1x tydné
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenc¢ni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 0,10 0,35 gll NCLP
CA 125: Karbohydrdtovy antigen 125 v séru
Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 27
Princip vySetieni CLIA
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Podminky transportu Transport krve do laboratofe v den odbéru
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dn(i od pfrijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.
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Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
F 0 150 0 30,2 ku/l PL

CA 15-3: Karbohydratovy antigen 15-3 v séru

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 30

Princip vysetreni CLIA

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
F 18 150 0 32,4 ku/l PL

CA 19-9: Karbohydratovy antigen 19-9 v séru

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 28

Princip vysetreni CLIA

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 O 30,9 kU/I PL
CA 72-4: Karbohydratovy antigen 72-4 v séru
Princip vysetreni ECLIA
Odebirany material Krev vendzni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 0 6,9 klu/ PL

Ca ioniz.: Vapnik (Calcium) ionizovany v plné krvi (v ramci arterialniho ABR)

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 21

Princip vysetreni ISE

Odebirany material Krev aterialni

Odebirejte do Plast s protisrazlivou pfisadou - heparinat

Odbér na ABR
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Material k tomuto vySetieni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za

Vysetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

denné, 24 hodin
denné, 24 hodin

3dny/1den
denné, 24 hodin

Vydano: 13. 03. 2024

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetieni nelze doordinovat.

Referenc¢ni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
15 150 1,12 1,32 mmol/l oL

Ca ioniz.: Vapnik (Calcium) ionizovany v séru

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 21
Princip vysetreni

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetreni pfijmeme

Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

Vysetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

ISE
Krev venézni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)

denné, 24 hodin
denné, 24 hodin

3dny/1den
denné, 24 hodin

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 6T 1,4 1,5 mmol/l oL
6T 150 0,9 1,3 mmol/l oL

Ca: Vdpnik (Calcium) v mogi
Vysetieni v rozsahu akreditace
Princip vySetieni

Odebirany material

Odebirejte do

Specialni podminky

¢islo: 5

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
VysSetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

VySetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za
VysSetieni nelze doordinovat.

Interpretace/Hodnoceni
viz. Odpad Ca mo¢i

Ca: Vapnik (Calcium) v séru
VySsetieni v rozsahu akreditace
Princip vySetieni

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetieni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

¢islo: 5
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Absorpcni spektrofotometrie
Mo¢€ sbirana
Plast bez Upravy Sarstedt - Zluty uzavér

Moc¢ sbirejte do plastové nadoby bez konzervacénich pfisad, idealni je na zacatku

sbéru do nadoby pfidat 10 ml 6M HCI
denné, 24 hodin
denné, 24 hodin

3dny/1den
denné, 24 hodin

60 minut

Absorpcni spektrofotometrie
Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

denné, 24 hodin
denné, 24 hodin
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tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 10D 1,90 2,60 mmol/l NCLP
10D 2 225 275 mmol/l NCLP
2 12 220 2,70 mmol/l NCLP
12 15 215 2,60 mmol/l NCLP
15 18 210 2,55 mmol/l NCLP
18 150 2,18 2,60 mmol/l PL

CB: celkova bilkovina v likvoru

VySetieni v rozsahu akreditace Cislo: 24

Princip vysetreni Absorpéni spektrofotometrie
Odebirany material Likvor

Odebirejte do Plast bez upravy Sarstedt — Liquor bily uzavér
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 ™ 0 1,5 g/l oL
™ 6M 0,3 1,0 g/l OL
6M 150 0,2 0,5 gll oL
CB: celkova bilkovina v mo¢i
VySetieni v rozsahu akreditace C¢islo: 24
Princip vysetreni Absorpéni spektrofotometrie
Odebirany material Mo¢ sbirana pokud chcete stanoviit odpad CB mo¢i
Mo¢€ nesbirana pokud chcete stanovit pomér CB/Kreatinin (PCR)
Odebirejte do Plast bez Upravy Sarstedt - Zluty uzavér
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin
Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 2 dnii od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Interpretace/Hodnoceni
viz. Odpad CB moci nebo viz PCR (pomér U_Celkova bilkovina/U_Kreatinin)

CB: celkova bilkovina v séru

Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 19
Princip vysetreni Absorpéni spektrofotometrie
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Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Specialni podminky Zabrarite hemolyze!

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 1T 44 76 gll NCLP
1T 1 51 73 g/l NCLP
1 2 56 75 gll NCLP
2 3 58 78 gll NCLP
3 15 60 80 g/l NCLP
15 150 57 82 gll NCLP

CDT: Karbohydratdeficientni transferin v séru

Princip vysetreni HPLC

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné Ctvrtek 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 4 dny /2 dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

V pripadé doordinovani nutno telefonicky ovérit, zda je v laboratofi material v dostateéném mnozstvi a kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 O 1,9 %

CEA: Karcinoembryonalni antigen v séru

VySsetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 70

Princip vySetieni CLIA

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 O 2,5 ug/l PL

Cholesterol v séru

VySsetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 37

Princip vysetreni Absorpéni spektrofotometrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin
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VysSetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 ™ 1 2,1 mmol/l NCLP
™ 1 1,3 4 mmol/l NCLP
1 3 2,5 4,5 mmol/l NCLP
3 15 2,1 4,3 mmol/l NCLP
15 150 2,9 5 mmol/l DOS

Chromogranin A v séru

Princip vySetieni ELISA

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Priprava pacienta Ranni odbér (6 az 8 hod.) nala¢no

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné dle poctu vzorkd; minimalné 1x mési¢né

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 0 100 ug/I PL
CIK: Cirkulujici imunitni komplexy v séru
Princip vysetreni Spektrofotometrie
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin
VySetieni provadime rutinné 1x tydné
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny
VysSetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 0 150 [1]
CK: Kreatinkindza v séru
VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 12
Princip vysetreni Absorpéni spektrofotometrie
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Pokyny pro pacienta Vynechat svalovou namahu pfed odbérem
Specialni podminky Neodebirejte po chirurgickych vykonech nebo opakovanych intramuskularnich
injekcich. Zabrante hemolyze!
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin
VySetieni provadime rutinné denné, 24 hodin
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
VySetieni na STATIM denné, 24 hodin
Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.
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nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut
Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenc¢ni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni

F 15 150 04 24 ukat/| PLPM

M 15 150 04 2,9 ukat/l PLPM
0 1D 7.8 20 ukat/l PLPM
2D 5D 325 11,7 ukat/| PLPM
6D 6M 0,68 5,5 ukat/l PLPM
6M 15 0,4 3,82 ukat/| PLPM

Cl: Chloridy v mo¢i

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 13

Princip vysetreni ISE s diluci

Odebirany material Mo¢ sbirana

Odebirejte do

Material k tomuto vySetreni pfijmeme

Vysetieni provadime rutinné

Plast bez upravy Sarstedt - Zluty uzavér
denng, 24 hodin
denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

Vysetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

3dny/1den
denné, 24 hodin

Interpretace/Hodnoceni
viz. Odpad CL mo¢i

Cl: Chloridy v plné krvi (v ramci arterialniho ABR)

Princip vySetieni Elektrochemie

Odebirany material Krev arterialni

Odebirejte do Plast s protisrazlivou pfisadou - heparinat Li

Odbér na ABR

Odbér nutné provadét bez zatazené paze a bez cvi¢eni. Hemolyza, lipemie a
ikterita mohou ovlivnit vysledky stanoveni

Dodat do laboratofe do 15 min

denng, 24 hodin

denné, 24 hodin

Priprava pacienta

Podminky transportu

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
VySetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

Vysetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

3dny/1den
denné, 24 hodin

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 15 minut

Vysetieni nelze doordinovat.

Referenc¢ni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 1 95 115 mmol/l
1 15 97 110 mmol/l
15 150 97 108 mmol/l

Cl: Chloridy v séru

Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 13

Princip vysetreni ISE s diluci

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
dennég, 24 hodin

denné, 24 hodin

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
VysSetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
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VySetieni na STATIM denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 6T 96 116 mmol/l oL
6T 1 95 115 mmol/I oL
1 15 95 110 mmol/l oL
15 150 97 108 mmol/l oL

CRP: C-reaktivni protein v séru

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 58

Princip vysetreni Imunoturbidimetrie
Odebirany material Krev vendzni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin
Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut
Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 4D 0 15 mg/l oL
4D 1 0 10 mg/l OL
1 150 O 5 mg/| NCLP
U této metody se hlasi vysledky, které prekroci dolni’/horni mez pro hlaseni kritickych vysledku (zalezi na okolnostech).
dolni mez horni mez jednotka
0,00 100,00 mgl/l
Cu: Méd’ (Cuprum) v séru
Princip vySetieni AbsorpCni spektrofotometrie
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Specialni podminky Vyvarovat se kontaminaci EDTA
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné 1x tydné
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny
Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, Ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
F 0 150 126 244 umol/l PL
M 0 150 11 22 umol/l PL
CYFRA 21-1: Cytokeratin fragment 21-1 v séru
Princip vysetreni ECLIA
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
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Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 O 2,4 ug/l PL
DHEAS: Dehydroepiandrosteron sulfat v séru
Princip vySetieni ECLIA
Odebirany material Krev vendzni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny
Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 1T 2,93 16,50 umol/l PL
1T ™ 0,86 11,70 umol/l PL
™ 1 0,09 3,35 umol/l PL
1 5 0,01 0,53 umol/l PL
5 10 0,08 2,31 umol/l PL
F 10 15 0,92 7,60 umol/l PL
F 15 20 1,77 9,99 umol/l PL
F 20 25 4,02 11,00 umol/l PL
F 25 35 268 9,23 umol/l PL
F 35 45 1,65 9,15 umol/l PL
F 45 55 0,96 6,95 umol/l PL
F 55 65 0,51 5,56 umol/l PL
F 65 75 0,26 6,68 umol/l PL
F 75 150 0,33 4,18 umol/l PL
M 10 15 0,66 6,70 umol/l PL
M 15 20 1,91 13,40 umol/l PL
M 20 25 573 13,40 umol/l PL
M 25 35 4,34 12,20 umol/l PL
M 35 45 241 11,60 umol/l PL
M 45 55 1,20 8,98 umol/l PL
M 55 65 1,40 8,01 umol/l PL
M 65 75 0,91 6,76 umol/l PL
M 75 150 0,44 3,34 umol/l PL
Digoxin v séru
Princip vysetreni CLIA
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin
VysSetieni provadime rutinné denné, 24 hodin
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
VysSetieni na STATIM denné, 24 hodin
Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dn(i od pfrijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi
Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
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od do dolni  horni
0 150 0,8 2,0 ug/l PL
U této metody se hlasi vysledky, které prekroci dolni’/horni mez pro hlaseni kritickych vysledku (zalezi na okolnostech).
dolni mez horni mez jednotka
0,00 4,7 ug/l

Dysmorfni erytrocyty v moci

Primarni material: Mo¢

Odebirejte do: Plast bez upravy (Sarstedt - Zluty uzavér)
Moznost doordinovat: Nelze

Specialni podminky: Material nutno dodat do laboratore co nejdfive
VySetieni - RUTINA: Pondéli az patek

VysSetieni - STATIM: Denné

Vysetieni nelze doordinovat.

Elektroforéza lipoproteinu

Princip vySetieni Elektroforéza

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné dle poctu vzorku

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenc¢ni rozmezi
Referenéni rozmezi pro vySetfeni nema vyznam, neni dostupné nebo se jedné o kvalitativni metodu (prikaz pfitomnosti)

Elektroforéza proteinu

Princip vySetieni Elektroforéza

Odebirany material Krev vendzni, Mo¢ (sbirana)

Odebirejte do dle materialu, viz specialni podminky

Specialni podminky Vzorek sbirané moci dodejte v plastové zkumavce - Sarstedt - Zluty uzavér

Odbér krve provadéjte do plastovych zkumavek s akceleratorem srazeni - Sarstedt-
bily uzavér nebo hnédy (s gelem)

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné dle poctu vzorkU; 1 az 4x do mésice
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenc¢ni rozmezi
Referenéni rozmezi pro vySetfeni nema vyznam, neni dostupné nebo se jedné o kvalitativni metodu (prikaz pfitomnosti)

EPO: Erytropoetin v séru

Princip vysetreni CLIA

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Specialni podminky Vzorek musi byt odebran mezi 7:00 - 12:00, nejlépe vzdy ve stejnou hodinu
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

VysSetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 4.3 29,0 U/ PL
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Estradiol v séru

Princip vySetieni ECLIA

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Specialni podminky U fertilnich Zzen zavisi koncentrace na fazi menstrua¢niho cyklu

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 2 dn(i od pfijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni

F Folikularni faze 18 50 114 332 pmol/l PL

F Ovulace 18 50 222 1959 pmol/l PL

F Lutealni faze 18 50 222 854 pmol/l PL

F Téhotenstvi — I. trimestr 18 50 563 11902 pmol/l PL

F Téhotenstvi — II. trimestr 18 50 5729 78098 pmol/l PL

F Téhotenstvi — IIl. trimestr 18 50 31287 110100 pmol/l PL

F Po menopauze 50 150 18,4 505 pmol/l PL

M 18 150 41,4 159 pmol/l PL

Etanol v séru

Princip vySetieni AbsorpCni spektrofotometrie

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

Specialni podminky Odbérovou zkumavku dokonale uzavfit k zabranéni odparu alkoholu!

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 1 hodiny od pfijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéfi, ze potfebny material je
v dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 O 1 mmol/l CL

ETG: Etylglukuronid v moci (metabolit etanolu)

Princip vySetieni Imunochromatografie
Odebirany material Mo¢ nesbirana
Odebirejte do Plast bez upravy
Specialni odbérovka na drogovy screening nebo Sarstedt - Zluty uzaver
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné denné, 24 hodin
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny
Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin
Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetieni nelze doordinovat.

Interpretace/Hodnoceni

Screeningovy test je postaven na rychlou analyzu vzorkd s pomérné vysokou hodnotou diagnostické specifity a senzitivity. K vysledku je
nutné takto pfistoupit, pfi nejasné interpretaci by méla byt pozitivita/negativita potvrzena jinym testem na specializovaném pracovisti
Referenéni rozmezi pro vySetfeni nema vyznam, neni dostupné nebo se jedna o kvalitativni metodu (priikaz pfitomnosti)

Fe: Zelezo v séru
Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 20
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Princip vySetieni AbsorpCni spektrofotometrie

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Specialni podminky Zabrarite hemolyze! Vzhledem k dennimu rytmu odebirejte pouze rano
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni

F 12 25 6,6 29,5 umol/l PLPM

F 25 40 4,1 24 umol/l PLPM

F 40 60 7 26,7 umol/l PLPM

F 60 150 8,9 30,4 umol/l NCLP

M 12 25 7.2 27,7 umol/l PLPM

M 25 40 6,3 30,1 umol/l PLPM

M 40 60 7,2 21,5 umol/l PLPM

M 60 150 11,6 304 umol/l NCLP
0 2T 1" 36 umol/l PLPM
2T 6M 5 24 umol/l PLPM
6M 1 6 28 umol/l PLPM
1 12 4 24 umol/l PLPM

Fenytoin v séru

Princip vysetreni Imunoturbidimetrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

Specialni podminky Dulezité je naCasovani odbéru s ohledem na dobu podani preparatu

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 2 dnii od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 10 20 mg/l PL

Poznamka k mezim: Uvedené referencni rozmezi odpovida terapeutickému intervalu, ktery zahrnuje uc¢inné koncentrace pro vétSinu
pacientl. Koncentrace vyssi nez 30,0 mg/L jsou ¢asto spojovany s toxickymi symptomy.

Ferritin v séru

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 71

Princip vysetreni CLIA

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Podminky transportu Transport krve do laboratofe v den odbéru

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi
Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
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F 0 150 10 291 ug/l PL

M 0 150 22 322 ug/I PL

FKLC: VoIné lehké retezce kappa v séru

Princip vySetieni Imunoturbidimetrie

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné 1x tydné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

VysSetieni nelze doordinovat.

Referenc¢ni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 3,3 19,4 mg/| PL
FLLC: VoIné lehké retezce lambda v séru
Princip vySetieni Imunoturbidimetrie
Odebirany material Krev vendzni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné 1x tydné
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny
Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni nelze doordinovat.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 571 26,3 mg/| PL
Folat v séru
Princip vySetieni CLIA
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Specialni podminky Separaci séra je tfeba provést co nejdrive
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny
Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni nelze doordinovat.

Referenc¢ni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 12,2 39,0 nmol/l PL + NCLP

fPSA: Prostaticky specificky antigen (volny) v séru

Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 29

Princip vySetieni CLIA

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

Specialni podminky Odbér nejdfive 48 hodin po kazdém vySetfeni per rectum nebo po masazi prostaty
a nejdfive 2 tydny po biopsii prostaty

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

VysSetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

VysSetieni nelze doordinovat.
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Hodnoceni stanoveni volného PSA ma vyznam, pokud je koncentrace celkového PSA>3ug/l — viz fPSA/tPSA: Podil volného PSA.

FPSA/tPSA: Podil volného PSA
Princip vySetieni

Odebirany material

Odebirejte do

Specialni podminky

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
VySetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za
VySetieni na STATIM

VysSetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Vypocet

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Odbér nejdfive 48 hodin po kazdém vySetfeni per rectum nebo po masazi prostaty
a nejdfive 2 tydny po biopsii prostaty

dennég, 24 hodin

Po-P4 6:30-15:00

3dny/1dny
neprovadime

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 27,0 100,0 % PL

F-BHCG: free beta-HCG (HCG-beta podjednotka volna) v séru

Princip vySetieni

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetieni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za
Vysetieni na STATIM

ECLIA

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Po-P4 6:30-15:00

Po-P4& 6:30-15:00

3dny/1dny
neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
F Netéhotné 0 150 0 0,1 ulil PL

U téhotnych jsou hodnoty zavislé na gesta¢nim tydnu a slouZi jako jeden z parametrd pro odhad rizika vrozenych vyvojovych vad v prvnim

trimestru.

FSH: Folitropin v séru

Princip vysetreni

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za
Vysetieni na STATIM

CLIA

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
dennég, 24 hodin

Po-P4& 6:30-15:00

3dny/1dny
neprovadime

VysSetieni Ize doordinovat do 1 den od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potiebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
F 0 4 1,30 5,00 u/ PL
F 4 10 0,50 5,00 u/ PL
F 10 12 1,40 9,30 u/ PL
F Folikularni faze 12 50 2,50 10,20 u/i PL
F Ovulace 12 50 3,40 33,40 u/ PL
F LutedlIni faze 12 50 1,50 9,10 u/ PL
F Téhotenstvi 12 50 0 0,30 u/ PL
F Po menopauze 50 150 23,00 116,30 u/l PL
M 0 4 0,30 1,30 u/ PL
M 4 10 0,40 2,00 u/ PL
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M 10 12 0,40 4,60 u/ PL
M 12 21 1,40 7,50 ulil PL
M 21 150 1,40 18,10 U/l PL

GGT: gama-glutamyltransferaza v séru

Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 10

Princip vysetreni Absorpéni spektrofotometrie
Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Pokyny pro pacienta Nalacno

Specialni podminky Zabrarite hemolyze!
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
F 0 6M 0 2,2 ukat/| PLPM
F 6M 1 0 0,65 ukat/| PLPM
F 1 13 0 0,35 ukat/| PLPM
F 13 18 0 0,4 ukat/| PLPM
F 18 150 0 0,63 ukat/| PLPM
M 0 6M 0 2,03 ukat/| PLPM
M 6M 1 0 0,65 ukat/| PLPM
M 1 13 0 0,37 ukat/| PLPM
M 13 18 0 0,7 ukat/| PLPM
M 18 150 0 0,92 ukat/| PLPM

Glukdéza v likvoru

Vysetieni v rozsahu akreditace Cislo: 42

Princip vysetreni Absorpéni spektrofotometrie
Odebirany material Likvor

Odebirejte do Plast bez Upravy Sarstedt - Liquor bily uzaver
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

VySetieni na STATIM denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetieni nelze doordinovat.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 18 3,3 44 mmol/l PL
18 150 2,2 3,9 mmol/l PL

Glukéza v mocéi

Princip vySetieni Absorpcni spektrofotometrie
Odebirany material Mo¢ sbirana

Odebirejte do Plast bez upravy Sarstedt - Zluty uzavér
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin
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Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut
Vysetieni nelze doordinovat.

Interpretace/Hodnoceni
viz. Odpad glukézy moci

Glukdéza v plazmé

VySsetieni v rozsahu akreditace Cislo: 42

Princip vysetreni Absorpéni spektrofotometrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s antikoagula¢ni a antiglykolytickou pfisadou (NaF) Sarstedt - Zluty uzavér
Pokyny pro pacienta Nalaéno

Specialni podminky Odbér vzorku bez antiglykolytickych pfisad (fluoridu sodného) je nevhodny, protoze

bez jejich pfitomnosti v piné krvi Ize zaznamenat za pokojové teploty pokles
koncentrace glukozy jiz po 10 minutach po odbéru.

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin
Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut
Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

VysSetieni nelze doordinovat.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 1D 2,2 3,3 mmol/l N(:)LP
1D ™ 2,8 4,4 mmol/l NCLP
™ 15 3,3 5,6 mmol/l NCLP
15 150 3,5 5,6 mmol/l DOS
U této metody se hlasi vysledky, které piekroc¢i dolni/horni mez pro hlaseni kritickych vysledku (zalezi na okolnostech).
dolni mez horni mez jednotka
2,50 20,00 mmol/l

Glukdéza v séru

VySsetieni v rozsahu akreditace Cislo: 42

Princip vySetieni Absorpcni spektrofotometrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

Pokyny pro pacienta Nala¢no

Specialni podminky V plné krvi bez antiglykolytické pfisady dochazi pfi laboratorni teploté k ubytku
glukoézy az o 5% za hodinu. Dodejte co nejrychleji do CL

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

VySetieni na STATIM denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dn(i od pfijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, Ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 1D 2,2 3,3 mmol/l NCLP
1D ™ 2,8 4,4 mmol/| NCLP
™ 15 3,3 5,6 mmol/l NCLP
15 150 3,5 5,6 mmol/l DOS

U této metody se hlasi vysledky, které prekroci dolni/horni mez pro hlaseni kritickych vysledku (zalezi na okolnostech).
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dolni mez horni mez jednotka
2,50 20,00 mmol/l

Haptoglobin v séru

Princip vySetieni Imunoturbidimetrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné 1x tyden

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenc¢ni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 0,30 2,00 gll PL

HbA1c: Glykovany hemoglobin v pIlné krvi

Vysetieni v rozsahu akreditace cislo: 22

Princip vySetieni HPLC

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s protisrazlivou pfisadou — EDTA Sarstedt - rizovy uzavér

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

VysSetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité a pokud je v CL vzorek na vySetieni krevniho obrazu.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 O 42 mmol/mol DOS

HCG: Lidsky choriovy gonadotropin v séru

VySsetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 77

Princip vySetieni CLIA
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
VySetieni provadime rutinné denné, 24 hodin
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
VySetieni na STATIM denné, 24 hodin
Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
F Netéhotné 0 150 0 6 uil PL
F Gestacni stafi (2-4 tydny) 13 150 39 8388 uil PL
F Gestacni stéfi (5-6 tydn() 13 150 861 88769 ull PL
F Gestacni stéfi (6-8 tydn() 13 150 8636 218085 ull PL
F Gestacni stafi (8-10 tydnu) 13 150 18700 244467 uil PL
F Gestacni stafi (10-12 tydnGl) 13 150 23143 181899 ull PL
F Gestacni stafi (13-27 tydnt) 13 150 6303 97171 ull PL
F Gestacni stafi (28-40 tydny) 13 150 4360 74883 uil PL
M 0 150 0 2 ulil PL
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HDL: Cholesterol v HDL v séru

Vysetieni v rozsahu akreditace cislo: 34

Princip vySetieni Absorpcni spektrofotometrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Pokyny pro pacienta Nala¢no

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
F 15 150 1,2 2,7 mmol/mol DOS
M 15 150 1 21 mmol/mol DOS
0 3 1 2.8 mmol/mol NCLP
3 5 1 2,1 mmol/mol NCLP
5 10 12 27 mmol/mol NCLP
10 15 1 2,1 mmol/mol NCLP
hGH (STH): Ristovy hormon v séru
Princip vySetieni ECLIA
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Pokyny pro pacienta Nala¢no 30 minut pfed odbérem v naprostém klidu
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denné, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny
Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
F 0 11 0,36 234 mU/I PL
F 1" 19 0,37 242 muU/I PL
F 19 150 0,38 29,6 muU/I PL
M 0 11 0,28 18,9 mU/I PL
M 1" 19 0,23 324 muU/I PL
M 19 150 0,09 7,41 mU/I PL
Homocystein v séru
Princip vySetieni CLIA
Odebirany material Krev vendzni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Pokyny pro pacienta Nala¢no 30 minut pfed odbérem v naprostém klidu
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny
Vysetieni na STATIM neprovadime

VysSetieni nelze doordinovat.

Referenc¢ni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 4,1 15,3 umol/l PL

Chem. a morf. vysS. moce

Vysetieni v rozsahu akreditace cislo: 38, 39
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Primarni material: Mo¢

Odebirejte do: Plast bez Upravy (Sarstedt - Zluty uzaver)

Moznost doordinovat: Nelze

Vysetieni - RUTINA: Denné

Vysetieni - STATIM: Denné, 24 hodin

VysSetieni nelze doordinovat.

IgA: Imunoglobuliny tfidy A v séru

VySsetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 57

Princip vySetieni Imunoturbidimetrie

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Priprava pacienta Chylozita muze vyrazné ovlivnit vysledky stanoveni

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, Ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 2T 0,02 0,04 g/l NCLP
2T 4T 0,02 0,12 gll NCLP
47 41D 0,03 0,23 g/l NCLP
41D 55D 0,06 0,35 g/l NCLP
55D 10T 0,07 0,37 gll NCLP
10T 12T 0,08 0,46 gll NCLP
12T 97D 0,09 05 gll NCLP
97D  4M 0,1 0,54 gll NCLP
4M 5M 0,11 0,6 g/l NCLP
5M 6M 0,12 0,66 g/l NCLP
6M 8M 0,13 0,75 g/l NCLP
8M 1 0,13 0,87 g/l NCLP
1 2 0,17 1,27 g/l NCLP
2 3 0,23 1,66 g/l NCLP
3 5 0,3 2,27 g/l NCLP
5 7 0,43 2,78 g/l NCLP
7 11 0,57 3,5 g/l NCLP
11 15 0,71 3,74 g/l NCLP
15 150 0,75 3,75 gll NCLP

U této metody se hlasi vysledky, které prekroci dolni’/horni mez pro hlaseni kritickych vysledku (zalezi na okolnostech).

dolni mez horni mez jednotka

0,00 30,00 g/l

IGF-1: Inzulin like growth factor I v séru

Princip vysetreni ECLIA

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
F 0 6M 14 86 ug/L PL
F 6M 1 15 92 ug/L PL
F 1 2 19 104 ug/L PL
F 2 3 26 128 ug/L PL
F 3 4 34 155 ug/L PL
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M 40 45 91 229 ug/L PL
M 45 50 81 216 ug/L PL
M 50 55 71 205 ug/L PL
M 55 60 62 196 ug/L PL
M 60 65 58 191 ug/L PL
M 65 70 55 187 ug/L PL
M 70 75 52 185 ug/L PL
M 75 150 50 184 ug/L PL

IgG: Imunoglobuliny tridy G v séru

Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 57

Princip vySetieni Imunoturbidimetrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Priprava pacienta Chylozita muze vyrazné ovlivnit vysledky stanoveni

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 2T 6 18 gll NCLP
2T ™ 4,2 13,2 gll NCLP
™ 41D 3,6 10,8 g/l NCLP
41D 55D 3,2 9 gll NCLP
55D 10T 3 78 gll NCLP
10T 5M 24 6,6 g/l NCLP
5M ™ 3 7,8 g/l NCLP
™ M 34 8,7 g/l NCLP
oM 1 3,9 10,2 gll NCLP
1 2 4,2 12,6 gll NCLP
2 3 5 15,6 gll NCLP
3 5 6 16,8 gll NCLP
5 7 6,6 17,4 gll NCLP
7 150 7 18 gll NCLP
U této metody se hlasi vysledky, které prekroci dolni’/horni mez pro hlaseni kritickych vysledku (zalezi na okolnostech).
dolni mez horni mez jednotka
0,00 30,00 g/l
IgM: Imunoglobuliny tfidy M v séru
Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 57
Princip vysetreni Imunoturbidimetrie
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Pfiprava pacienta Chylozita muze vyrazné ovlivnit vysledky stanoveni
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny
Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni

F 7 150 0,47 1,94 g/l NCLP

M 7 150 04 1,75 gll NCLP
0 ™ 0,09 0,56 g/l NCLP
™ 2M 0,14 0,75 g/l NCLP
2M 3M 0,19 0,89 g/l NCLP
3M 4M 0,21 0,98 g/l NCLP
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aM 6M 0,24 1,07 g/l NCLP

6M 8M 026 1,15 g/l NCLP

8M 1 0,29 1,31 g/l NCLP

1 2 0,3 1,65 g/l NCLP

2 7 0,32 1,75 g/l NCLP
U této metody se hlasi vysledky, které piekroc¢i dolni/horni mez pro hlaseni kritickych vysledku (zalezi na okolnostech).
dolni mez horni mez jednotka
0,00 30,00 gll

IL-6: Interleukin 6 v séru

Princip vySetieni ECLIA

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

Vysetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 2 dnii od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

3dny/1den
denné, 24 hodin

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 O 7 ng/l PL
U této metody se hlasi vysledky, které prekroci dolni’/horni mez pro hlaseni kritickych vysledkt (zalezi na okolnostech)
dolni mez horni mez jednotka
0,00 500,00 ng/l

K: Draslik (Kalium) v moci

Vysetieni v rozsahu akreditace
Princip vySetieni

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetieni pfijmeme
VysSetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za
VySetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za
VysSetieni nelze doordinovat.

¢islo: 32
ISE s diluci
Mo¢ (sbirana)
Plast bez Upravy Sarstedt - Zluty uzavér
denné, 24 hodin
denné, 24 hodin

3dny/1den
denné, 24 hodin

60 minut

Interpretace/Hodnoceni
viz. Odpad K mo¢i

K: Draslik (Kalium) v piné krvi (v ramci arteridlniho ABR)

Princip vysetreni Elektrochemie

Odebirany material Krev arterialni

Odebirejte do Plast s protisrazlivou pfisadou - heparinat Li

Odbér na ABR

Odbér nutné provadét bez zatazené paze a bez cvi¢eni. Hemolyza, lipemie a
ikterita mohou ovlivnit vysledky stanoveni

Dodat do laboratofe do 15 min

denng, 24 hodin

denné, 24 hodin

Priprava pacienta

Podminky transportu

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
VySetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za

VySetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za
Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.
nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za
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VysSetieni nelze doordinovat.

Referencéni rozmezi
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Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
1D 4,7 7,7 mmol/l
1D 3M 4 6,2 mmol/l
3M 2 3,6 5,9 mmol/l
2 150 3,8 5,5 mmol/l
K: Draslik (Kalium) v séru
VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 32
Princip vysetreni ISE s diluci

Odebirany material

Odebirejte do

Specialni podminky

Material k tomuto vySetieni pfijmeme
VySetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za
VySetieni na STATIM

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Zabrarite hemolyze!

denné, 24 hodin

denné, 24 hodin

3dny/1den
denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut
Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.
nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 4T 3,7 5,9 mmol/l N(:)LP
47 1 4,1 53 mmol/| NCLP
1 15 3,4 4,7 mmol/l NCLP
15 150 3,8 54 mmol/l NCLP
U této metody se hlasi vysledky, které piekroc¢i dolni/horni mez pro hlaseni kritickych vysledku (zalezi na okolnostech).
dolni mez horni mez jednotka
3,00 6,00 mmol/l

Kalcitonin v plazmé

Princip vySetieni

Odebirany material

Odebirejte do

Priprava pacienta

Podminky transportu

Material k tomuto vySetieni pfijmeme
VySetieni provadime rutinné
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za
VySetieni na STATIM

Vysetieni nelze doordinovat.

Referencéni rozmezi

ECLIA

Krev vendzni

Plast s protisrazlivou Upravou, heparinat Lithny s gelem Sarstedt - oranzovy uzaveér
Nala¢no

Ihned po odbéru ulozte do tajiciho ledu a dodejte do laboratofe

Po-P4 6:30-15:00

Po-P4a 6:30-15:00

3dny/1dny
neprovadime

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni

F 0 150 0 6,4 ng/l PL

M 0 150 0 9,52 ng/l PL

Karbamazepin v séru

Princip vySetieni

Odebirany material

Odebirejte do

Priprava pacienta

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné
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Imunoturbidimetrie

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Dulezité je nacasovani odbéru s ohledem na dobu podani preparatu

denné, 24 hodin

Po-P4 6:30-15:00
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Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 2 dn(i od pfijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 4 12 mg/l PL

Poznamka k mezim: Uvedené referenéni rozmezi odpovida terapeutickému intervalu, ktery zahrnuje u€inné koncentrace pro vétsinu
pacientd. Pro pacienty, ktefi uzivaji pouze karbamazepin, se doporucuje jako cilovy interval 8,0 — 12,0 mg/L, pro pacienty, ktefi sou¢asné
s karabamazepinem uzivaji i jina antiepiteptika, se doporucuje jako cilovy interval 4,0 — 8,0 mg/L. Koncentrace vyssi nez 15,0 mg/L jsou
¢asto spojovany s toxickymi symptomy.

Karbonylhemoglobin v pIné krvi (COHb)

Princip vysetreni Oximetrie

Odebirany material Pna krev

Odebirejte do Odbé aterialni; odbér kapilarni — dle materialu, viz specialni podminky
Specialni podminky Odbér arterialni: Plast s protisrazlivou pfisadou - heparinat

Odbér kapilarni: Heparinizovana plastova kapilara

Odbér krve provést anaerobné do zkumavky na acidobazickou rovnovahu.
Odebrana krev nesmi obsahovat bublinky vzduchu.

Krev v odbérové zkumavce je nutné promichat.

Maximalni €as od ziskani do zpracovani vzorku je 15 min pfi doporug. teploté 20°C.

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin
VysSetieni provadime rutinné denné, 24 hodin
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
VysSetieni na STATIM denné, 24 hodin
Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut
Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 15 minut

Vysetieni nelze doordinovat.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 0 6 % oL

KM: Kyselina mocova v moci

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 3

Princip vySetieni AbsorpCni spektrofotometrie
Odebirany material Mo¢ sbirana

Odebirejte do Plast bez upravy Sarstedt - Zluty uzavér
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, Ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Interpretace/Hodnoceni
viz. Odpad KM moci

KM: Kyselina mocova v séru

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 3

Princip vysetreni Absorpéni spektrofotometrie

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
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VySetieni na STATIM denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni

F 0 31D 59 271 umol/l PLPM

F 31D 1 65 319 umol/l PLPM

F 1 4 106 295 umol/l PLPM

F 4 7 118 301 umol/l PLPM

F 7 10 106 325 umol/l PLPM

F 10 13 148 348 umol/l PLPM

F 13 16 130 378 umol/l PLPM

F 16 18 142 389 umol/l PLPM

F 18 150 155 357 umol/l PLPM

M 0 31D 71 230 umol/l PLPM

M 31D 1 71 330 umol/l PLPM

M 1 4 124 330 umol/l PLPM

M 4 7 106 325 umol/l PLPM

M 7 10 106 319 umol/l PLPM

M 10 13 130 342 umol/l PLPM

M 13 16 183 413 umol/l PLPM

M 16 18 124 448 umol/l PLPM

M 18 150 208 428 umol/l PLPM

Kortizol v moéi (odpad)

Princip vySetieni CLIA

Odebirany material Mo¢ sbirana

Odebirejte do Plast bez Upravy Sarstedt - Zluty uzavér

Priprava pacienta Dulezité je nacasovani odbéru s ohledem na dobu podani preparatu

Material k tomuto vySetreni pfijmeme Po-Pa 6:30-15:00

Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

VysSetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 58 807 nmol/d PL

Kortizol v séru / Kortizol v séru — profil

Princip vySetieni CLIA

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Specialni podminky Vzhledem k denimu rytmu odebirejte mezi 7-9 hod ranni nebo jako denni profil
Nutné klinické Info V pripadé profilu vyznaéte na zkumavku ¢as odbéru (07:00, 16:00, 24:00)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenc¢ni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni

Ranni odbér 7:00 — 9:00 hod ™ 20 116 451 nmol/l PLPM
21 150 138 690 nmol/l PLPM

Odpoledni odbér 15:00 — 17:00 hod ™ 20 72 369 nmol/| PLPM
21 150 69 345 nmol/l PLPM
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Kratom (screening)

Princip vySetieni 1A

Odebirany material Mo¢ jednorazova

Odebirejte do Plast bez Upravy Sarstedt — specialni odbérova nadobka na drogovy screening —
bily kontejner, nebo odbérovka - Zluty uzavér

Podminky transportu po odbéru dopravit co nejrychleji do laboratore

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

VysSetieni na STATIM provadime denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

VysSetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi, Interpretace/Hodnoceni

Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Pozitivni

Test je pouze orientacni, pozitivni ¢i sporné vysledky by mély byt konfirmovany citlivéjSi analytickou metodou.
Kreatinin v moci

VySsetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 2

Princip vySetieni AbsorpCni spektrofotometrie
Odebirany material Mo¢ sbirana

Odebirejte do Plast bez Upravy Sarstedt - Zluty uzavér
Pokyny pro pacienta Neni vhodna dieta s obsahem masa a vétsi fyzicka zatéz
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Interpretace/Hodnoceni
viz. Clearance kreatininu nebo Odpad - Kreatininu moc¢i

Kreatinin v séru

VySetieni v rozsahu akreditace Cislo: 2

Princip vysetreni Absorpéni spektrofotometrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)

Priprava pacienta Neprovadéjte odbér po podani etamsylatu (Cyclonamine, Dicynone),
N-acetylcysteinu (NAC), metamizolu (sullpyrin) dobesilatu, cefoxitinu a
dopaminu — vySetfeni mlze poskytnout faleSné snizené vysledky

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

VySetieni na STATIM denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni

F 18 150 49 90 umol/l DOS

M 18 150 64 104 umol/l DOS
0 4D 27 88 umol/l NCLP
4D 1 18 35 umol/l NCLP
1 15 27 62 umol/l NCLP
15 18 44 88 umol/l NCLP
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KVM: Kyselina vanilmandlova v moci

Princip vySetieni
Odebirany material
Odebirejte do
Priprava pacienta
Pokyny pro pacienta

Specialni podminky

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
VySetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za
VysSetieni na STATIM

VysSetieni nelze doordinovat.

Interpretace/Hodnoceni
viz. odpad vanilmandlové kyseliny moc¢i

Laktat v likvoru

Princip vysetreni

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

Vysetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

Vydani: 28. elektronické vydani

Vydano: 13. 03. 2024

Chromatografie se spektrofotometrickou detekci

Mo¢ sbirana

Plast bez Upravy Sarstedt - Zluty uzavér

Pacient musi byt poucen o sbéru moci viz pokyny pro pacienta

Mo¢€ se vzhledem k variacim sbira obvykle 24 hodin do plastové nadoby uréené
pouze pro tento ucel. Sbérna nadoba se béhem sbéru uchovava v lednici.
Pacient nesmi béhem sbéru jist potraviny s vanilkovym cukrem, €okoladu, kavu,
banany, citrusové plody, Iéky obsahujici acetylsalicylovou kyselinu a preparaty s
alfa-metyldopou

Vzorky mohou byt uloZeny pfi 2-8°C maximalné 5 dni nebo pfi -20°C 1 mésic, musi
byt upraveno pH (1-2) koncentrovanou HCI

Po-P4& 6:30-15:00

Po-P4 6:30-15:00

3dny/1den
neprovadime

Absorpéni spektrofotometrie

Likvor

Plast bez upravy Sarstedt - Liquor bily uzaver
denng, 24 hodin

denng, 24 hodin

3dny/1den
denné, 24 hodin

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetreni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
1D 3D 1,1 6,7 mmol/l PLPM
3D 10D 1,1 4.4 mmol/l PLPM
10D 15 1,1 2,8 mmol/l PLPM
15 150 1,1 2,2 mmol/l NCLP

Laktdt v plazmé
Princip vysetreni
Odebirany material
Odebirejte do
Priprava pacienta

Specialni podminky

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

Vysetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

Absorpéni spektrofotometrie

Krev vendzni

Plast s protisrazlivou pfisadou — EDTA Sarstedt - riZzovy uzavér

Neprovadéjte odbér po podani etamsylatu (Cyclonamine, Dicynone) a
N-acetylcysteinu (NAC) — vySetfeni mlze poskytnout faleSné snizené hodnoty
Zabrarite hemolyze!

dennég, 24 hodin

denné, 24 hodin

3dny/1den
denné, 24 hodin

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 0,5 2,2 mmol/l PL
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Laktat v piné krvi (v ramci arterialniho ABR)

Princip vySetieni Elektrochemie

Odebirany material Krev aterialni

Odebirejte do dle materidlu, viz specialni podminky
Specialni podminky Odbér arterialni: Plast s protisrazlivou pfisadou - heparinat
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 15 minut

VysSetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 0 2,2 mmol/l

LD: Laktatdehydrogendza v séru

Princip vysetreni Absorpéni spektrofotometrie
Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Specialni podminky Zabrarite hemolyze!
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

VysSetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

VysSetieni na STATIM denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, Ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni

F 12 150 0 4,1 ukat/| PLPM

M 12 150 0 41 ukat/l PLPM
0 4D 4,8 12,9 ukat/| PLPM
4D 10D 9.1 33,3 ukat/| PLPM
10D 2 3 7,2 ukat/| PLPM
2 12 1,8 4,9 ukat/| PLPM

LDL: Cholesterol v LDL v séru

VySsetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 35

Princip vySetieni Absorpcni spektrofotometrie

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenc¢ni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
3 5 1,2 2,6 mmol/l NCLP
5 10 1,2 2,5 mmol/l NCLP
10 15 1,2 2,3 mmol/l NCLP
15 150 1,2 3,0 mmol/l DOS
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LH: Lutropin v séru

Princip vySetieni CLIA

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 2 dnii od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni

F 0 4 0 0,10 u/i PL

F 4 10 0,10 0,20 ui PL

F 10 13 0,10 11,80 u/i PL

F 13 21 1,0 52,20 u/i PL

F Ovulace 13 50 8,70 76,30 u/l PL

F Luteralni faze 13 50 0,50 16,90 u/i PL

F Téhotenstvi 13 50 0,10 1,50 u/i PL

F Folikularni faze 13 50 1,90 12,50 u/l PL

F Po menopauze 50 150 7,90 53,80 u/ PL

M 0 4 0 0,10 u/i PL

M 4 10 0,10 0,40 u/i PL

M 10 13 0,10 2,90 u/i PL

M 13 20 1,00 7,10 u/i PL

M 20 70 1,5 9,30 u/i PL

M 70 150 3,10 34,60 u/i PL

Lp(a): Lipoprotein a v séru

Princip vysetreni Imunoturbidimetrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

Pokyny pro pacienta nala¢no (12-14 hod hladoveéni)

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 0,06 0,3 gll PL
LPS: Lipdza v séru
VySsetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 14
Princip vySetieni Absorpcni spektrofotometrie
Odebirany material Krev vendzni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin
Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut
Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.
nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, Ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi
Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
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od do dolni  horni
0 1 0,1 0,13 ukat/| PLPM
1 10 0,1 0,52 ukat/| PLPM
10 18 0,12 0,65 ukat/| PLPM
18 150 0 0,12 ukat/| PLPM
Methemoglobin v piné krvi (MetHb)
Princip vySetieni Oximetrie
Odebirany material Pna krev
Odebirejte do Odbé aterialni; odbér kapilarni — dle materialu, viz specialni podminky
Specialni podminky Odbér arterialni: Plast s protisrazlivou pfisadou - heparinat

Odbér kapilarni: Heparinizovana plastova kapilara

Odbér krve provést anaerobné do zkumavky na acidobazickou rovnovahu.
Odebrana krev nesmi obsahovat bublinky vzduchu.

Krev v odbérové zkumavce je nutné promichat.

Maximalni ¢as od ziskani do zpracovani vzorku je 15 min pfi doporug. teploté 20°C.

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
Vysetieni na STATIM denné, 24 hodin
Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut
Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 15 minut

VysSetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 O 20 % oL

Mgq: Horéik (Magnesium) v moci

VySsetieni v rozsahu akreditace cislo: 6

Princip vySetieni Absorpcni spektrofotometrie

Odebirany material Mo¢ sbirana

Odebirejte do Plast bez Upravy Sarstedt - Zluty uzavér

Specialni podminky Mo¢ sbirejte do plastové nadoby bez konzervacnich prisad, idealni je na zaatku
sbéru do nadoby pfidat 10 ml 6M HCI

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Interpretace/Hodnoceni
viz. Odpad - hof&ik moci

Mgq: Horéik (Magnesium) v séru

VySetieni v rozsahu akreditace Cislo: 6

Princip vysetreni Absorpéni spektrofotometrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)

Podminky transportu Sérum je nutné oddélit od krevnich elementl do 30 min, dopravte material co
nejrychleji do CL

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut
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Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 1T 0,48 1,05 mmol/| PLPM
1T 15 0,6 0,95 mmol/| PLPM
15 150 0,66 1,07 mmol/l PL

Mocovina (urea) v moci

Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 1

Princip vySetieni Absorpcni spektrofotometrie
Odebirany material Mo¢ sbirana

Odebirejte do Plast bez Upravy Sarstedt - Zluty uzavér
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Interpretace/Hodnoceni
viz. Odpad - moc¢ovina moci

Mocovina (urea) v séru

VySsetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 1

Princip vysetreni Absorpéni spektrofotometrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Pokyny pro pacienta Pfed odbérem neni vhodna vysokoproteinova dieta
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni

F 19 50 2,6 6,7 mmol/l PLPM

F 50 150 3,5 7,2 mmol/| PLPM

M 19 50 3,2 7,3 mmol/l PLPM

M 50 150 3 9,2 mmol/l PLPM
0 4 1,8 6 mmol/l PLPM
4 14 2,5 6 mmol/l PLPM
14 19 2,9 7,5 mmol/l PLPM

U této metody se hlasi vysledky, které piekroc¢i dolni/horni mez pro hlaseni kritickych vysledku (zalezi na okolnostech).

dolni mez horni mez jednotka

0,00 20,00 mmol/l

Myoglobin v séru

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 78

Princip vysetreni CLIA

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
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Specialni podminky Doporucuje se provést prvni odbér pfi pfijeti nebo za 2 - 4 hodiny po stenokardii.
Opakovany odbér za dalSi 3 hodiny, nejpozdéji za dalSich 6 - 12 hodin

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

VySetieni na STATIM denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 O 110 ug/I PL

Na: Sodik (Natrium) v moci

VySetieni v rozsahu akreditace Cislo: 4

Princip vysetreni ISE s diluci

Odebirany material Mo¢ sbirana

Odebirejte do Plast bez upravy Sarstedt - Zluty uzavér

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Interpretace/Hodnoceni
viz. Odpad - Na moci

Na: Sodik (Natrium) v plné krvi (v ramci arterialniho ABR)

Princip vySetieni Elektrochemie

Odebirany material Krev arterialni

Odebirejte do Plast s protisrazlivou pfisadou - heparinat Li
Odbér na ABR

Pokyny pro pacienta Odbér nutné provadét bez zatazené paze a bez cvi¢eni. Hemolyza, lipemie a
ikterita mohou ovlivnit vysledky stanoveni

Podminky transportu Dodat do laboratofe do 15 min

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 15 minut

Vysetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 6T 133 159 mmol/l
6T 15 132 148 mmol/l
15 150 132 146 mmol/l

Na: Sodik (Natrium) v séru

Vysetieni v rozsahu akreditace cislo: 4

Princip vySetieni ISE s diluci

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denng, 24 hodin
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Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

Vysetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za
Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.
nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za

Vydano: 13. 03. 2024

3dny/1den
denné, 24 hodin

60 minut

30 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v

dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 4T 133 146 mmol/l NCLP
47 1 139 146 mmol/l NCLP
1 15 138 145 mmol/l NCLP
15 150 136 145 mmol/l NCLP

NSE: Neuron specifickd enoldza v séru
Princip vysetreni

Odebirany material

Odebirejte do

Specialni podminky

Podminky transportu

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za
Vysetieni na STATIM

ECLIA

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Zabrarite hemolyze!

Dodejte do laboratofe do 1 hodiny od odbéru, v opaéném pfipadé mohou byt
vysledky faleSné pozitivni

denné, 24 hodin

Po-P4& 6:30-15:00

3dny/1dny
neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dn(i od pfijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v

dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 0 16,3 ug/l PL
NT-proBNP

Princip vysetreni

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za
Vysetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za
Vysetieni nelze doordinovat.

Referencéni rozmezi

CLIA

Krev venézni

Plast s protisrazlivou pfisadou — EDTA Sarstedt - riZzovy uzavér
denng, 24 hodin

denng, 24 hodin

3dny/1den
denné, 24 hodin

60 minut

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 75 0 125 ng/l PL
75 150 O 450 ng/l PL

Okultni krvaceni — kvantitativni FOB TEST (stolice)

Princip vySetieni

Odebirany material

Odebirejte do

Priprava pacienta

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
VysSetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za
VySetieni na STATIM
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Imunoturbidimetrie

Stolice

Specialni odbérova zkumavka (na vyzadani v CL)

Podle navodu dodaného se zkumavkou (také viz kapitole 16.5)
denné, 24 hodin

1x az 2x tydné (podle poctu vzorkul)

3dny/1dny
neprovadime
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VysSetieni nelze doordinovat.

Referencéni rozmezi

Vydano: 13. 03. 2024

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 O 20 ug/lg CL
Osmolalita moci
VySsetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 23
Princip vySetieni Kryoskopie
Odebirany material Mo¢ sbirana

Odebirejte do

Material k tomuto vySetieni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za

Vysetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v

dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Plast bez Upravy Sarstedt - Zluty uzavér
denné, 24 hodin
dennég, 24 hodin

3dny/1den
denné, 24 hodin

60 minut

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 6M 50 550 mmol/kg oL
6M 1 50 1160 mmol/kg oL
1 19 50 1100 mmol/kg oL
19 30 50 1028 mmol/kg oL
30 40 50 970 mmol/kg oL
40 50 50 912 mmol/kg oL
50 60 50 854 mmol/kg oL
60 150 50 796 mmol/kg oL

Osmolalita séra

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 23

Princip vysetreni Kryoskopie

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
VySetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

VySetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

denné, 24 hodin
denné, 24 hodin

3dny/1den
denné, 24 hodin

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 25 minut

Vysetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni

F 0 150 275 295 mmol/kg oL

M 0 150 280 300 mmol/kg oL

Osteokalcin v plazmé

Princip vysetreni ECLIA

Odebirany material

Odebirejte do

Podminky transportu

Material k tomuto vySetieni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za
VySetieni na STATIM

68/129

Krev venézni

Plast s protisrazlivou upravou, heparinat Sarstedt - oranzovy uzavér
Ihned po odbéru ulozte do tajiciho ledu a dodejte do laboratofe
Po-Pa 6:30-15:00

Po-Pa 6:30-15:00

3dny/1dny
neprovadime
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VysSetieni nelze doordinovat.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni

F 0 150 13 44 ug/l PL

M 18 30 24 70 ug/l PL

M 30 50 14 42 ug/l PL

M 50 99 14 46 ug/l PL

P: Anorganické fosfaty v moci

Vysetieni v rozsahu akreditace cislo: 7

Princip vySetieni Absorpcni spektrofotometrie

Odebirany material Mo¢ sbirana

Odebirejte do Plast bez Upravy Sarstedt - Zluty uzavér

Specialni podminky Mo¢ sbirejte do plastové nadoby bez konzervaénich pfisad idealni je na zaatku
sbéru do nadoby pfidat 10 ml 6M HCI

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denné, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, Ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Interpretace/Hodnoceni
viz. Odpad - Anorganické fosfaty moci

P: Anorganické fosfaty v séru

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 7

Princip vysetreni Absorpéni spektrofotometrie

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Specialni podminky Vzhledem k dennimu rytmu odebirejte pouze rano
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denng, 24 hodin

VysSetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni

F 60 150 0,9 1,32 mmol/l NCLP

M 60 150 0,74 1,2 mmol/l NCLP
0 10D 1,45 2,91 mmol/l NCLP
10D 2 1,45 2,16 mmol/| NCLP
2 12 1,45 1,78 mmol/l NCLP
12 15 1,2 1,6 mmol/l NCLP
15 60 0,87 1,45 mmol/l NCLP

PAPP-A: Plazmaticky protein A asociovany s graviditou v séru

Princip vysetreni ECLIA

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme Po-Pa 6:30-15:00

VysSetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dn(i od pfrijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.
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Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
F Netéhotné 0 150 O 0,01 u/l PL

U téhotnych jsou hodnoty zavislé na gesta¢nim tydnu a slouZi jako jeden z parametrd pro odhad rizika vrozenych vyvojovych vad v prvnim
trimestru.

Parathormon intaktni v plazmé

Princip vySetieni CLIA

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s protisrazlivou upravou — EDTA Sarstedt - rizovy uzavér
Podminky transportu lhned po odbéru ulozte do tajiciho ledu a dodejte do laboratore
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 1,95 8,49 pmol/l PL
Prealbumin v séru
Princip vysetreni Imunoturbidimetrie
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denné, 24 hodin
VysSetieni provadime rutinné denné, 24 hodin
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny
VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 0,1 0,4 gll PL
Progesteron v séru
Princip vysetreni CLIA
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denné, 24 hodin
VySetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny
VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
F 12 13 0,7 55 nmol/l PL
F 13 21 0,7 39,4 nmol/l PL
F Folikularni faze 13 50 0,0 4,5 nmol/l PL
F Lutealni faze 13 50 10,6 81,3 nmol/l PL
F Stred lutealni faze 13 50 14,1 89,1 nmol/l PL
F Téhotenstvi — I. trimestr 13 50 35,7 386,2 nmol/l PL
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F Téhotenstvi — II. trimestr 13 50 81,3 2843 nmol/l PL
F Téhotenstvi —lll. trimestr 13 50 154,0 1344,0 nmol/l PL
F Po menopauze 50 150 0,0 23 nmol/l PL
M 21 150 0,9 3,9 nmol/l PL

Prokalcitonin v séru

Princip vySetieni CLIA

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM denng, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 4 hodin od pfijeti vzorku do laboratoie, pokud se predem (telefonicky) ovéfi, ze potfebny material je
v dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
2D 150 0,0 0,1 ugl/l PL
Prolaktin v séru
Princip vySetieni CLIA
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
VySetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny
VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 1 dne od pfijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéfi, ze potrebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
F 0 4 65,7 332,8 miU/I PL
F 4 10 66,6 334,1 miU/I PL
F 10 13 75,0 386,7 miU/I PL
F 13 21 89,9 489,77 miU/I PL
F 21 50 59,0 619,0 miU/I PL
F 50 150 38,0 430,0 miU/I PL
M 0 4 76,3 606,3 miU/I PL
M 4 10 95,4 3822 miU/I PL
M 10 17 67,8 2849 miU/I PL
M 17 21 115,1 326,7 miU/I PL
M 21 150 450 375,0 miU/I PL

PSA: Prostaticky specificky antigen (celkovy) v séru

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 72

Princip vySetieni CLIA

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)

Specialni podminky Odbér nejdfive 48 hodin po kazdém vySetfeni per rectum nebo po masazi prostaty
a nejdfive 2 tydny po biopsii prostaty

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

VysSetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni nelze doordinovat.

Referencéni rozmezi
Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
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M 0 150 O 4 ug/l PL

RF: Revmatoidni faktor v séru (screening)

Princip vySetieni Imunoturbidimetrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenc¢ni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 O 14 ku/l PL
S-100 v séru
Princip vySetieni ECLIA
Odebirany material Krev vendzni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny
Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 2 dnii od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenc¢ni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 0 0,105 ugl/l PL
SCC: Antigen skvamodznich bunék v séru
Princip vySetieni ECLIA
Odebirany material Krev vendzni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Specialni podminky Sliny, pot a produkty kychani jsou zdrojem SCC, zabrarite kontaminaci vzorku!
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denné, 24 hodin
Vysetieni provadime rutinné dle poctu vzorku; 1 az 4x do mésice
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny
Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dn(i od pfijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
18 150 0 2,3 ug/l

SHBG: Sex Hormone Binding Globulin v séru

Princip vysetreni ECLIA

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denné, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.
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Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni

F 0 50 324 128 nmol/l PL

F 50 150 27,1 128 nmol/l PL

M 0 50 18,3 54,1 nmol/l PL

M 50 150 20,6 76,7 nmol/l PL

Solubilni transferinové receptory v séru

Princip vySetieni Imunoturbidimetrie

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj

od do dolni horni

0 150 0,65 1,88 mg/l PL
Spektro fotometrie likvoru
Princip vySetieni Spektrofotometrie
Odebirany material Likvor
Odebirejte do Plast bez Upravy Sarstedt - Liquor bily uzaver
Specialni podminky Pouze po predchozi telefonické domluvé s CL!
Podminky transportu Odebrany material dodejte co nejdfive do laboratofe
Material k tomuto vySetreni pfijmeme Pouze po predchozi telefonické domluvé s CL!
VysSetieni provadime rutinné Pouze po predchozi telefonické domluvé s CL!
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den
VysSetieni na STATIM Pouze po pfedchozi telefonické domluvé s CL!
Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

VysSetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi
Referenéni rozmezi pro vySetfeni nema vyznam, neni dostupné nebo se jedné o kvalitativni metodu (prikaz pfitomnosti)

T3: Trijodthyronin celkovy v séru

Princip vySetieni CLIA

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 2 1,8 3,68 nmol/l PL
2 12 1,62 3,19 nmol/l PL
12 21 1,32 2,96 nmol/l PL
21 150 0,92 2,79 nmol/l PL

T3V (fT3): Trijodthyronin volny v séru
Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 74
Princip vysetreni CLIA
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Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denné, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 2 5,1 8 pmol/l PL
2 12 5,1 7.4 pmol/l PL
12 21 4,7 7,2 pmol/l PL
21 150 3,5 6,5 pmol/l PL

T4: Thyroxin celkovy v séru

Princip vysetreni CLIA

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

Material k tomuto vySetreni pfijmeme denné, 24 hodin

VysSetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 2 77,8 170 nmol/l PL
2 12 71 156,1 nmol/l PL
12 21 71 143,2 nmol/l PL
21 150 58,1 140,6 nmol/l PL

T4V (fT4): Thyroxin volny v séru

VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 73

Princip vysetreni CLIA

Odebirany material Krev vendzni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denné, 24 hodin

Vysetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 2 dn(i od pfijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 2 12,1 18,6 pmol/l PL
2 12 11,1 18,1 pmol/l PL
12 21 10,7 184 pmol/l PL
21 150 11,5 22,7 pmol/l PL
TAG: Triacylglyceroly v séru
Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 17
Princip vySetieni Absorpcni spektrofotometrie
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Priprava pacienta Odbér se provadi nalaéno, vhodna doba la¢néni je min. 12 az 14 hodin

Neprovadéjte odbér po podani etamsylatu (Cyclonamine, Dicynone),

74/129



2201001 Laboratorni ptirucka pro odbéry
Vydani: 28. elektronické vydani

Zpracovala: Vladimira Gajdosova, BBA
Zkontroloval a uvolnil: Ing. Jakub Rucka

Pokyny pro pacienta

Material k tomuto vySetieni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za
Vysetieni na STATIM

Vydano: 13. 03. 2024

N-acetylcysteinu (NAC) a metamizolu (sullpyrin) — vySetfeni mize poskytnout
faleSné snizené vysledky

Nalaéno (vhodna doba laénéni je 12 az 14 hod)

denné, 24 hodin

denné, 24 hodin

3dny/1dny
neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v

dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
F 0 5 0,39 1,27 mmol/l oL
F 5 10 0,36 1,43 mmol/| oL
F 10 15 0,44 1,36 mmol/| oL
M 0 5 0,33 1,12 mmol/l oL
M 5 10 0,32 0,96 mmol/l oL
M 10 15 0,38 1,26 mmol/l oL

15 150 0,45 1,7

Testosteron v séru

Princip vySetieni

Odebirany material

Odebirejte do

Pokdminky transportu

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za
Vysetieni na STATIM

mmol/I DOS

CLIA

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Transport krve do laboratofe v den odbéru

denné, 24 hodin

Po-P4& 6:30-15:00

3dny/1dny
neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v

dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
F 0 11 0,24 0,41 nmol/l PL
F 11 16 0,24 0,96 nmol/l PL
F 16 21 0,41 1,50 nmol/l PL
F 21 50 029 1,21 nmol/l PL
F 50 150 0,24 1,25 nmol/l PL
M 0 11 0,24 0,36 nmol/l PL
M 1" 12 0,24 16,60 nmol/l PL
M 12 13 0,24 16,93 nmol/l PL
M 13 14 0,29 19,08 nmol/l PL
M 14 15 0,31 18,58 nmol/l PL
M 15 16 2,29 26,25 nmol/l PL
M 16 21 7,92 24,66 nmol/l PL
M 21 50 6,85 23,23 nmol/l PL
M 50 150 6,51 23,74 nmol/l PL

Teofylin v séru

Vysetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 56
Princip vysetreni

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
VysSetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

VySetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za

Imunoturbidimetrie

Krev venézni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
denng, 24 hodin

denné, 24 hodin

3dny/1dny
denné, 24 hodin

60 minut

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v

dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.
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Referencéni rozmezi

Vydano: 13. 03. 2024

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 10 20 mgl/l PL
Toxikologicky screening moci
Princip vySetieni Imunochromatografie

Odebirany material
Odebirejte do
Specialni podminky

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
VySetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

VysSetieni na STATIM

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo
telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za
VysSetieni nelze doordinovat.

Interpretace/Hodnoceni

Mo¢ nesbirana

Plast bez upravy Odbérovka na drogovy screening nebo Sarstedt - Zluty uzavér

V ramci toxikologického screeningu moci stanovujeme cely panel, nelze pozadovat
pouze néktery z analytl

denné, 24 hodin

denné, 24 hodin

3dny/1dny
denné, 24 hodin

30 minut

Screeningovy test je postaven na rychlou analyzu vzorkd s pomérné vysokou hodnotou diagnostické specifity a senzitivity. K vysledku je
nutné takto pfistoupit, pfi nejasné interpretaci by méla byt pozitivita/negativita potvrzena jinym testem na specializovaném pracovisti
Referenéni rozmezi pro vySetfeni nema vyznam, neni dostupné nebo se jedna o kvalitativni metodu (prikaz pfitomnosti).

TPS: Tkariovy polypeptidovy specificky antigen v séru

Princip vysetreni

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
VysSetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za
VySetieni na STATIM

Vysetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

ELISA

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
denné, 24 hodin

dle poctu vzorkd; minimalné 1x mési¢né

3dny/1dny
neprovadime

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 0 83 uil OL

Transferin v séru

VySetieni v rozsahu akreditace
Princip vysetreni

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
Vysetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za
Vysetieni na STATIM

¢islo: 59

Imunoturbidimetrie

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
denné, 24 hodin

denné, 24 hodin

3dny/1dny
neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfijeti vzorku do laboratofe, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v

dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni

F 0 150 2,50 3,80 g/l PL

M 0 150 2,15 3,65 gll PL

Troponin | v séru

VySsetieni v rozsahu akreditace
Princip vysetreni

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetreni pfijmeme

¢islo: 36

76/129

CLIA

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
denné, 24 hodin



2201001 Laboratorni ptirucka pro odbéry
Vydani: 28. elektronické vydani

Zpracovala: Vladimira Gajdosova, BBA

Zkontroloval a uvolnil: Ing. Jakub Rucka Vydano: 13. 03. 2024
VysSetieni provadime rutinné denné, 24 hodin

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1den

VySetieni na STATIM denné, 24 hodin

Vysledek STATIM obdrzite elektronicky nebo

telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 60 minut

Vysledek z vitalni indikace obdrzite elektron.

nebo telefonicky od prijeti do CL nejpozdéji za 30 minut

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
F 0 150 0 39 ng/l PL
M 0 150 O 54 ng/l PL
U této metody se hlasi vysledky, které piekroc¢i dolni/horni mez pro hlaseni kritickych vysledku (zalezi na okolnostech).
dolni mez horni mez jednotka
0,00 20 000 ng/l
TSH: Thyreotropin v séru
VySetieni v rozsahu akreditace ¢islo: 79
Princip vySetieni CLIA
Odebirany material Krev vendzni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Pokyny pro pacienta Nala¢no
Specialni podminky Vzhledem k diurnalnimu rytmu odebirejte pokud mozno vzdy rano
Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin
VySetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny
VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od pfrijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
™ 2 0,870 6,150 mU/I PL
2 13 0,670 4,160 muU/l PL
13 21 0,480 4,170 muU/l PL
21 150 0,550 4,780 mU/I PL

TSI: Stimulujici protilatky proti TSH receptoru

Princip vysetreni LEIA

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denné, 24 hodin

VysSetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tistény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VySetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dnti od pfijeti vzorku do laboratoie, pokud se pfedem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 O 0,1 /1 PL
Tyreoglobulin v séru
Princip vysetreni ECLIA
Odebirany material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Material k tomuto vySetreni pfijmeme denné, 24 hodin
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VysSetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

VySetieni na STATIM

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.
Referenéni rozmezi

Vydano: 13. 03. 2024

Po-P4 6:30-15:00

3dny/1dny
neprovadime
do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéfi, ze potrebny material je v

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 3,5 77 ug/l PL

Valproét v séru

VySsetieni v rozsahu akreditace
Princip vySetieni

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetieni pfijmeme
VySetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za
VySetieni na STATIM

Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

¢islo: 55

Referencéni rozmezi

Imunoturbidimetrie

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
denné, 24 hodin

Po-P4a 6:30-15:00

3dny/1dny
neprovadime
do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéfi, ze potrebny material je v

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 50 100 mg/I PL

Vit.D (25-OH): Vitamin D v séru
Princip vysetreni

Odebirany material

Odebirejte do

Material k tomuto vySetreni pfijmeme
VysSetieni provadime rutinné

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tistény/elektronicky nejpozdéji za

VySetieni na STATIM

Vysetieni Ize doordinovat do 3 dn(i od pfijeti vzorku
dostate€ném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referenéni rozmezi

CLIA

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
denné, 24 hodin

Po-P4& 6:30-15:00

3dny/1dny
neprovadime
do laboratore, pokud se piredem (telefonicky) ovéfi, ze potfebny material je v

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 21 29 115 nmol/l PL
21 150 19 110 nmol/| PL

Vitamin B12 v séru

Princip vySetieni CLIA

Odebirany material Krev venézni

Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

Material k tomuto vySetieni pfijmeme denné, 24 hodin

VySetieni provadime rutinné Po-Pa 6:30-15:00

Vysledek od provedeni analyzy obdrzite

tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

VysSetieni na STATIM neprovadime

Vysetieni nelze doordinovat.

Referenéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 156 672 pmol/l PL

Zn: Zinek (Zincum) v séru
Princip vysetreni
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Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Nepouzivat zkumavku s gumovou zatkou, vyvarovat se kontaminaci EDTA
denné, 24 hodin

Odebirany material

Odebirejte do

Specialni podminky

Material k tomuto vySetieni pfijmeme

Vysetieni provadime rutinné 1x za tyden
Vysledek od provedeni analyzy obdrzite
tisStény/elektronicky nejpozdéji za 3dny/1dny

Vysetieni na STATIM neprovadime
Vysetreni Ize doordinovat do 3 dnti od prijeti vzorku do laboratore, pokud se predem (telefonicky) ovéri, ze potfebny material je v
dostateéném mnozstvi a odpovidajici kvalité.

Referencéni rozmezi

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni  horni
0 150 10,4 16,4 umol/l PL

Vypis stanoveni vySetirovanych v méné castych biologickych materialech

Odebirany material:

Odebirejte do:

Material k tomuto vySetreni pfrijmeme:
VysSetieni provadime rutinné: zde se Fidte informacemi u sérového vySetieni

Vysetieni na STATIM provadime: zde se fidte informacemi u sérového vysetfeni

V pripadé doordinovani nutno telefonicky ovéfrit, zda je v laboratofi material v dostateéném mnozstvi a kvalité.

Nespecif. tekutina (Punkce, drén, sonda)
Plast s protisrazlivou upravou, heparinat Sarstedt - oranzovy uzavér
denné, 24 hodin

Nasledujici seznam udava vysetieni z punktatu, ktera jsme schopni rutinné mérit (pokud byste
potiebovali jiny analyt, je tfeba se domluvit v CL)

Albumin v punktatu

ALP v punktatu

ALT v punktatu

AMS (pankreaticky isoenzym) v punktatu
AMS v punktéatu

Anorganické fosfaty v punktatu
AST v punktatu

Bilirubin v punktatu

Ca v punktatu

Celkova bilkovina v punktatu
Cl v punktatu

CRP v punktéatu

GGT v punktatu

Glukdza v punktatu

Cholesterol v punktatu

K v punktatu

Kreatinin enzymaticky v punktatu
Kyselina mocova v punktatu
Laktat v punktatu

LD v punktatu

Mg v punktatu

Na v punktatu

Osmolalita v punktatu
Revmatoidni faktor-screening v punktatu
Triacylglyceroly v punktatu

Urea v punktatu

Metody vysetrované na useku hematologie

aPTT plazm

Kéd v NCLP: 03459

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér

Nepresny odbér ovliviiuje vysledek. Po odbéru jemné promichat, netfepat!

Na zadance je tfeba uvézt antikoagulaéni terapii. Vzorek s heparinem je nutno centrifugovat do 1 hodiny od
odbéru.

Specialni podminky:

Priprava pacienta:

Moznost doordinovat:

Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:
Vysetieni - VITAL:

Hemolytickou a chylézni plazmu nelze vysetfit.
do 4 hodin od odbéru

Denng, 24 hodin

Denné, 60 minut

Dennég, 30 minut

Fyziologické rozmezi:  zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka
oD 28D 0,8 1,5 1
1™ 1R 0,8 1,3 1
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1R 11R 0,8 1,2 1
11R 16R 0,8 1,3 1
16R 99R 0,8 1,2 1

Antigen k (Cellano

Primarni material:
Odebirejte do:
Priprava pacienta:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

Krev venézni

Plast s protisrazlivou upravou, K3EDTA (Sarstedt - Cerveny uzaveér)
Hemolyticky vzorek nelze vySetfit

Mozno doordinovat do 48 hodin — dle domluvy s transfuznim Usekem
Denné, 24 hodin

Nelze

Antitrombin v plazmé

Kéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:

Priprava pacienta:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:
Vystreni - VITAL:

07763

Krev venozni

Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér
Nepresny odbér ovliviiuje vysledek. Po odbéru jemné promichat, netfepat!!!
Hemolytickou plazmu nelze vysetfit.

do 4 hodin po odbéru

Denné, 24 hodin

Denné, 60 minut

Denné, 30 minut

Fyziologické rozmezi:  zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
oD 4T 40 90 %
1™ 6R 80 140 %
6R 11R 90 130 %
11R 16R 75 135 %
16R 99R 80 120 %

Barveni sternalni punkce na Zelezo

Primarni material:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

Skli¢ka s natérem sternalni punkce
1 den

Pondéli az patek

Nelze

Cytologické vysetreni likvoru

Primarni material:
Odebirejte do:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:
Vystieni - VITAL:

Likvor

Plast, sterilni
Nelze

Denné, 24 hodin
Dennég, 60 minut
Denné, 30 minut

Fyziologické rozmezi: zdroj CHS
Leukocyty:
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka
oD 99R 0 4 1076/l
Erytrocyty:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
oD 99R 0 0 1076/l
Mononukleary:
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka
oD 99R 0 4 1076/l
Polynukleary:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
oD 99R 0 0 1076/l

Cytologické vysetreni punktatu

Primarni material: Nespecif. tekutina (Punkce)
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Plast s protisrazlivou upravou (heparin) (Sarstedt- oranzovy uzavér)
Nelze
Denné
Nelze

Cytologické vysetreni sternalni punkce

Primarni material:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

Sklicka s natérem sternalni punkce
Nelze

Pondéli az patek

Nelze

D Dimery v plazmé

Kéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:

Priprava pacienta:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
VySetieni - STATIM:
Vystreni - VITAL:

08234

Krev vendzni

Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér

Po odbéru jemné promichat, netfepat!!! Nepfesny odbér ovliviuje vysledek.
Hemolytickou a chylozni plazmu nelze vySetfit.

do 4 hodin od odbéru

Denné, 24 hodin

Denné&, 60 minut

Denné, 30 minut

Fyziologické rozmezi: zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka
oD 1D 470 2470 ug/l FEU
1D 28D 580 2470 ug/l FEU
1™ 1R 110 420 ug/l FEU
1R 6R 90 530 ug/l FEU
6R 11R 100 560 ug/l FEU
11R 16R 160 390 ug/l FEU
16R 18R 50 420 ug/l FEU
18R 99R 0 500 ug/l FEU

F Il v plazmé

Kéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:

Specialni podminky:
Priprava pacienta:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

04667

Krev venozni

Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér
Nepresny odbér ovliviiuje vysledek. Po odbéru jemné promichat, netfepat!
Na zadance je tfeba uvést antikoagulacni terapii.

Hemolytickou plazmu nelze vysetfit.

do 4 hodin od odbéru

Jednou za 3 tydny

Nelze vySetfit statimové

Fyziologické rozmezi:  zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
oD 1D 35 60 %
1D 28D 60 90 %
1™ 6R 70 120 %
6R 16R 60 120 %
16R 18R 60 140 %
18R 99R 70 130 %

F Vv plazmé

Kéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:

Specialni podminky:
Priprava pacienta:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

16196

Krev venézni

Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér

Nepresny odbér ovliviiuje vysledek. Po odbéru jemné promichat, netfepat!

Na zadance je tfeba uvést antikoagulaéni terapii, okamzity transport do CL — do 2 hodin od odbéru
Hemolytickou plazmu nelze vySetfit.

do 4 hodin od odbéru

Jednou za 3 tydny

Nelze vysetfit statimové

Fyziologické rozmezi:  zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka
oD 1D 50 90 %
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1D ™ 80 110 %
1™ 1R 60 120 %
1R 6R 60 130 %
6R 16R 60 120 %
16R 99R 60 140 %
F Vil v plazmé
Kéd v NCLP: 04677
Primarni material: Krev venozni
Odebirejte do: Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér
Nepresny odbér ovliviiuje vysledek. Po odbéru jemné promichat, netfepat!
Specialni podminky: Na zadance je tfeba uvést antikoagulacni terapii.
Priprava pacienta: Hemolytickou plazmu nelze vySetfit.
Moznost doordinovat: do 4 hodin od odbéru
VysSetieni - RUTINA: Jednou za 3 tydny
Vysetieni - STATIM: Nelze vysetfit statimové
Fyziologické rozmezi:  zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez  Jednotka
oD 1D 40 85 %
1D 28D 70 100 %
™ 1R 65 115 %
1R 16R 55 120 %
16R 99R 60 130 %
F VIl v plazmé
Kéd v NCLP: 04679
Primarni material: Krev venozni
Odebirejte do: Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér
Nepresny odbér ovliviiuje vysledek. Po odbéru jemné promichat, netfepat!
Specialni podminky: Na zadance je tfeba uvést antikoagulaéni terapii, okamzity transport do CL — do 4 hodin od odbéru
Priprava pacienta: Hemolytickou plazmu nelze vysetfit.
Moznost doordinovat: do 4 hodin od odbéru
VysSetieni - RUTINA: Jednou za 3 tydny
VysSetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové
Fyziologické rozmezi:  zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez  Jednotka
oD 1D 60 140 %
1D 28D 60 125 %
™ 1R 55 100 %
1R 16R 50 150 %
16R 99R 50 150 %
F IX v plazmé
Kéd v NCLP: 04684
Primarni material: Krev venozni
Odebirejte do: Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér
Nepresny odbér ovliviiuje vysledek. Po odbéru jemné promichat, netfepat!
Specialni podminky: Na zadance je tfeba uvést antikoagulacéni terapii, okamzity transport do CL — do 4 hodin od odbéru
Priprava pacienta: Hemolytickou plazmu nelze vySetfit.
Moznost doordinovat: do 4 hodin od odbéru
VySetieni - RUTINA: Jednou za 3 tydny
Vysetieni - STATIM: Nelze vysetfit statimové
Fyziologické rozmezi:  zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez  Jednotka
oD 1D 35 75 %
1D 28D 40 110 %
™ 1R 50 125 %
1R 6R 50 110 %
6R 18R 60 150 %
18R 99R 50 150 %

F X v plazmé
Kéd v NCLP: 16205
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Primarni material:
Odebirejte do:

Specialni podminky:
Priprava pacienta:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:
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Krev venozni

Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér

Nepresny odbér ovliviiuje vysledek. Po odbéru jemné promichat, netfepat!

Na zadance je tfeba uvézt antikoagulaéni terapii, okamzity transport do CL — do 2 hodin od odbéru
Hemolytickou plazmu nelze vySetfit.

do 4 hodin od odbéru

Jednou za 3 tydny

Nelze vysetfit statimové

Fyziologické rozmezi:  zdoj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka
oD 1D 30 70 %
1D 28D 55 75 %
1™ 1R 50 110 %
1R 11R 45 120 %
11R 16R 50 120 %
16R 99R 70 130 %

F Xl v plazmé

Kéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:

Specialni podminky:
Priprava pacienta:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

04695

Krev venozni

Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér

Nepresny odbér ovliviiuje vysledek. Po odbéru jemné promichat, netfepat!

Na zadance je tfeba uvést antikoagulaéni terapii, okamzity transport do CL — do 4 hodin od odbéru
Hemolytickou plazmu nelze vysetfit.

do 4 hodin od odbéru

Jednou za 3 tydny

Nelze vySetfit statimové

Fyziologické rozmezi:  zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
oD 1D 25 70 %
1D 28D 40 70 %
1™ 6R 55 135 %
6R 11R 50 120 %
11R 99R 65 135 %

F Xll v plazmé

Kéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:

Specialni podminky:
Priprava pacienta:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

04699

Krev venézni

Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér

Nepresny odbér ovliviiuje vysledek. Po odbéru jemné promichat, netfepat!

Na zadance je tfeba uvést antikoagulacni terapii, okamzity transport do CL — do 4 hodin od odbéru
Hemolytickou plazmu nelze vysetfit.

do 4 hodin od odbéru

Jednou za 3 tydny

Nelze vySetfit statimové

Fyziologické rozmezi: zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
oD 1D 25 75 %
1D 28D 35 70 %
1™ 6M 40 100 %
6M 1R 55 100 %
1R 6R 65 130 %
6R 99R 60 140 %

Fibrinogen v plazmé

Koéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:

Priprava pacienta:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:
Vystreni - VITAL:
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03525

Krev venozni

Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér
Nepresny odbér ovliviiuje vysledek. Po odbéru jemné promichat, netfepat!!!
Hemolytickou plazmu nelze vysetfit.

do 4 hodin od odbéru

Denné, 24 hodin

Denné, 60 minut

Denné, 30 minut



2201001 Laboratorni ptirucka pro odbéry
Vydani: 28. elektronické vydani

Zpracovala: Vladimira GajdoSova, BBA

Zkontroloval a uvolnil: Ing. Jakub Rucka Vydano: 13. 03. 2024
Fyziologické rozmezi:  zdroj CHS

Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez  Jednotka

oD 1R 1,5 34 gll

1R 6R 1,7 4,0 gll

6R 11R 1,5 4,0 g/l

11R 16R 1,5 4,5 gll

16R 18R 1,6 4,2 gll

18R 99R 1,8 4,2 g/l

Kompatibilita krvi

VySeti‘eni v rozsahu akreditace

Koéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:
Priprava pacienta:
VysSetieni se sklada z:

Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

05203

Krev venozni

Plast s protisrazlivou upravou, K3EDTA (Sarstedt - Cerveny uzavér), citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér
Hemolyticky vzorek nelze pouzit pro analyzu

Centrifugace vzorku, pfiprava naplavu erytrocytt, kontrola KS pfijemce, kompletni vySetieni protilatek pfijemce,
kontrola KS krevniho pfipravku, zkouska kompatibility v LISS

do 48 hodin, dle domluvy s transfuznim Usekem (podle kvality a mnozstvi vzorku)

Denné

Denné, 24 hodin

Kompatibilita krvi (automat

VySeti‘eni v rozsahu akreditace

Koéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:
Priprava pacienta:
VysSetieni se sklada z:

Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

05203

Krev venozni

Plast s protisrazlivou upravou, K3EDTA (Sarstedt - Cerveny uzavér), citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzaver
Hemolyticky vzorek nelze pouzit pro analyzu

Centrifugace vzorku, kompletni vySetfeni protilatek pfijemce, kontrola KS krevniho pfipravku i pacienta,
zkouska kompatibility v LISS

do 48 hodin, dle domluvy s transfuznim Usekem (podle kvality a mnozstvi vzorku)

Denné

Denné, 24 hodin

Krevni obraz (automat. analyzator)

VySeti‘eni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:

Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
VySetieni - STATIM:
Vystreni - VITAL:
Fyziologické rozmezi:

20662

Krev venozni

Plast s protisrazlivou upravou, K3EDTA (Sarstedt - Cerveny uzavér)
Pozadované mnozstvi vzorku je nejméné 1,0 ml

do 5 hodin od odbéru

Denné, 24 hodin

Dennég, 45 minut

Denné, 15 minut

viz nize

Krevni obraz a diferencial

VySeti‘eni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:

Specialni podminky:

Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:
Vysetfeni - VITAL:

20793

Krev venozni

Plast s protisrazlivou upravou, K3EDTA (Sarstedt - Cerveny uzaveér)

Pozadované mnozstvi vzorku je nejméné 1,0 ml

Soucasti Diff pristrojové je i vySetfeni APN, APE, na pozadavek Ize provést diferencialni rozpocet leukocytu
také mikroskopicky

do 5 hodin od odbéru

Denné, 24 hodin

Denné, 45 minut

Dennég, 15 minut

Fyziologické rozmezi:  zdroj CHS

Leukocyty:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
oD 1D 9,0 34,0 1079/l
2D 7D 5,0 21,0 1079/l
8D 14D 5,0 20,0 1079/l
15D 6M 5,0 19,5 1079/l
6M 2R 6,0 17,5 1079/l
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17,0 1079/
15,5 10%9/1
14,5 10%9/1
13,5 1079/
10,0 1079/1

Horni ref. mez Jednotka

Vydéano: 13. 03. 2024

6,6 10M2/1
6,3 10M2/1
6,2 10M2/1
5,0 10M2/1
4,9 10M2/1
4,5 10M2/1
53 10M2/1
53 10M2/1
52 10M2/1
53 10M2/1
51 10M2/1
6,3 10M2/1
54 10M2/1

Horni ref. mez Jednotka

225 gll
215 g/l
205 g/
180 g/l
140 g/l
135 all
135 g/l
135 g/l
155 g/
160 g/l
160 g/l
170 all

Horni ref. mez Jednotka

0,670
0,660
0,630
0,550
0,420
0,410
0,390
0,400
0,450
0,490
0,460
0,520

A A aaaaaaaaaaan

Horni ref. mez Jednotka

2R 4R 55
4R 6R 5,0
6R 8R 4,5
8R 15R 4.5
15R 99R 4,0
Erytrocyty:
Vék od do Dolni ref. mez
oD 3D 4,0
4D 14D 3,9
15D 30D 3,6
1™ 2M 3,0
2M 3M 2,7
3M 6M 3,1
6M 2R 3,7
2R 6R 3,9
6R 12R 4,0
M 12R 15R 4,5
F 12R 15R 4.1
M 15R 99R 4,5
F 15R 99R 4.2
Hemoglobin:
Vék od do Dolni ref. mez
oD 3D 145
4D 14D 135
15D 30D 125
1™ 2M 100
3M 2M 90
2M 6M 95
6M 2R 105
2R 6R 115
6R 12R 115
M 12R 15R 130
F 12R 99R 120
M 15R 99R 130
Hematokrit:
Vék od do Dolni ref. mez
oD 3D 0,450
4D 14D 0,420
15D 30D 0,390
1™ 2M 0,310
2M 3M 0,280
3M 6M 0,290
6M 2R 0,330
2R 6R 0,340
6R 12R 0,350
M 12R 15R 0,370
F 12R 99R 0,360
M 15R 99R 0,390
Trombocyty:
Vék od do Dolni ref. mez
oD 15R 150
15R 99R 160

Stredni objem trombocyti (MPV):
Vék od do Dolni ref. mez

450 1079/
400 1079/

Horni ref. mez Jednotka

12,8 fl

Horni ref. mez Jednotka

15R 99R 7.8
Normoblasty absolutné:

Veék od do Dolni ref. mez

oD 3D 0

4D 99R 0
Normoblasty relativné:

Vék od do Dolni ref. mez

1,3 10%9/1
0 1079/1

Horni ref. mez Jednotka

15R 99R 0

Stredni objem erytrocyti (MCV):
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Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
oD 3D 95 121 fl
4D 14D 88 126 fl
15D 30D 86 124 fl
1™ 2M 85 123 fl
2M 3M 77 115 fl
3M 6M 74 108 fl
6M 2R 70 86 fl
2R 6R 75 87 fl
6R 12R 77 95 fl
M 12R 15R 78 98 fl
F 12R 15R 78 102 fl
15R 99R 82 98 fl
Stredni mnozZstvi hemoglobinu v erytrocytu (MCH):
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
0D 3D 31 37 pg
4D 2M 28 40 pg
2M 3M 26 34 pg
3M 6M 25 35 pg
6M 2R 23 31 pg
2R 6R 24 30 pg
6R 12R 25 33 pg
12R 15R 25 35 pg
15R 99R 28 34 pg
Stredni koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (MCHC):
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka
0D 3D 290 370 gll
4D 30D 280 380 gll
1™ 3M 290 370 gll
3M 2R 300 360 gl
2R 15R 310 370 gll
15R 99R 320 360 gll
Sire distribuce erytrocytii (RDW-CV):
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka
0D 15R 0,115 0,145 1
15R 99R 0,100 0,152 1
Neutrofily (abs. pocet):
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka
oD 1D 4,6 24,0 1079/l
2D 7D 1,8 11,0 1079/l
8D 14D 1,5 10,0 1079/l
15D 30D 1,3 8,0 1079/l
1™ 6M 1,1 8,8 1079/l
6M 1R 1,3 7.4 1079/l
1R 2R 1,3 7,5 1079/l
2R 4R 1,3 8,8 1079/l
4R 6R 1,6 9,5 1079/l
6R 8R 1,9 9,1 1079/l
8R 10R 1,9 8,6 1079/l
10R 15R 2,0 9,1 1079/l
15R 99R 2,0 7,0 1079/l
Neutrofilni segmenty (rel. pocet) - analyzator:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
0D 1D 0,51 0,71 1
2D 7D 0,35 0,55 1
8D 14D 0,30 0,50 1
15D 30D 0,25 0,45 1
1™ 6M 0,22 0,45 1
6M 1R 0,21 0,42 1
1R 2R 0,21 0,43 1
2R 4R 0,23 0,52 1
4R 6R 0,32 0,61 1
6R 8R 0,41 0,63 1
8R 10R 0,43 0,64 1
10R 15R 0,44 0,67 1
15R 99R 0,45 0,70 1
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Neutrofilni ty¢ (rel. pocet):

Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka

0D 15R 0,00 0,04 1

15R 99R 0,01 0,04 1
Eozinofily (abs. pocet):

Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka

oD 1D 0,0 1,4 1079/l

2D 7D 0,0 1,7 1079/l

8D 6M 0,0 1,4 1079/

6M 2R 0,0 1,2 1079/

2R 4R 0,0 0,5 1079/l

4R 6R 0,0 1,1 1079/l

6R 8R 0,0 1,0 1079/l

8R 10R 0,0 0,5 1079/l

10R 15R 0,0 1,0 1079/l

15R 99R 0,0 0,5 1079/l
Eozinofily (rel. pocet) - analyzator:

Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka

0D 1D 0,00 0,04 1

2D 7D 0,00 0,08 1

8D 8R 0,00 0,07 1

8R 10R 0,00 0,04 1

10R 15R 0,00 0,07 1

15R 99R 0,00 0,05 1
Bazofily (abs. pocet):

Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka

oD 1D 0,0 0,7 1079/l

2D 6M 0,0 0,4 1079/

6M 2R 0,0 0,3 1079/l

2R 15R 0,0 0,3 1079/l

15R 99R 0,0 0,2 1079/l
Bazofily (rel. pocet) - analyzator:

Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka

0D 99R 0,00 0,02 1
Monocyty (abs. pocet):

Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka

oD 1D 0,20 3,4 1079/l

2D 7D 0,20 3,2 1079/l

8D 14D 0,20 3,0 1079/l

15D 30D 0,50 2,5 1079/l

1™ 6M 0,10 2,5 1079/l

6M 2R 0,10 1,6 1079/

2R 4R 0,60 1,5 1079/l

4R 6R 0,50 1,4 1079/l

6R 8R 0,00 1,3 1079/l

8R 10R 0,00 1,1 1079/l

10R 15R 0,00 1,2 1079/l

15R 99R 0,08 1,2 1079/l
Monocyty (rel. pocet) - analyzator:

Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka

0D 1D 0,02 0,10 1

2D 14D 0,03 0,15 1

15D 6M 0,01 0,13 1

6M 6R 0,01 0,09 1

6R 8R 0,00 0,09 1

8R 10R 0,00 0,08 1

10R 15R 0,00 0,09 1

15R 99R 0,02 0,12 1
Lymfocyty (abs. pocet):

Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka

oD 1D 1,9 13,9 1079/l

2D 7D 1,6 10,7 1079/l
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8D 14D 1,9 11,6 1079/1
15D 30D 2,3 12,9 10%9/1
™ 6m 2,3 13,8 1079/1
6M 1R 3,1 12,4 1079/1
1R 2R 2,9 12,4 10%9/1
2R 4R 2,2 11,7 10%9/1
4R 6R 1,6 9,3 1079/1
6R 8R 1,3 7,5 1079/
8R 10R 1,3 6,6 10%9/1
10R 15R 1,1 6,5 1079/1
15R 99R 0,8 4,0 10%9/1

Lymfocyty (rel. pocet) - analyzator:

Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
oD 1D 0,21 0,41 1
2D 7D 0,31 0,51 1
8D 14D 0,38 0,58 1
15D 30D 0,46 0,66 1
1™ 6M 0,46 0,71 1
6M 1R 0,51 0,71 1
1R 2R 0,49 0,71 1
2R 4R 0,40 0,69 1
4R 6R 0,32 0,60 1
6R 8R 0,29 0,52 1
8R 10R 0,28 0,49 1
10R 15R 0,25 0,48 1
15R 99R 0,20 0,45 1

Krvacivost IVY

Kéd v NCLP:
Priprava pacienta:
Nutné klinické info:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

01168

Vysetfeni se provadi pfimo na pacientovi.
Krvacivost je pouze orientacni vySetfeni!!!
Pondéli az patek

Nelze vySetfit statimové

Fyziologické rozmezi:  zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
0D 1R 120 240 s
1R 6R 120 360 s
6R 11R 180 420 s
11R 18R 150 450 s
18R 99R 120 480 s

KS ABORh/D/kompletni

VySetieni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:
Priprava pacienta:
VysSetieni se sklada z:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
VySetieni - STATIM:
Vystreni - VITAL:

05163

Krev venézni

Plast s protisrazlivou upravou, K3EDTA (Sarstedt - Cerveny uzavér), citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzaver
Hemolyticky vzorek nelze pouzit pro analyzu

Centrifugace vzorku, pfiprava naplavu erytrocytd, kompletni vysetfeni KS ABORh/ D /

do 48 hodin, dle domluvy s transfuznim Usekem (podle kvality a mnozstvi vzorku)

Denné, 24 hodin

Denné&, 60 minut

Denné, 30 minut

KS ABORh/D/kompletni (automat)

VySeti‘eni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:
Priprava pacienta:
VysSetieni se sklada z:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:
Vystreni - VITAL:
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05163

Krev venézni

Plast s protisrazlivou upravou, K3EDTA (Sarstedt - Cerveny uzavér), citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér
Hemolyticky vzorek nelze pouzit pro analyzu

Centrifugace vzorku, vySetfeni ABO Rh/ D / sloupcovou aglutinaci

do 48 hodin, dle domluvy s transfuznim Usekem (podle kvality a mnozstvi vzorku)

Denné, 24 hodin

Denné&, 60 minut

Denné, 30 minut
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LA screen (na bazi aPTT-LA, dRVVT)

Primarni material:

Odebirejte do:

Specialni podminky:

Priprava pacienta:

Moznost doordinovat:
Vysetieni — RUTINA:
Vysetieni — STATIM:

Krev vendzni

Plast s protisrazlivou upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér

Po odbéru jemné promichat, netfepat!!! Nepresny odbér ovliviiuje vysledek.

Na zadance je tfeba uvést antikoagulaéni terapii, okamzity transport do CL — do 4 hodin od odbéru
Hemolytickou plazmu nelze vySetfit.

do 4 hodin od odbéru

Jednou za 3 tydny

Nelze vySetfit statimové

LA konfirmace (na bazi dRVVT,

Primarni material:

Odebirejte do:

Specialni podminky:

Priprava pacienta:

Moznost doordinovat:
Vysetieni — RUTINA:
Vysetieni — STATIM:

Krev vendzni

Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér

Po odbéru jemné promichat, netfepat!!! Nepfesny odbér ovliviiuje vysledek.

Na zadance je tfeba uvézt antikoagulacéni terapii, okamzity transport do CL — do 4 hodin od odbéru
Hemolytickou plazmu nelze vysetfit.

do 4 hodin od odbéru

Jednou za 3 tydny

Nelze vySetfit statimové

Mikroskopicky rozpocet leukocytu

Kéd v NCLP:

Primarni material:

Odebirejte do:

Omezeni:

Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

Fyziologické rozmezi:

Neutrofilni tyce:

20804

Krev venézni

Plast s protisrazlivou upravou, K3EDTA (Sarstedt - Cerveny uzaveér)

Pozadované mnozstvi vzorku je nejméné 1,0 ml

Diferencialni rozpocet je mozno provézt pouze pfi dostateném poctu leukocytd (min. 1,2 x 1079/l leukocyt().
do 5 hodin od odbéru

Denné, 24 hodin

Denné&, 120 minut

zdroj CHS

Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez
oD 15R 0,00 0,04
>15R 0,00 0,04

Neutrofilni segmenty:

Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez
oD 1D 0,51 0,71
2D 1T 0,35 0,55
1T 2T 0,30 0,50
2T 1™ 0,25 0,45
1™ 6M 0,22 0,45
6M 1R 0,21 0,42
1R 2R 0,21 0,43
2R 4R 0,23 0,52
6R 6R 0,32 0,61
6R 8R 0,41 0,63
8R 10R 0,43 0,64
10R 15R 0,44 0,67
>15R 0,47 0,70

Eozinofilni tyce:

Vék od

do

Dolni ref. mez Horni ref. mez

oD

Eozinofilni segmenty:

>15R

0,00 0,00

Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez
oD 1D 0,00 0,04
2D 1T 0,00 0,08
1T 8R 0,00 0,07
8R 10R 0,00 0,04
10R 15R 0,00 0,07
>15R 0,00 0,05
Bazofily:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez
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oD 15R 0,00 0,02
>15R 0,00 0,01
Lymfocyty:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez
oD 1D 0,21 0,41
2D 1T 0,31 0,51
17T 2T 0,38 0,58
2T ™ 0,46 0,66
™ 6M 0,46 0,71
6M 1R 0,51 0,71
1R 2R 0,51 0,71
2R 4R 0,40 0,69
4R 6R 0,32 0,60
6R 8R 0,29 0,52
8R 10R 0,28 0,49
10R 15R 0,25 0,48
>15R 0,20 0,45
Monocyty:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez
oD 1D 0,02 0,10
2D 2T 0,03 0,15
2T 6M 0,01 0,13
6M 6R 0,01 0,09
6R 8R 0,00 0,09
8R 10R 0,00 0,08
10R 15R 0,00 0,09
>15R 0,02 0,11
Nizkomolekularni heparin (anti — Xa)
Kéd v NCLP: 11251
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér
Priprava pacienta: Odebirejte 3-5 hod po aplikaci.
Nutné klinické info.: Na zadanku uvedte nazev preparatu, hodinu posledni aplikace a davku!
Moznost doordinovat: do 4 hodin od odbéru, pokud byl vzorek odebran spravné 3-5 hodin po aplikaci.
Vysetieni - RUTINA: Denné, 24 hodin
Vysetieni - STATIM: Denné, 60 minut
PFA-200 kolagen/ADP
Kéd v NCLP: 12628
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s protisrazlivou upravou, 3,8% pufrovany citrat (Sarstedt - modry uzavér)
Po odbéru jemné promichat, netfepat!
Priprava pacienta: Pokud dojde pfi odbéru krve k vendznimu kolapsu €i pferuSeni toku krve, musi byt odbér opakovan. Hemolyza
ovliviiuje vysledky stanoveni.
Nutné klinické info.: Na zadanku je nutno uvézt pfipadnou antiagregacni 1écbu.
Moznost doordinovat: Nelze
Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové
Fyziologické rozmezi: zdroj PL
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka
oD 99R 68 121 s
PFA-200 kolagen/epinefrin
Kéd v NCLP: 12626
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s protisrazlivou upravou, 3,8% pufrovany citrat (Sarstedt - modry uzavér)
Po odbéru jemné promichat, netfepat!
Priprava pacienta: Pokud dojde pfi odbéru krve k ven6znimu kolapsu ¢i pferuseni toku krve, musi byt odbér opakovan.Hemolyza
ovliviiuje vysledky stanoveni.
Nutné klinické info.: Na zadanku je nutno uvézt pfipadnou antiagregacni 1écbu.
Moznost doordinovat: Nelze
VysSetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové
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Fyziologické rozmezi: zdroj PL
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka
(0]n] 99R 84 160 s

PFA-200 P2Y

Primarni material:
Odebirejte do:

Priprava pacienta:

Nutné klinické info.:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:
Hodnota cut-off:

Krev vendzni

Plast s protisrazlivou upravou, 3,8% pufrovany citrat (Sarstedt - modry uzavér)

Po odbéru jemné promichat, netfepat!

Pokud dojde pfi odbéru krve k vendznimu kolapsu ¢i pferuseni toku krve, musi byt odbér opakovan. Hemolyza
ovliviiuje vysledky stanoveni.

Na zadanku je nutno uvézt antiagregacni lécbu.

Nelze

Pondéli az patek

Nelze vySetfit statimové

106 s zdroj PL

Protein C — aktivita

Koéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:

Specialni podminky:
Priprava pacienta:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

09412

Krev vendzni

Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér

Nepresny odbér ovliviiuje vysledek. Po odbéru jemné promichat, netfepat!

Na zadance je tfeba uvézt antikoagulacni terapii, okamzity transport do CL — do 4 hodin od odbéru
Hemolytickou plazmu nelze vySetfit. Chyldzni, iktericky vzorek dava zkfizenou reakci.

do 4 hodin po odbéru

Jednou za 3 tydny

Nelze vySetfit statimové

Fyziologické rozmezi: zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
oD 1D 25 45 %
1D 28D 30 55 %
1™ 1R 35 112 %
1R 6R 50 125 %
6R 11R 60 125 %
11R 16R 65 120 %
16R 99R 70 130 %

Protein S — aktivita

Kéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:

Specialni podminky:
Priprava pacienta:
Moznost doordinovat:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

16281

Krev venézni

Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér

Nepresny odbér ovliviiuje vysledek. Po odbéru jemné promichat, netfepat!

Na zadance je tfeba uvézt antikoagulacéni terapii, okamzity transport do CL — do 2 hodin od odbéru.
Hemolytickou plazmu nelze vySetfit.

do 4 hodin po odbéru

Jednou za 3 tydny

Nelze vySetfit statimové

Fyziologické rozmezi:  zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
oD 1D 25 50 %
1D 28D 35 65 %
1™ 6R 55 120 %
6R 11R 45 115 %
11R 16R 50 110 %
16R 18R 65 140 %
M 18R 99R 65 140 %
F 18R 99R 50 140 %

Protrombinovy test

Kéd v NCLP:
Primarni material:
Odebirejte do:

Specialni podminky:
Priprava pacienta:
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03571

Krev vendzni

Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér
Nepresny odbér ovliviiuje vysledek. Po odbéru jemné promichat, netfepat!!!
Na zadance je tfeba uvézt antikoagulacni terapii.

Chylézni, hemolytickou plazmu netestujeme.
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Moznost doordinovat: do 6 hodin po odbéru
Vysetieni - RUTINA: Denné, 24 hodin
Vysetieni - STATIM: Dennég, 60 minut
Vystreni - VITAL: Denné, 30 minut
Fyziologické rozmezi:  zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez  Jednotka
oD 28D 0,8 1,5 1
™M 6M 0,8 1,4 1
6M 99R 0,8 1,2 1

Primy antiglobulinovy test (PAT)

VySeti‘eni v rozsahu akreditace

Koéd v NCLP: 05147

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s protisrazlivou Upravou, K3EDTA (Sarstedt - €erveny uzaveér), citrat sodny: Sarstedt - zeleny
uzaver, srazliva krev - bily uzavér

Priprava pacienta: Hemolyticky vzorek nelze pouzit pro analyzu

Vysetreni se sklada z: Centrifugace vzorku, vySetfeni protilatek

Moznost doordinovat: do 48 hodin, dle domluvy s transfuznim Usekem (podle kvality a mnozstvi vzorku)
VysSetieni - RUTINA: Denné, 24 hodin
VysSetieni - STATIM: Denné, 60 minut

Retikulocyty (automat. analyz.

VySeti‘eni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 03669

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Plast s protisrazlivou upravou, K3EDTA (Sarstedt - Cerveny uzavér)
Pozadované mnozstvi vzorku je nejméné 1,0 ml.

Moznost doordinovat: do 5 hodin od odbéru

VysSetieni - RUTINA: Denné, 24 hodin

Vysetieni - STATIM: Dennég, 45 minut

Vystreni - VITAL: Denné, 15 minut

Fyziologické rozmezi: zdroj CHS
Retikulocyty (abs. pocet):

Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
oD 3D 0,148 0,216 10M2/1
4D 1™ 0,051 0,110 10M2/1
1™ 2M 0,052 0,078 10M2/1
2M 6M 0,048 0,088 10M2/1
6M 2R 0,044 0,111 10M2/1
2R 6R 0,036 0,068 10M2/1
6R 12R 0,042 0,070 10M2/1
12R 15R 0,042 0,065 10M2/1
15R 99R 0,025 0,100 10M2/1
Retikulocyty (rel. pocet):

Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
0D 3D 0,0347 0,0540 1

4D 1™ 0,0106 0,0237 1

1™ 2M 0,0212 0,0347 1

2M 6M 0,0155 0,0270 1

6M 2R 0,0099 0,0182 1

2R 6R 0,0082 0,0145 1

6R 12R 0,0098 0,0194 1

12R 15R 0,0090 0,0149 1

15R 99R 0,0050 0,0250 1

Rh fenotyp — automat

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Plast s protisrazlivou upravou, K3EDTA (Sarstedt - Cerveny uzaveér)
Priprava pacienta: Hemolyticky vzorek nelze vySetfit

Moznost doordinovat: do 48 hodin — dle domluvy s transfuznim Usekem

VysSetieni - RUTINA: Denné, 24 hodin

Vysetieni - STATIM: Nelze
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Rh fenotyp — manual

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Plast s protisrazlivou upravou, K3EDTA (Sarstedt - erveny uzavér)
Priprava pacienta: Hemolyticky vzorek nelze vysetfit

Moznost doordinovat: do 48 hodin — dle domluvy s transfuznim usekem

Vysetieni - RUTINA: Denné, 24 hodin

VySetieni - STATIM: Nelze

Screening protilatek (NAT)

VySeti‘eni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 05226

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Plast s protisrazlivou upravou, K3EDTA (Sarstedt - Cerveny uzavér), citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér
Priprava pacienta: Hemolyticky vzorek nelze pouzit pro analyzu

VysSetieni se sklada z: Kompletni vySetfeni protilatek v LISS a enzymu

Moznost doordinovat: do 48 hodin, dle domluvy s transfuznim Usekem (podle kvality a mnozstvi vzorku)

Vysetieni - RUTINA: Denné, 24 hodin

VysSetieni - STATIM: Denné, 60 minut

Screening protilatek (automat
VySetieni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 05226

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Plast s protisrazlivou upravou, K3EDTA (Sarstedt - Cerveny uzavér), citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavéer
Priprava pacienta: Hemolyticky vzorek nelze pouzit pro analyzu

VysSetieni se sklada z: Centrifugace vzorku, kompletni vySetfeni protilatek v LISS a enzymu

Moznost doordinovat: do 48 hodin, dle domluvy s transfuznim Usekem (podle kvality a mnozstvi vzorku)

VysSetieni - RUTINA: Denné, 24 hodin

VysSetieni - STATIM: Denné, 60 minut

Sedimentace erytrocyti za1 h

Kéd v NCLP: 01680
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s protisrazlivou upravou (Sarstedt - fialovy uzavér)
Nutno odebrat plnou zkumavku
VysSetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové
Fyziologické rozmezi:
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka
MOD 99R 2 10 mm
F 0D 99R 3 15 mm
Kéd v NCLP: 03671
Primarni material: Krev venozni
Odebirejte do: Plast s protisrazlivou tpravou, K3EDTA (Sarstedt - erveny uzavér)
Moznost doordinovat: do 5 hodin od odbéru
VysSetieni - RUTINA: Denné, 24 hodin
Vysetieni - STATIM: Denné, 120 minut

Fyziologické rozmezi:  zdroj CHS
Vysledky podléhajici hlaSeni: nalez schistocytll = 10/1000 erytrocyt(.

Trombinovy cas plasm

Kéd v NCLP: 03673

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér
Nepresny odbér ovliviiuje vysledek. Po odbéru jemné promichat, netfepat!

Specialni podminky: Na zadance je tfeba uvézt antikoagulacni terapii.

Priprava pacienta: Hemolytickou plazmu nelze vySetfit.

Moznost doordinovat: do 4 hodin po odbéru

Vysetieni - RUTINA: Denné, 24 hodin

Vysetieni - STATIM: Dennég, 60 minut

Vystreni - VITAL: Denné, 30 minut
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Fyziologické rozmezi:
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka
oD 99R 14 18 s

Trombocyty — citrat*

*Neni soucasti koagulacniho vySetreni - specialni odbér!

Kéd v NCLP: 02686
Primarni material: Krev venézni
Odebirejte do: Plast s protisrazlivou Upravou, citrat sodny: Sarstedt - zeleny uzavér
Moznost doordinovat: Nelze
Vysetieni - RUTINA: Dennég, 24 hodin
VysSetieni - STATIM: Denné, 45 minut
Vystreni - VITAL: Denné&, 15 minut
Fyziologické rozmezi:  zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez ~ Jednotka
oD 99R 160 400 1079/l
Trombocyty — mikroskopicky
Koéd v NCLP: 02688
Primarni material: Krev venézni
Odebirejte do: Plast s protisrazlivou upravou, K3EDTA (Sarstedt - Cerveny uzavér)
Moznost doordinovat: v den odbéru
Vysetieni - RUTINA: Denné, 24 hodin
VysSetieni - STATIM: Denné, 120 minut
Fyziologické rozmezi: zdroj CHS
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka
oD 99R 160 400 1079/l

Metody vySetifované na useku imunologie a mikrobiologie

ALEX

Kéd v NCLP: 10330: S_RE2269

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

VysSetieni - RUTINA: Pondéli az patek

VysSetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezt:
Vysledky vydavany v kvantitativni podobé: dolni ref. mez nizsi nez 0,3 kUA/L

ANCA-BPI v séru
Kéd v NCLP: 1284
Primarni material: Krev venézni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny
Vysledek nejpozdéji za: 21 dni
VysSetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vysetfit statimové
Fyziologické rozmezi:
Veék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez  Jednotka Zdroj
0D 99R 0 12 U/ml PL

ANCA-Cathepsin G v séru

Kéd v NCLP: 1281

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 21 dni
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Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové
Fyziologické rozmezi:
Veék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez  Jednotka Zdroj
0D 99R 0 12 U/ml PL

Kéd v NCLP: 1282
Primarni material: Krev venézni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny
Vysledek nejpozdéji za: 21 dni
Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové
Fyziologické rozmezi:

Veék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez  Jednotka Zdroj

oD 99R 0 12 U/ml PL

Koéd v NCLP: 1283
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srézeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

Moznost doordinovat: 3 dny
Vysledek nejpozdéji za: 21 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové
Fyziologické rozmezi:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez  Jednotka Zdroj
0D 99R 0 12 U/ml PL

Kéd v NCLP: 1285
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srézeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny
Vysledek nejpozdéji za: 21 dni
Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové
Fyziologické rozmezi:

Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez  Jednotka Zdroj

oD 99R 0 12 U/ml PL

Kéd v NCLP: 231
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny
Vysledek nejpozdéji za: 21 dni
Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové
Fyziologické rozmezi:

Veék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez ~ Jednotka Zdroj

0D 99R 0 12 U/ml PL

Kéd v NCLP: 232

Primarni material: Krev venozni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny
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Vysledek nejpozdéji za: 21 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vysetfit statimové
Fyziologické rozmezi:
Veék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez ~ Jednotka Zdroj
0D 99R 0 12 U/ml PL

Anti-beta-2-Glycoprotein I - IgG, IgM v séru

Kéd v NCLP: 09716 /09712 (IgM / 1gG)

Primarni material: Krev venozni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

VysSetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Fyziologické rozmezi:

1gG:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez  Jednotka Zdroj
oD 99R 0 5 U/ml PL
IgM:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez ~ Jednotka Zdroj
oD 99R 0 5 U/ml PL
Anti-CCP IgG
VySetfeni v rozsahu akreditace
Kéd v NCLP: 12529
Primarni material: Krev venozni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 2 dny
Vysledek nejpozdéji za: 14 dni
VysSetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vysetfit statimové
Fyziologické rozmezi:
Veék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez  Jednotka Zdroj
oD 99R 0 12 U/ml PL

Anti-ds-DNA IgG v séru
VySsetieni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 00275
Primarni material: Krev venézni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)
Moznost doordinovat: 2 dny
Vysledek nejpozdéji za: 14 dni
Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
VysSetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové
Fyziologické rozmezi:
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez  Jednotka Zdroj
oD 99R 0 12 IU/ml PL

Anti — Séja IgG

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

VysSetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vysetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezt:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni

96/129



2201001 Laboratorni ptirucka pro odbéry

Vydani: 28. elektronické vydani
Zpracovala: Vladimira GajdoSova, BBA
Zkontroloval a uvolnil: Ing. Jakub Rucka Vydano: 13. 03. 2024

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vyS3etfit statimové

Interpretace laboratornich nalezti:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srézeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezt:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni

Kéd v NCLP: 31435
Primarni material: Krev venézni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)

Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 4 dny

Vysetieni -RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni -STATIM: Nelze vyS3etfit statimové

Interpretace laboratornich nalezt:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni

Vysetfeni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 13425
Primarni material: Krev venézni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)

Moznost doordinovat: 2 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vyS3etfit statimové

Interpretace laboratornich nalezti:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hraniéni, Pozitivni

Kéd v NCLP: 05545
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)

Moznost doordinovat: 2 dny
Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vyS3etfit statimové

Fyziologické rozmezi:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez  Jednotka Zdroj
oD 99R 0 12 U/ml PL

Kéd v NCLP: 05549

Primarni material: Krev venozni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 2 dny
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Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Fyziologické rozmezi:
Veék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez ~ Jednotka Zdroj
oD 99R 0 12 U/ml PL

Kéd v NCLP: 05553

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 2 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Fyziologické rozmezi:
Veék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez  Jednotka Zdroj
oD 99R 0 12 U/ml PL

Kéd v NCLP: 05557
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srézeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

Moznost doordinovat: 2 dny
Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vyS3etfit statimové

Fyziologické rozmezi:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez  Jednotka Zdroj
oD 99R 0 12 U/ml PL

Kéd v NCLP: 05561
Primarni material: Krev venézni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)

Moznost doordinovat: 2 dny
Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Fyziologické rozmezi:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez  Jednotka Zdroj
oD 99R 0 12 U/ml PL

Kéd v NCLP: 05565
Primarni material: Krev venézni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srézeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny
Vysledek nejpozdéji za: 14 dni
Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové
Fyziologické rozmezi:
Veék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez  Jednotka Zdroj
oD 99R 0 12 U/ml PL

Koéd v NCLP: 12784
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srézeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
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Vydani: 28. elektronické vydani
Zpracovala: Vladimira GajdoSova, BBA

Zkontroloval a uvolnil: Ing. Jakub Rucka Vydano: 13. 03. 2024
Nutné klinické info: hemolyza, ikterita, chylozita mize interferovat
Moznost doordinovat: 3 dny
Vysledek nejpozdéji za: 21 dni
Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové
Fyziologické rozmezi:
Veék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez  Jednotka Zdroj
oD 99R 0 5 1U/ml PL

Kéd v NCLP: 05371
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)

Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 21 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vyS3etfit statimové

Interpretace laboratornich nalezti:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni

Kéd v NCLP: 31767 IgA; 31768 IgG

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separaénim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér), citrat sodny (Sarstedt - zeleny
uzaver)

Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vyS3etfit statimové

Interpretace laboratornich nalezti:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni

Kod v NCLP: 08417
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni s gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezt:

Negativni | Seda zéna | Pozitivni | Jednotka
<8 8-10 >10 1U/ml

Kéd v NCLP: 09906

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srézeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 30 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezt:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni

Kéd v NCLP: 04785
Primarni material: Krev vendzni
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Zpracovala: Vladimira Gajdosova, BBA

Zkontroloval a uvolnil: Ing. Jakub Rucka Vydano: 13. 03. 2024
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny
Vysledek nejpozdéji za: 14 dni
VysSetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vysetfit statimové
Fyziologické rozmezi:
IgG:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez  Jednotka Zdroj
oD 99R 0 10 U/ml PL
IgM:
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez  Jednotka Zdroj
oD 99R 0 7 U/ml PL

Anti-kravské mléko

Kéd v NCLP: 31457

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

VysSetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vysetfit statimové

Interpretace: negativni, hrani¢ni, pozitivni

Anti-nuklearni IgG (ANA) v séru

VySetieni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 00682

Primarni material: Krev venozni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

VysSetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezt:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Slabé pozitivni, Pozitivni, Silné pozitivni

Anti-nukleosomy IgG v séru

Kéd v NCLP: 03684
Primarni material: Krev venozni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny
Vysledek nejpozdéji za: 21 dni
VySetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vysetfit statimové
Fyziologické rozmezi:
Veék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez  Jednotka Zdroj
oD 99R 0 20 U/ml PL

Anti-transglutaminaza IgA v séru
VySsetieni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 10407

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 2 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

VysSetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

V pripadé doordinovani nutno telefonicky ovérit, zda je v laboratofi material v dostate€ném mnozstvi a kvalité.

Fyziologické rozmezi:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka Zdroj
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Zpracovala: Vladimira GajdoSova, BBA

Zkontroloval a uvolnil: Ing.

0D 99R

Jakub Rucka Vydano: 13. 03. 2024

0 12 U/ml PL

Kéd v NCLP:

Primarni material:
Odebirejte do:

Moznost doordinovat:
Vysledek nejpozdéji za:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

Fyziologické rozmezi:
Vék od do

12414

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
2 dny

14 dni

Pondéli az patek

Nelze vySetfit statimové

0D 99R

Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka Zdroj
0 12 U/ml PL

Kod v NCLP:
Laboratorni metodika:
Primarni material:
Odebirejte do:

Moznost doordinovat:
Vysledek nejpozdéji za:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

00664

Imunofluorescence

Krev vendzni

Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
3 dny

14 dni

Pondéli az patek

Nelze vyS3etfit statimové

Interpretace laboratornich nalezt:
Vysledky vydavany v kvalitativé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni, Atypicka

Koéd v NCLP:

Primarni material:
Odebirejte do:

Moznost doordinovat:
Vysledek nejpozdéji za:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

Fyziologické rozmezi:

31015
Krev venézni

Sklo, plast s protisrazlivou Upravou EDTA (Sarstedt - Cerveny uzavér)

Nelze

3 dny

Prvni Gtery v mésici do 9:30
Nelze vySetfit statimové

Individualni — u kazdého alergenu jiné

POTRAVIINOVE PRiISADY
Potravinové barvivo |
Potravinové barvivo I
Tartrazin

K — metabisulfit

Na — salicylat

Na — benzoat

LEKY

Penicilin G
Penicilin V
Cephalosporin C
Cefamandol

Lys — Aspirin
Ibuprofen
Indometazin
Sulfametoxazol

Trimetoprim
Tetracyclin
Ampicillin
Amoxicillin
Ciprofloxazin
Dichlophenac
Doxycycline
Paracetamol
Erythromycine
POTRAVINY
Vajecny bilek
Kravské mléko
Sojové boby

PLEVELE

Pelynék

TRAVY
Srha fiznacka

ZVIRATA
Kocici epitel
Psi epitel

ROZTOCI A PLISNE
Dermat. pteron.
Dermat. farinae
Penic. notatum
Cladosp. herb.
Asper. fumig.
Candida albic.

Kéd v NCLP:

Primarni material:
Odebirejte do:

Moznost doordinovat:
Vysledek nejpozdéji za:
Vysetieni - RUTINA:
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Krev venézni
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4 dny
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Zkontroloval a uvolnil: Ing. Jakub Rucka Vydano: 13. 03. 2024
Vysetreni - STATIM: Nelze vySetfit statimové
Fyziologické rozmezi:

Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez ~ Jednotka Zdroj

0D 99R 0 24 ng/ml PL

Kéd v NCLP: 31675

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Sklo, plast s protisrazlivou pfisadou EDTA (Sarstedt — Cerveny uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Nutné klinické info: Vzorek dodat do laboratofe do 13:00 v den odbéru

Omezeni: Odebrany vzorek skladovat pfi pokojové teploté

Moznost doordinovat: Nelze

Vysledek nejpozdéji za: 3 dny

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Pozitivni

Kéd v NCLP: 14974, 32009, 32008, 10011, 14970, 15014 a 32010
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separa¢nim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)

Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetreni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetreni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni

viz Protilatky proti vnitinimu faktoru

VySetieni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 11237

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separa¢nim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)

Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 4 dny

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Fyziologické rozmezi:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez ~ Jednotka Zdroj
OR 1R 0 29 ku/l PL
1R 2R 0 49 ku/l PL
2R 3R 0 45 ku/l PL
3R 9R 0 52 ku/l PL
9R 15R 0 75 ku/l PL
15R 99R 0 87 ku/l PL

Kalprotektin ve stolici

Kéd v NCLP: 17246

Laboratorni metodika: Imunochromatografie

Primarni material: Stolice

Odebirejte do: Plastovy kontejner

Moznost doordinovat: Nelze

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

Vysetreni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Fyziologické rozmezi:
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Zpracovala: Vladimira Gajdosova, BBA

Zkontroloval a uvolnil: Ing. Jakub Rucka Vydano: 13. 03. 2024
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez ~ Jednotka Zdroj
oD 99R 0 <80 yg/g PL

Kéd v NCLP: 00670

Laboratorni metodika: Imunofluorescence

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separanim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetreni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni, Atypicka

viz Protilatky proti parietalnim burikam

Primarni material: Krev venozni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separa¢nim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)
Specialni podminky: VySetfujeme pouze spole¢né se stanovenim IFA.

Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetreni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Specialni podminky: VySetfujeme pouze spole¢né se stanovenim PCA.

Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé&: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni

VySetieni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 03831
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separanim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 2 dny
Vysledek nejpozdéji za: 14 dni
Vysetreni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové
Fyziologické rozmezi:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez ~ Jednotka Zdroj
0D 99R 0 12 U/ml PL

VySetieni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 13234, 05920, atd.
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separanim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

Moznost doordinovat: 3 dny
Vysledek nejpozdéji za: 7 dni
Vysetreni - RUTINA: Pondéli az patek
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VySetreni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Fyziologické rozmezi:
Vék od do Dolni ref. mez Horni ref. mez Jednotka

Zdroj

Vydano: 13. 03. 2024

0D 99R 0 0,35 ku/l

Seznam vysetfovanych alergenu

PL

POTRAVINY

vosik

nDer f2 - Dermat. farinae

vajecny bilek

komar

nDer p1 - Dermat. pter.

vajecny Zloutek

ROZTOCI A PLISNE

nDer p2 - Dermat. pter.

kravské mléko

Dermat. pteron.

nAsp r1 - Aspergillus rest.

kasein Dermat. farinae rMal d1 - Malus domest.
alfa-laktoalb. Euroglyphus may. rMal d4 - Malus domest.
beta-laktogl. Glycyphagus dom. rPru av1 - Prunus avium
gluten Alternaria ten. rPru av3 - Prunus avium

pSeni¢na mouka

Penic. notatum

rPru av4 - Prunus avium

ovesné vilocky

Cladosp. herb.

rPru p3 - Prunus persica

je€na mouka Asper. fumig nCan f1 - Canis familiaris
kufeci maso Candida albic. nFel d1 - Felis domesticus
vepiové maso TRAVY nArt v1 - Artemisia vulg.
hovézi maso bojinek luéni ZVIRATA

ryba tomka vonna ko ici epitel

liskovy ofech srha fiznacka krysi mo¢

ofech vlassky kostrava psi od. epitel

bursky ofech jilek psi epitel

mandle Zito seté mysi mo¢

pistacie medynék morceci epitel

rajce PLEVELE krali¢i epitel

celer ambrosie papousci pefi

mrkev pelynék mysi epitel

Cesnek jitrocel kiecci epitel

ryze smetanka husi pefi

brambory fepka konsky od. epitel
kukufice kopretina krysi epitel

paprika zelena kopfiva holubi pefi

hrach merlik slepici epitel

cibule STROMY ovéi epitel

fazole bila bfiza hovézi od. epitel

mak liska PANELY - potraviny
sezam olSe FP1

sojové boby jiva (vrba) FP5

jablko buk FP7

pomeran¢ topol FP15

broskev javor FP51

banany dub PANELY - roztoci a plisné
kiwi PRACH A OSTATNI DP1

jahody domaci prach MP1

ananas latex PANELY - travy
Svestky moucny prach GP1

meloun MOLEKULARNI ALERGENY GP3

kvasnice rVes v1 — Vespula vulgaris GP4

hofcice rVes v5 - Vespula vulgaris PANELY - plevele
Cokolada rApi m1 - Apis mellifera WP3

med rApi m2 - Apis mellifera WP5

HMYZ nBet v1 - Betula verrucosa PANELY - stromy
véela rBet v2 - Betula verrucosa TP6

vosa nDer f1 - Dermat. farinae TP9
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Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Sklo, plast s protisrazlivou pfisadou EDTA (Sarstedt - Eerveny uzavér). Vzorek uchovavat pfi pokojové
teploté.

Nutné klinické info: Vzorek nutno dodat do 13:00 v den odbéru.

Moznost doordinovat: Nelze

Vysledek nejpozdéji za: 2 dny

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Kéd v NCLP: 31571

Fyziologické rozmezi:

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 3M 62,7 81,6 % PL
3M 1 51,8 74,2 % PL
1 2 60,7 75,8 % PL
2 6 59,7 77,6 % PL
6 12 63,2 77,8 % PL
12 18 62,6 80,4 % Pl
18 150 60,0 83,0 % PL

Kéd v NCLP: 31572
Fyziologické rozmezi:
Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 3M 42,8 657 % PL
3M 1 349 53,1 % PL
1 2 350 51,9 % PL
2 6 31,1 474 % PL
6 12 31,7 47,0 % PL
12 18 326 515 % PL
18 150 52,0 69,0 % PL
Buitky CD3+/CD8+
Kéd v NCLP: 31573
Fyziologické rozmezi:
Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 3M 15,0 23,0 % PL
3M 1 12,8 271 % PL
1 2 16,1 29,4 % PL
2 6 16,0 26,9 % PL
6 12 17,1 30,0 % PL
12 18 19,0 29,0 % PL
18 150 27,0 46,0 % PL
IRI (pomér CD4+/CD8+)
Kéd v NCLP: 31574
Fyziologické rozmezi:
Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 3M 1,9 4,2 % PL
3M 1 1,5 3,8 % PL
1 2 1,3 3,0 % PL
2 6 1,3 2,9 % PL
6 12 1,2 2,7 % PL
12 18 1,2 2,6 % PL
18 150 1,2 2,3 % PL
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Buriky CD19+

Kéd v NCLP: 06314

Fyziologické rozmezi:

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 3M 7.4 21,3 % PL
3M 1 17,0 37,2 % PL
1 2 14,3 28,2 % PL PL
6 12 12,0 24,0 % PL
12 18 11,9 21,0 % PL
18 150 7,0 18,0 % PL

Buriky NK

Kéd v NCLP: 03795

Fyziologické rozmezi:

Pohlavi Podminka Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 3M 4,2 14,8 % PL
3M 1 4,0 15,1 % PL
1 2 4,0 13,8 % PL
2 6 4,7 16,2 % PL
6 12 54 18,6 % PL
12 18 4,3 16,2 % PL
18 150 4,0 18,0 % PL

Primarni material: Bronchoalveolarni lavaz - BAL

Odebirejte do: Plastové nadoby bez pfisad

Moznost doordinovat: Nelze

Vysledek nejpozdéji za: 2 dny

Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

Pondéli az patek
Nelze vySetfit statimové

VySetreni:

Bunécnost Buriky CD8+
Buriky CD3+ IRl — CD4+/CD8+
Buriky CD4+ % lymfocytd v BAL

Vaskulitis DOT (MPO, PR3, GBM)

Kéd v NCLP: 14979 (a-MPO), 14987 (a-PR3), 51614 (a-GBM)

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)

Moznost doordinovat: 3 dny

Material pfijmeme: Pondéli az ¢tvrtek, patek do 11:00hod

Vysledek nejpozdéji za: 1 den

VysSetreni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové, pouze ve zrychleném rezimu na vyzadani va vSedni dny — pondéli az patek
VySetieni je provadéno pouze v ramci SZZ Krnov.

Fyziologické rozmezi:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni

Mikrobiologicka vysetreni

Adenoviry

Kéd v NCLP: 31542

Laboratorni metodika: Imunochromatografie
Primarni material: Stolice

Odebirejte do: Plastovy kontejner
Moznost doordinovat: Nelze

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni — STATIM:

Pondéli az patek
Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:
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Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Pozitivni.
Vzhledem k pouzivané souprave je toto vySetifeni provadéno vzdy spolu s vySetfenim na rotaviry.

Anaplasma

Kéd v NCLP: 12562

Laboratorni metodika: Protilatky IgM, 1IgG — imunoblot

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vysetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:
Vysledek vySetfeni je doplnén slovnim komentarem.

Borrelia sp. v likvoru

Laboratorni metodika: Protilatky IgM, 1gG - ELISA

Primarni material: Likvor

Odebirejte do: Plast bez upravy (Sarstedt — Liquor bily uzaver)
Moznost doordinovat: 2 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

VysSetreni - RUTINA: Jednou tydné pfi dostate¢ném poctu vzorkt
VysSetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Slovni interpretace vysledku.
Borrelia sp. v punktatu

Laboratorni metodika: Protilatky IgM, 1gG - ELISA

Primarni material: Punktat

Odebirejte do: Plast s protisrazlivou Upravou, heparinat (Sarstedt — oranzovy uzaver)
Moznost doordinovat: 2 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Jednou tydné pfi dostate€ném poctu vzorku

VySetreni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Slovni interpretace vysledku.

Borrelia sp. v séru

VySeti‘eni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 00160, 00154

Laboratorni metodika: Protilatky IgM, 1gG - ELISA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)

Moznost doordinovat: 2 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Jednou tydné pfi dostate€ném poctu vzork

VysSetreni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:
Vék od do Dolni ref. mez Horniref. mez  Jednotka Zdroj
oD 99R 0 12 U/ml PL

Borrelia sp. - konfirmace

Laboratorni metodika: Protilatky IgM, 1gG - WB

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér),
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:
Vysledek vySetfeni je doplnén slovnim komentarem.

COVID-19

Kéd v NCLP: 19935

Laboratorni metodika: PCR

Primarni material: Vyteér sliznice

Odebirejte do: Odbérové zkumavky s virologickym médiem
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Moznost doordinovat: Nelze

Vysledek nejpozdéji za: 48 hodin

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

VysSetireni - STATIM: Ano

Interpretace laboratornich nalezui:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Pozitivni.

Cytomegalovirus (CMV) IgG v séru
VySetieni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 00213

Laboratorni metodika: EIA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

VysSetreni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:

Negativni | Hrani¢ni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<0,9 0,9-<1/1 >11 index PL
Dle doporuéeni Statniho zdravotniho tstavu bude stanoveni protilatek doplnéno o vySetfeni avidity (CMVav) automaticky u vSech

pozitivnich vysledki IgG CMV. Urceni avidity protilatek je dilezZitou soucasti stanoveni faze onemocnéni CMV a vysledek vysetfeni
Z laboratore bude dopinén slovnim komentarem.

Cytomegalovirus (CMV) IgM v séru

VySeti‘eni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 31179

Laboratorni metodika: EIA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

VysSetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni

Cytomegalovirus (CMV) — avidita IgG protildatek

Laboratorni metodika: Protilatky 1gG - ELISA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt — hnédy uzaver)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

VysSetreni - RUTINA: Jednou tydné pfi dostate¢ném poctu vzork(

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:
Vysledek vySetfeni je doplnén slovnim komentarem.

V pfipadé primarni infekce CMV dochazi s pravdépodobnosti 25% opét k tvorbé protilatek IgM u nékterych markert jiz dfive proZzité

infekce EBV. Tyto hodnoty signalizuji faleSnou pozitivitu EBV. Doporucujeme proto pfi odbéru na vySetfeni EBV souc¢asné zadavat do
Zadanky vySetreni na CMV a naopak.

EBV/EA v séru

VySeti‘eni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 00295

Laboratorni metodika: Protilatky 1gG - ELISA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Jednou tydné pfi dostate€ném poctu vzork
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VysSetreni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:

Negativni | Hraniéni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<10 10-15 >15 U/ml PL

EBV/EBNA IgG v séru
VySeti‘eni v rozsahu akreditace
Kéd v NCLP: 00307
Laboratorni metodika: Protilatky 1gG - ELISA
Primarni material: Krev vendzni
Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 3 dny
Vysledek nejpozdéji za: 14 dni
Vysetieni - RUTINA: Jednou tydné pfi dostate€ném poctu vzork
Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:

Negativni | Hrani€ni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<25 25-3 >3 U/ml PL

EBV/VCA v séru
VySetieni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 31180, 31181

Laboratorni metodika: Protilatky IgM, 1gG - ELISA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

VysSetieni - RUTINA: Jednou tydné pfi dostate¢ném poctu vzork(

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:

IgM protilatky

Negativni | Hraniéni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<9 9-13 >13 U/ml PL

IgG protilatky

Negativni | Hrani€ni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<10 10-15 >15 U/ml PL

Eriksonuyv test v séru

Laboratorni metodika: Komplementfixacni reakce (KFR)

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 4 dny

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

VysSetireni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:

Negativni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<1:80 >1:80 titr PL

Hepatitida A (HAV)

HAV celkové v séru

VySetieni v rozsahu akreditace
Kéd v NCLP: 00365
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Laboratorni metodika: LEIA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separa¢nim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)

Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

VysSetreni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezi:

Negativni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<20 > 20 miU/ml PL

Vysledky vySetfeni jsou doplnén slovnim komentarem.

HAV IgM v séru

VySetieni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 00369

Laboratorni metodika: LEIA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

VysSetreni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni.
Vysledky vysSetfeni jsou dopInén slovnim komentarem.

Hepatitida B (markery)

HBsAg v séru

VySeti‘eni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 02010

Laboratorni metodika: LEIA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

VysSetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezu:

Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Pozitivni (po konfirmaci)

U pozitivnich vysledkl HBsAg budou provedena doplrikova vySetfeni témito markery: anti-HBc, anti-HBc IgM, HBeAg, anti-HBe, anti-HBs
a vysledek bude doplnén komentarem.

Anti - HBc v séru

Kéd v NCLP: 00372

Laboratorni metodika: EIA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

VysSetreni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni

Anti - HBs v séru

Kéd v NCLP: 31167

Laboratorni metodika: EIA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
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Moznost doordinovat:
Vysledek nejpozdéji za:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

2 dny
7 dni

Pondéli az patek
Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:

Negativni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<10 >10 miU/ml PL
HBeAg v séru
Kéd v NCLP: 02004
Laboratorni metodika: EIA

Primarni material:

Odebirejte do:

Moznost doordinovat:
Vysledek nejpozdéji za:
Vysetieni -RUTINA:
Vysetieni -STATIM:

Krev vendzni
Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)

3 dny
7 dni

Pondéli az patek
Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Pozitivni

Anti - HBe v séru

Koéd v NCLP:

Laboratorni metodika:
Primarni material:

Odebirejte do:

Moznost doordinovat:
Vysledek nejpozdéji za:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

00377
EIA

Krev vendzni
Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)

3 dny
7 dni

Pondéli az patek
Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:

Negativni | Hraniéni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<0,8 0,8-12 >1,2 index PL
Anti — HBc IgM v séru
Kéd v NCLP: 31509
Laboratorni metodika: EIA

Primarni material:

Odebirejte do:

Moznost doordinovat:
Vysledek nejpozdéji za:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

Krev vendzni
Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)

3 dny
7 dni

Pondéli az patek
Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:

Negativni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<10 >10 U/ml PL
Hepatitida C (HCV)
Anti - HCV v séru
Laboratorni metodika: LEIA

Primarni material:

Odebirejte do:

Moznost doordinovat:
Vysledek nejpozdéji za:
Vysetieni - RUTINA:
Vysetieni - STATIM:

Krev vendzni
Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)

3 dny
7 dni

Pondéli az patek
Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Pozitivni
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Helicobacter pylori

Helicobacter pylori v séru
VySetieni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 00392

Laboratorni metodika: Protilatky IgA, 19G — ELISA, EIA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

VysSetieni - RUTINA: Pondéli az patek

VysSetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:

IgA protilatky

Negativni | Hrani€ni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<18 18 - 22 >22 U/ml PL
IgG protilatky
Negativni | Hrani¢ni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<0,9 0,9-<11 >1,1 U/ml PL

Helicobacter - konfirmace

Kéd v NCLP: 3707

Laboratorni metodika: Protilatky 1gA, 1gG - WB

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Jednou tydné pfi dostate€ném poctu vzorkud

VysSetreni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:
Vysledek vysetfeni je doplnén slovnim komentarem.

Helicobacter ve stolici

Kéd v NCLP: 12616

Laboratorni metodika: Imunochromatografie
Primarni material: Stolice

Odebirejte do: Plastovy kontejner
Moznost doordinovat: Nelze

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

VysSetieni - RUTINA: Pondéli az patek
VySetreni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Pozitivni

HIVp24 + HIV 1,2 v séru

VySetieni v rozsahu akreditace

Kéd v NCLP: 13857

Laboratorni metodika: EIA

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

VysSetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Pozitivni (po konfirmaci)
V pfipadé reaktivity bude vzorek konfirmovan ve smluvni laboratofi. Doba odezvy se tak prodlouzi o dobu nezbytnou pro toto vysetreni.

Chlamydia sp. - prikaz antigenu
Kéd v NCLP: 51603, 51605
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Laboratorni metodika: Imunochromatografie

Primarni material: Sekret

Odebirejte do: Tampon ve sterilni zkumavce (bez média)

Moznost doordinovat: Nelze

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

VysSetreni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezi:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Pozitivni

Chlamydia trachomatis v séru

VySeti‘eni v rozsahu akreditace

Laboratorni metodika: Protilatky IgA, 1gG - ELISA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

VysSetieni - RUTINA: Jednou tydné pfi dostate¢ném poctu vzorku

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezt

IgA, IgG protilatky

Negativni Hrani¢ni Pozitivni | Jednotka Zdroj

<18 18-22 >22 U/ml PL

Chlamydia pneumoniae v séru

VySeti‘eni v rozsahu akreditace

Laboratorni metodika: Protilatky IgA, 1gG - ELISA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

Vysetieni - RUTINA: Jednou tydné pfi dostate€ném poctu vzorku

Vysetieni - STATIM: Nelze vysetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:

IgA, IgG protilatky
Negativni Hraniéni Pozitivni | Jednotka Zdroj

<18 18-22 >22 U/ml PL

Chlamydia trachomatis, pneumoniae v séru - konfirmace

Kéd v NCLP: TR —12538; PN — 12533

Laboratorni metodika: Druhové specificke protilatky IgA, 1gG - WB

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni — STATIM: Nelze vySetfit statimovée

Interpretace laboratornich nalezui:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Pozitivni + dopIlnény slovnim komentarem.

MOP

Kéd v NCLP: 31393

Laboratorni metodika: Opticka mikroskopie
Primarni material: Stér

Odebirejte na: 2 ks podloznich sklicek
Moznost doordinovat: Nelze

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek
Vysetieni — STATIM: Nelze vysetfit statimovée

Interpretace laboratornich nalezui:
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PFitomnost bunék a baktérii a jejich mnozstvi je hodnoceno kFizky (+ - ++++).
Mycoplasma pneumoniae v séru

Kéd v NCLP: 31217, 31215

Laboratorni metodika: Protilatky 1gG, IgM - ELISA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

VysSetreni - RUTINA: Jednou tydné pfi dostate¢ném poctu vzorku

Vysetieni - STATIM: Nelze vysetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:

IgM protilatky

Negativni | Hraniéni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<13 13-17 >17 U/ml PL
IgG protilatky u déti (do 18 let)
Negativni | Hrani€éni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<10 10-15 >15 U/ml PL
1gG protilatky u dospélych (nad 18 let)
Negativni | Hraniéni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<20 20-30 >30 U/ml PL

Paul-Bunnellova reakce v séru

Kéd v NCLP: 02624 (PBUT), 03707 (ERIC)

Laboratorni metodika: Hemaglutinace

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 4 dny

VysSetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vysetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:

Negativni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
< 1:80 >1:80 titr PL

Pneumoscreen — protilatky IgM

Laboratorni metodika: Imunofluorescence

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledky nejpozdéji za: 7 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Roup — mikroskopické vysSetreni (lepex)

Kéd v NCLP: 31311

Laboratorni metodika: Opticka mikroskopie

Primarni material: Stolice

Odebirejte do: Lepici paska na podloznim skle s otiskem
z perianalnich koznich fas

Moznost doordinovat: Nelze

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

VySetieni — RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni — STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Enterobius v.

Rotaviry
Kéd v NCLP: 33021
Laboratorni metodika: Imunochromatografie
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Primarni material: Stolice

Odebirejte do: Plastovy kontejner

Moznost doordinovat: Nelze

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni — STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Pozitivni.
Vzhledem k pouzivané soupravé je toto vySetfeni provadéno vzdy spolu s vySetfenim na adenoviry.

Respiratory Syncytial Virus (RSV) — priikaz antigenu

Laboratorni metodika: Imunofluorescence

Primarni material: Stér na tampon v transportni padé
Moznost doordinovat: Nelze

Vysledky nejpozdéji za: 14 dni

Vysetieni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:

Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Pozitivni.

VySetfeni patogent: RSV, Adenoviry, Influenza A a B, Parainfluenza 1, 2 a 3.
Toxoplasma gondii v séru

VySeti‘eni v rozsahu akreditace (ve tiidé IgG a IgM)

Kéd v NCLP: 31176, 31177, 06143 (IgA), 31478 (IgE)

Laboratorni metodika: Protilatky IgA, IgE, IgM, IgG — ELISA, EIA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

VysSetreni - RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni -STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:

Protilatky IgM
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni

Protilatky IgG
Negativni | Hraniéni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<6,5 6,5-<8 >8 1U/ml PL

Negativni hodnoty < 6,5 IU/ml, jsou vydavany v kvalitativni podobé.

V pfipadé hrani¢nich nebo pozitivnich hodnot IgM laboratoF provede dopliikova vysetreni na pfitomnost protildatek IgA a IgE pro
celkové posouzeni souc¢asného stavu infekce Toxoplasmosou.

Protilatky IgA, IgE
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Hrani¢ni, Pozitivni

Toxoplasma gondii — celkové protilatky

Kéd v NCLP: 00967

Laboratorni metodika: Imunofluorescence

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 2 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

VysSetieni - RUTINA: Jednou tydné pfi dostate¢ném poétu vzorkl

Vysetieni - STATIM: Nelze vysetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:

Negativni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<14 >1:4 titr PL

Negativni hodnoty < 1:4, jsou vydavany v kvalitativni podobé.
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Treponema pallidum v séru (Syfilis)

Kéd v NCLP: 31168 (RRR)

Laboratorni metodika: TPHA, RRR

Primarni material: Krev venézni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaver)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 7 dni

Vysetieni — RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni — STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich nalezui:

TPHA
Vysledky vydavany v kvalitativni podobé: Negativni, Pozitivni
RRR
Negativni | Pozitivni | Jednotka Zdroj
<1:2 >1:2 titr PL

Negativni hodnoty <1:2 jsou vydavany v kvalitativni podobé.

V pfipadé reaktivity TPHA a RRR bude vzorek konfirmovan ve smluvni laboratofi. Doba odezvy se tak prodlouzi o dobu nezbytnou pro
toto vySetfeni.

Yersinia enterocolitica v séru

Kéd v NCLP: 32005, 14688

Laboratorni metodika: Protilatky IgA, IgG- ELISA

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzaveér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

VysSetreni - RUTINA: Jednou tydné pfi dostate¢ném poctu vzorki

Vysetieni - STATIM: Nelze vySetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:

IgA, 1gG protilatk
Negativni Hrani¢ni Pozitivni | Jednotka Zdroj
<10 10-15 >15 U/ml PL

Yersinia — konfirmace

Kéd v NCLP: 9377-9381, 9370-9374

Laboratorni metodika: Protilatky IgA, IgG — WB

Primarni material: Krev vendzni

Odebirejte do: Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Moznost doordinovat: 3 dny

Vysledek nejpozdéji za: 14 dni

VysSetieni — RUTINA: Pondéli az patek

Vysetieni — STATIM: Nelze vysetfit statimové

Interpretace laboratornich naleza:
Vysledek vySetfeni je doplnén slovnim komentarem

14.3 Vypodétové testy
Odpad mocoviny mo¢i

Popis: Vypocet latkového toku moc€oviny moci
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): Mocovina (urea) v moci

Referenéni a varovna rozmezi

Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 17T 2,50 3,30 mmol/d NCLP
1T 47 10,00 17,00 mmol/d NCLP
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4T 1 33,00 67,00 mmol/d NCLP
1 15 67,00 333,00 mmol/d NCLP
15 150 330,00 580,00 mmol/d NCLP

Odpad kreatininu mo¢i

Popis: Vypocet latkového toku kreatininu moc¢i
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): Kreatinin v moci

Referenéni a varovna rozmezi

Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 ™ 4,4 8,8 mmol/d NCLP
™ 1 55 11,5 mmol/d NCLP
1 15 6,0 16,0 mmol/d NCLP
15 150 8,0 18,0 mmol/d NCLP

Odpad kyseliny mo¢ové mog¢i

Popis: Vypocet latkového toku mocové kyseliny moci
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): KM: Kyselina mo€ova v moci

Referenéni a varovna rozmezi

Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni

0 150 1,5 4,4 mmol/d PL

Odpad sodnych iontt mo¢i

Popis: Vypocet latkového toku sodnych iontl modi
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): Na: Sodik (Natrium) v moci

Referenéni a varovna rozmezi

Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 6M 1 10 mmol/d oL
6M 2 10 30 mmol/d oL
2 8 20 60 mmol/d oL
8 15 50 120 mmol/d oL
15 150 120 220 mmol/d oL

Odpad draselnych iontt mog¢i

Popis: Vypocet latkového toku draselnych iontli moci
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): K: Draslik (Kalium) v moci

Referenéni a varovna rozmezi

Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 6T 0 25 mmol/d oL
6T 1 15 40 mmol/d oL
1 15 20 60 mmol/d oL
15 150 35 80 mmol/d oL

Odpad chloridovych iontti mogci

Popis: Vypocet latkového toku chloridovych iontt moci
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): Cl: Chloridy v mogi

Referenéni a varovna rozmezi
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Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj

od do dolni horni

0 6T 0 1 mmol/d oL

6T 1 3 10 mmol/d oL

1 7 22 73 mmol/d oL

7 15 51 131 mmol/d oL

15 150 110 270 mmol/d oL

Odpad horeénatych iontii moci

Popis: Vypocet latkového toku hofe¢natych iontli moci
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): Mg: Hof¢ik (Magnesium) v mogi

Referenéni a varovna rozmezi

Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 1 0,1 1,2 mmol/d oL
1 15 1,7 8,2 mmol/d OL
15 150 1,0 10,5 mmol/d PL

Odpad anorganickych fosfatii moci

Popis: Vypocet odpadu anorganickych fosfatd moci
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): P: Anorganické fosfaty v moci

Referenéni a varovna rozmezi

Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 15 2,0 10,4 mmol/d OL
15 150 12,9 42,0 mmol/d NCLP

Odpad vapniku mog¢i
Popis: Vypocet latkového toku vapniku moci

Referenéni a varovna rozmezi

Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 6T 0 1,5 mmol/d oL
6T 1 0,1 2,5 mmol/d oL
1 15 2,0 4,0 mmol/d OL
15 150 2,4 17,2 mmol/d oL

Odpad glukézy mo¢i

Popis: Vypocet latkového toku glukézy moci
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): Glukéza v moci

Referenéni a varovna rozmezi

Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni

0 150 0,0 2,8 mmol/d PL

Odpad kyseliny vanilmandlové mo¢i

Popis: Vypocet latkového toku kyseliny vanilmandlové moci
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): KVM: Kyselina vanilmandlova v moci

Referenéni a varovna rozmezi
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Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 2T 0,0 5,0 umol/d
2T 2M 0,0 8,0 umol/d
2M 6M 0,0 10,0 umol/d
6M 1 0,0 12,0 umol/d
1 5 0,0 15,0 umol/d
5 10 0,0 23,0 umol/d
10 15 0,0 32,0 umol/d
15 150 0,0 40,0 umol/d
ACR: albumin-kreatininovy kvocient U_Albumin/U_Kreatinin
Popis: U_Albumin/U_Kreatinin
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): Albumin v mogi
Referenéni a varovna rozmezi
Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 0,0 3,0 g/mol DOS
Hodnoceni albuminurie podle ACR (g/mol)
Normalni albuminurie <30
Zvy$ena albuminurie (mikroalbuminurie) 3az 30
Zavazna albuminurie (makroalbuminurie) > 30
Odpad albuminu v moci (albuminurie)
Popis: Hmotnostni tok albuminu mo¢i
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): Albumin v mogi
Referenéni a varovna rozmezi
Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 0,0 20 ug/min DOS
Hodnoceni albuminurie podle odpadu ug/min mg/24h
Normalni albuminurie <20 <30
ZvySena albuminurie (mikroalbuminurie) 20az200 nebo 30az 300
Zavazna albuminurie (makroalbuminurie) > 200 > 300
Odpad bilkovin moci (proteinurie)
Popis: Hmotnostni tok bilkovin mo¢i
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): CB: celkova bilkovina v moci
Referenéni a varovna rozmezi
Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
0 150 0,00 0,15 g/d DOS
PCR: U_Celkova bilkovina /U_Kreatinin (pomér)
Popis: U_Celkova bilkovina/U_Kreatinin
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): Celkova bilkovina v mo¢i
Referenéni a varovna rozmezi
Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
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0 150 0,0 15 g/mol DOS

Hodnoceni proteinurie podle PCR (g/mol)

Normalni proteinurie <15

ZvySena proteinurie 15 az 50

Z&avazna proteinurie > 50

Free androgen index (FAl)
Popis: Vypocet indexu FAI (volného testosteronu)
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): Testosteron v séru

SHBG: Sex Hormone Binding Globulin v séru

Referenéni a varovna rozmezi

Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni
F 2 11 0,1 0,9 1 PL
F 11 16 0,3 3,9 1 PL
F 16 21 0,4 53 1 PL
F 21 50 0,3 4,4 1 PL
F 50 150 0,3 2,5 1 PL
M 2 11 0,1 1,1 1 PL
M 11 12 0,1 56,8 1 PL
M 12 13 0,2 61,0 1 PL
M 13 14 0,3 71,1 1 PL
M 14 15 0,5 71,2 1 PL
M 15 16 8,6 80,5 1 PL
M 16 21 33,2 109,2 1 PL
M 21 50 26,2 107,1 1 PL
M 50 150 17,4 60,9 1 PL

Index kappa/lambda (vypocet)
Popis: Vypocéet poméru volnych lehkych fetézc imunoglobulini kappa a lambda
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): FLKC: VolIné lehké fetezce kappa v séru

FLLC: VoIné lehké fetezce lambda v séru

Referenéni a varovna rozmezi

Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj
od do dolni horni

0 150 0,26 1,65 1 PL

Frakéni exkrece K

Popis: Frakéni exkrece K
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): Kreatinin v moci
K: Draslik (Kalium) v moci
Kreatinin v séru
K: Draslik (Kalium) v séru

Referenéni a varovna rozmezi

Pohlavi Vék Meze Jednotka
od do dolni horni

0,04 0,19 1

Frakéni exkrece Na

Popis: Frakéni exkrece Na
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): Na: Sodik (Natrium) v séru
Na: Sodik (Natrium) v moci
Kreatinin v mogi
Kreatinin v séru
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Referenéni a varovna rozmezi

Pohlavi Vék Meze Jednotka
od do dolni horni

0,004 0,012 1

Clearance kreatininu
Popis: Vypocet clearance kreatininu
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): Kreatinin v moci

Kreatinin v séru

Referenéni a varovna rozmezi

Pohlavi Vék Meze Jednotka

od do dolni horni

0 2D 0,08 0,13 ml/s
2D 1T 0,28 0,33 ml/s
1T 2T 0,58 0,75 ml/s
2T 6M 0,58 1,52 ml/s
6M 1 1,05 1,52 ml/s
1 10 1,00 2,20 ml/s
10 20 1,50 2,30 ml/s
20 40 1,30 2,50 ml/s
40 50 1,25 2,20 ml/s
50 60 1,15 2,00 ml/s
60 150 1,10 1,90 ml/s

Vazebna kapacita zeleza (TIBC)

Popis: Vypocet vazebné kapacity transferinu
Vypocet se provadi z (informace o odbéru viz): Transferin v séru

Referenéni a varovna rozmezi

Pohlavi Vék Meze Jednotka Zdroj

od do dolni horni

0 150 44,00 77,00 umol/l
14.4 Funkcni testy
oGTT
Primcip vysSetieni Posouzeni glukézové tolerance prostrednictvim hodnot glykémie

stanovenych v priibéhu testu

Odebirany material Krev vendzni
Odebirejte do Plast s pfisadou NaF a EDTA (Sarstedt - Zluty uzaver)
Priprava pacienta Pozaduje se la¢néni pfed odbérem po dobu 8 - 14 hodin, pfedchozi tfidenni dieta se zvySenym

pfisunem sacharidu v potravé v mnozstvi minimalné 150 g za den a neomezena fyzicka aktivita ve

stejném obdobi.

Snizeni obsahu sacharidi v dieté snizi diagnostickou senzitivitu oGTT.

Nezadouci uc¢inky mohou byt: nauzea a zvraceni. Zvraceni je divodem pro ukonéeni testu
Pacient musi byt poucen zadatelem o zplisobu provedeni a na¢asovani vysetieni

VysSetieni - RUTINA Pondéli az patek
Vysetieni - STATIM Nelze vySetfit statimové
Referenéni rozmezi

Interpretace/Hodnoceni

Dospéli

Glykemie pfed zatézi >7,0 mmol/l: DM, v zatézi se nepokracuje
Glykemie po zatézi <7,8 mmol/l: Vylou¢eni DM

Glykemie po zatézi 7,8-11,1 mmol/l: Porusena tolerance
Glykemie po zatézi >11,1 mmol/l: DM

Téhotné

Glykemie pfed zatézi >5,1 mmol/l:GDM, v zatézi se nepokracuje
Glykemie po zatézi (po 1 hod)>10,0 mmol/l: GDM

121/129



2201001 Laboratorni ptirucka pro odbéry

Vydani: 28. elektronické vydani
Zpracovala: Vladimira Gajdosova, BBA
Zkontroloval a uvolnil: Ing. Jakub Rucka Vydano: 13. 03. 2024

Glykemie po zatézi (po 2 hod) >8,5 mmol/l: GDM

Vyhodnoceni bude vzdy uvedeno na vysledkovém listé.
Po dvou hodinach po podani se mize objevit posthyperglykemicka hypoglykémie

Resorbéni kiivka Zeleza

Princip vysetieni Posouzeni resorpéni schopnosti prostfednictvim hodnot Zeleza v séru stanovenych v pribéhu
testu
Primarni material Krev venézni
Odebirejte do Plast s akceleratorem srazeni a separacnim gelem (Sarstedt - hnédy uzavér)
Priprava pacienta Pacient musi byt nala¢no.
Postup 1. preparéat (4 tablety s obsahem 100 mg Fe) dostane pacient od lékare v Hematologické ambulanci a

prinese jej s sebou k odbéru nebo mu je podan na lizkovém oddéleni.
2. prvni odbér — nalacno se oznaci jako vzorek 1, poté se podaji 4 tablety Fe.
3. druhy odbér - 2 hodiny po podani preparatu se oznaci jako vzorek 2
4. treti odbér — 4 hodiny po podani preparatu se oznaci jako vzorek 3
VySetieni - RUTINA Pondéli az patek
VysSetieni - STATIM Nelze vySetfit statimové

15. Seznam zkratek

CL Centralni laboratof

CIA Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.

DOS Doporuceni odborné spolecnosti

EDTA Kyselina etylendiamintetraoctova

GDPR Obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl
ICP Identifikaéni €islo pracovisté

IFA Imunofluorescenc¢ni stanoveni

KS krevni skupina

MKN Mezinarodni klasifikace nemoci

Mz CR Ministerstvo zdravotnictvi Ceské republiky
NCLP Narodni €iselnik laboratornich polozek

NIS Nemocnicni informacéni systém

NRL Narodni referencni laboratof

oL Odborna literatura

PCR Polymerazova fetézova reakce

PL Pribalovy letak

PLPM Pfibalovy letak pfedchazejici metody

SLP informacéni systém Spravna laboratorni prace
Szu Statni zdravotni Gstav

SZZ Krnov ~ Sdruzené zdravotnické zafizeni Krnov, pfispévkova organizace
TAT doba odezvy od prevzeti biologického materialu do vydani vysledku
uz Ultrazvuk

WB Westernblot

ZP Zdravotni pojistovna
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16.2 24 hodinovy sbér moée

VaZena pani, vazeny pane,

abychom mohli posoudit Va§ zdravotni stav, potfebujeme znat vydej nékterych latek moci. Ktomu
potfebujeme, abyste sbiral(a) po dobu 24 hodin svou mo¢. Postupujte prosim podle nasledujicich pokynu:

e rano v 6 hodin se vymocte do zachodu a dale pak od této doby shromazdujte vSechnu mo¢ ve sbérné
nadobé po dobu 24 hodin

e nasledujici den v 6 hodin rano se naposledy vymoc&te do nadoby

e mocC v nadobé& zméfte (mnozZstvi), promichejte a odlejte vzorek

Léky uzivejte bez preruseni podle pokynU Iékafe po celou dobu sbéru moce.
Béhem sbéru se stravujte jako dosud. Pfijem tekutin by mél byt cca 2 | za 24 hodin.
Nadobu s moci uchovavejte béhem sbéru v lednici nebo alespor na chladném misté.

e Zzadanku se vzorkem sbirané moci pfineste v den ukon€eni sbé&ru a nezapomerite nahlasit celkové
zméfené mnozstvi za 24 hodin

16.3 Odbér stredniho proudu moce - Zeny

Umyjte si ruce mydlem a vodou a osuste je. Vezméte nadobku na odbér moce na toaletu. Nedotykejte se
vnitfku nadobky prsty. Sednéte si na toaletu a omyjte si pohlavni organ vcetné Usti mocové trubice tekouci
vlaznou vodou nebo vlhkym papirovym ubrouskem bez pouziti dezinfekénich prostfedkd. Osuste se. Pri
moceni nechejte prvni ¢ast moce odtéci do misy a teprve stfedni ¢ast zachytte do nadobky. Zbytek moce
vymocte opét do misy. Po vymoceni osuste vnéjsi povrch nadobky (pokud doslo k jeho znecisténi), uzavrete
viko nebo prelijte obsah do zkumavky, pozaduji-li to instrukce. Popiste Stitek svym jménem a rodnym &islem
nebo udaje zkontrolujte, pokud jsou pFedtistény. PfipiSte dobu odbéru vzorku moce. Postupujte dale podle
zadanych pokynu lékare i laboratore.

Umyjte si prosim ruce. Roztahnéte si genitalie.

2

Omyjte si vnBjE! genitalie. Osuéte papirovym
rutni<em smarem odshora.

6 _ 7 Zbytek
moZi
nechte

( odtaci do
ioalety.
Prvni proud 2 8
moci
nechate
odtéci do ‘_B
tcalaty.
50l ,f_f/"’
Do nadobky zachyl'ts el
asi 50 ml mofi haz Nadcbku s moéi
ferueni modeni. uloZte dle pokyn(.
adotykejte se vnitfku
nadobxy.
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16.4 Odbér stiedniho proudu moée - muzi

Umyjte si ruce mydlem a vodou a osuste je. Vezméte nadobku na odbér moce na toaletu. Nedotykejte se
vnitfku nadobky prsty. Prehriite pfedkozku penisu (je-li tfeba) a omyjte Usti mocové trubice tekouci vlaznou
vodou a vlhkym papirovym ubrouskem bez pouziti desinfekénich prostfedkl. Osuste se. Pfi moceni nechejte
prvni ¢ast moCe odtéci do misy a teprve stfedni Cast zachytte do nadobky. Zbytek moce vymocte opét do
misy. Po vymoceni osuste vnéjsi povrch nadobky (pokud doslo k jeho znedisténi), uzaviete viko nebo prelijte
obsah do zkumavky, pozaduji-li to instrukce. PopiSte Stitek svym jménem a rodnym cislem nebo udaje
zkontrolujte, pokud jsou predtistény. PFipiSte dobu odbéru vzorku moce. Postupujte dale podle zadanych
pokyn( Iékare €i laboratofe.

odtéci do
toalety.

-’ - /
ey == 4 A/
Prvni proud L Mee—" 8
moci
nechate
odlléci do
toalety. o
Do nadobky zachyt'te
asi 50 ml moci bez MNadobku s modi
pferuseni moceni. uloZte dle pokyna.
Nedotykejie se vnitrku
nadobky.
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16.5 Odbér vzorku na okultni krvdaceni

FOB— zkumavka pro odbér vzorku

1. Provadta rachvrani stalica neilépe tak, e do zdchodové
misy vloZite toaletni papir a budete sedét obracené :

-

il

dojede,

—
cf)
Pl |

-

Vi C)  Zkumavku a ani jeil éasti g I E‘
nezasouvejte do konecniku. g | ;
| W
=

O = |

vyprazdnéni.

F) Odhér stolice oprovedte ihned no | | .
; o b £y . . (ox -
4, Radné zasrouhuite zeleny uzavér znét

-
e - .
g na zkumavku. Zkumavku oznaéte svvm

F) Uchovavejte mimo dosah déti jménem, rodnym ¢islem a datem odbéruy,

)
r

f_

a vloite zpatky do sacku. Takto
uchovavejte v lednici.

G) Zkumavka je ur¢ena na jedno pouZiti.

5. Do 2 dnd zkumavku v sd¢ku -~
vratte svému lékafi nebo (pokud _{+~;
mate i Zadanku) zaneste oboji do
Centralni laboratore Krnov.

S

&
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